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1. ANWfNDUNO 



Dor Funkoprechjneoeplata ZPPIW3 dlent zur Wartung und Kontrolle der Elnnatzfahigkelt 
von UKW-PM-Punkaprechgerdtien sowle eu Meeaarbe^ten wdhrend dcr Reparaturen. 



2. ZUDKHftR 

a/ HP-Pampfungagllod Typ ZPFM3-T /7/20 dB/ 

b/ Koaxlalkabfil Z •« 50Q , beiderselta mit BNC-Steoker beeodet» Ldnge 1,5 m, 
c/ Kooxlalkabel Z - 50f2 • eineraelta mit BNC>Stecker, anderselts mit BNC-Buchoe 
boendet, Lange 20 cm, 

d/ Roaxialkabol , eineraelta mit BRC-Stecker, anderaeita mit Bananenstecker beendet, 
I«nge 1 ,5 m, 

e/ Abechlueowideratand SOQ mit BNC-Steckor beendet, 
f/ Grelfkleairoen, 2 Stiick, 

g/ Schmelsoicherung, trage , 400 mA/250 V, 2 StUck, 
h/ Schmelzaloherung, trage, 10 A/250 V, 2 Stiiok, 

1/ Schmelaalcherung, trage, 4 A/250 V, 2 StUck, 
k/ Vorllegende Geratebeechreibung. 

3. TECHNISCHE DATEN 

3*1 •• HP-Cenerator 

3*1*1« HP-Bereiche 

0,4 ••• 20 MHz /Einschub Typ W01/ 
b/ 30 ••• 60 MHz /Einschub Typ W02/ 

(oj 60 *.. 90 MHz /Einschub Typ W03/ d/ 90 ... 140 MH* /Elnachub Typ W04/ 

140 ... 180 MHz /Elnachub Typ W05/ 
f/ 230 ... 260 MHz /Elnachub Typ W07/ 
a/ 300 •*• 350 MHz /Elnachub Typ W09/ 

440 ••• 470 MHz /Elnachub Typ W12/ 

3.1.2. Prequenzgenaulgkeit 

Die Prequenz dee HP-Ceneratora iat mit Zlffepnfrequeiu»«^s«r mit 100 Hz-Aufl6aung 
kontrolliert* 

3.1 .3. Prequenzatabilltdt 

a/ ohne Pclnvepatimmung +12,5 kHz /Betideb bel Vielfaohen von 25 kHz/i +10“'^ +50 Hz 
Ubar 24 Stunden, nach 1 Stunde Betrleb, 

b/ mit FeinveratlmisuDg +12,5 kHz /Betrleb bel belleblgen Frequenzen Im gegebenen 
Prequonzberelch/i +10"^ +50 Hz iiber 15 Minuten nach 1 Stunde Betrleb, 
o/ zuatttzliche Prequenzunatabllltat im Bereich 0,4 ... 20 MHz +500 Hz Uber 15 
Minuten nach 1 Stunde Betrleb. 

3.1.4. Auegangslmpedanz 50Q , SV/V < 1,3 

3.1.5. AuBgangaepannungebereich 1 aiV ,,, 30 mV. Belm Gebrauoh dea DUmpfungsgliedea 
ZPFU3-Tt 0,1 jxY ,,, 3 mV. Die Auagangeapannung 1st bel 50^2 - Belastung ge- 
eicht. 
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Auu(;ati(;mipunmin4;:if;onauigkult dl3 ■40^2 /iV 

3.1*7« Pampfungagonnulgkeit; dew Dfimpfungsgllodos ZPF1I3 -T +0,5 dB file belde 
Ddnprungautreckon /7 dD und 20 dB/ 

3«1.e» Undulatlont FU In Hubberelcheo 0 ••• 5, 0 ••• 10, 0 20 kHs. 

3»1»9« Hubgenaulgkelt +10)& bel Modulatlonefpequenzen 300 Hz ••• 6 kHz, +159^ bel 
kod«>Freq» 100 Hz bis 10 kHz 

3«1«10« Uodulatlonafrequenzen. Interne Uodulationsfrequenzen It, 3,2.1, 

Extern: 100 Hz *,, 10 kHz. Die externe NF-Spannung 0,5 V eff. erzeugt etwa 20 kHz - Hub. 

3 . 1 . 11 . Modulationskltrrfaktor <2% 

3.1.12. Elgenstorhub < 20 Hz /bewertet In Band 300 Hz 3 kHz/ 

3.2. HP-Cenerator 

3.2.1. Frequenzen. Punktfrequenzen 300 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,7 kHz, 3 kHz, 6 kHz. 

Stetig durchatlmnibare Berelche 0,3 1,35 kHz, 1,35 ••• 6 kHz 

3.2.2. 'Freguenzgenaulgkelti Funkt frequenzen +2%, Die Funktfreqnenzen und etetlg 

^ durohetlninbaren Frequenzen aind nit elgenem Zlffernfrequenzneseer kontrolllerbar. 

/Auflosung 1 Hz/* 

3«2.3. Ausgangswlderstand 200^2 +5^ und 600^^ +5^ 

3.2.4. Auegangsspannung 0 ••• 10 mV, 0 ... 30 nV, 0 ... 100 mV, 0 ... 300 mV, 

0 ••• 1 V. Die Ausgangsspannung ist bei 200Q • bzw. 600^ - Belastung geeicht. 

3.2.5. Klirrfaktor <2% 

3.3. HF>Heeser 

3.3.1. Klirrfaktor-Uesafrequenzt 1 kHz 

3.3.2. Kllrrfaktor-Meesberelche 0 ••• 3%, O ... 10^, 0 ...30%, 0 ... 100 ^ 

3.3.3. KXirrfaktor->Me88genaulgkelt 

3.3.4. Rauachmesebereich 0 ••• -55 dB 

3.3.5. Frequenzgang bei Rausch-, Spannunga- und LeietungsmenBung: 50 Hz 10 kHz 
mlt Ungleicfamasaigkeit +1 dB 

3.3.6. Eingangeepannungsbereich bei Klirrfaktor und Rauachmessung 0,2 ••• 1'5 V 

3.3.7. Spannungsmesabereiche 0 ... 0,1 V, 0 ••• 0,3 V, 0 ••• 3 V, 0 ... 10 V 

3.3.6. Spannungamesogenaui gkel t +5% 

3.3.9. Leietungamessbereiohe 0 ... 20 mV, 0 ... 0,2 tt, 0 ... 2 W 

3.3.10. Lelstungameaagenauigkelt tlC^ 

3.3.11. ElAgangawlderotand bel Klirrfaktor-, Hauech-, Spannunge- und Lelstungsmiesaung 
eQ, 20fl , 25fi , 50^2, loofi, >70 -Q /der Wort >70 kQ betrlfft nlcht^ 
Lelatungameeaung/. Auaaordcm kann Benutzer andere Widerstande realia.teren 
/It. 6.4.4./. 




!»4. H^'-Ko:J.u r 



^.4.1. Fi-o^ut-nzbcroi'clio It. 3>1*1. mlt Auunabinu dcu Burelcheo 0»4 ••• 20 KHb 

!IP-Lclutun(;;jfficiioborolcho 0 ••• 0,t» W, O ••• 2,5 W, 0 5 W, 0 ••• 12,5 W, 

0 ... 25 W 

3>4.4. rw>ilboiichWinkung bol IIF-Lo lotunQuinouaung. Uol Lolatungsfflooouni; von 0,4 W 

>)i:i 0,5 W Im Doroich 0 ••• 0,5 W, von 4 W biti 5 W Im Borelch 0 ... 5 W und 
von 20 W bid 25 W Im fioreich 0 ... 25 W botrflgt die maxloiale Uooazel't 3 Uln. 
Alonnch 10 Min. Krholung/. 



3.4.4. MK-LolutungumouHgonaulgkolt 



Im Uorulch 0 ... 0,5 W +10% v.M. +0,01 W, 

Im Bertlch 0 ... 2,5 W +10% v.M. +0,05 W. 

Die Uoi'olcho 0 ... 12,5 W und 0 ... 25 W ontutehcn bel Hllnfuhning dea Dllnpfungaglle* 
deu ZPH/3-T /5 fucho Lolotunguddmpfung/. Die Daten dea Gliedoa aiehe 3«1»7'. 

3.4.5. hlngungnlmpodonzj 50^^ , SWV <1,3 

3.4.6. I'Dipfllndllchkolt hoi Hubmcouung. Dio itlnlmalo HF-Iielu tung ftir rlohtlgo 
llubfflcjuung betragt 0,2 dor Lelatung bel Vollauoochlag d.b. 



Im Burolch 0 ... 0,5 W min. 0,1 W 

im Boroich 0 ... 2,5 # min- 0,5 W 

im Bcrolch 0 ... 5 W min. 1 W 

Im liuroioh 0 ... 12,5 * min. 2,5 W 

im Boreieh 0 25 W min, 5 W 



mit 7.PFM3-T 



3.4.7. Mubmcusberclchot 0 «•• 5 kllz, 0 ••• 10 kHz, 0 ... 20 kHz 
3.4.0. llubmouegcnauigkoit +10% 



3.4.9. Boroich der Uodulatlonofrequenzen 50 Hz ... 10 kUz Ao,5 dD/ 

3.4.10. Klgr*nk I i rrfaktor boi Domodulotion <1% 

3.4.11. Filter und Decmphaoen 

o/ Filter 50 Hz ... 10 kHz /3 dB/ odor 
b/ Filter 300 Hz ... 3 kllz /3 dU/ oder 
c/ Doomphanla 750 >io odor 
d/ Dcomphaala 6 dD/Okt. 



3.5* Fruquenzmeauor 
3.5.1. Interne Meaaungon 

a/ Frcquonzmoasiung deu HPoQeneratoru mit 10 Hz-Aufldnung In Bereich 0,4 ••• 20 MHz 
und ffit 100 Hz-Auflbuung in Borolchcn > 30 MHz, 
b/ Prequonzmeutiung doa Hondoro mit Hllfo der ZF^'Meoeung. Die ZP - 1 MHz enteteht 
b*‘i Hubmeaoung. Auflduung betragt 1 llz, 
c/ Froqucnzmoaoung dea HP<~Qoneratora mlt 1 Hz-Auflooung 

3«5.2. L'xtorne Mcuaungen 

Ho-joberuich 50 Hz ... 25 MHz 
Sponnunguborelch 50 mV ... 50 V 

Auflojung 1 Hz /bia 9999999 Hz/, 10 H« /bi.i 25 WiH*/. 




Mlt 1 H2-Aufl6aunc konncn auch Froqucnzcn bla MM?, comooaon wonlon, bei BenicKuich- 
tlcung dcTx Anaelgc-Uborfull iinn» 

Prcqucnz dcr Zoitbuolo 

StabilltSt +2 10“°/Tag nach 1 ytundo Detricb. 

—9 o 

Tompcroturkocffizienfe 10 C. 

3.5.4. Anzelgc. T-Segmcnt-Ziffcrnanzeige 

3.6, npeiaung 220 V +10A>, 50 Hz +9;6 odor 

V _5‘X1 +15%, beliebig gegen Masse polarlsiert, 

Leistungsoufnahme t bei 220 V - Spelsung 80 W, 
boi 12 V - Spelsung 100 W. 

3.7, Elnlaufzeit. Pur HP-Generator und Prequenzmesser 1 Stunde, Pur ubrlge Boubldcke 
3 Mlnuten. 

3.8, Klimatische Arbeltsbedlngungen 

Ungebungstemperatur +5 +40^0 

Relatlre Luftfeuohte 20 ,,. 60% 

3.9, Atmessungen und Masse 

H&he 361 mm 

Brelte 448 mm 

lief© 350 mm 

Masse ungef&hr 25 kg 



4, WIRKUNGSWEISfi 
4,1, HF-Oenerator 

Bin HP-Generator fiir Punkspreohgerate-Meesungen muse slch vor allem durch hohe Pre- 
quenzkonstanz und spektrale Relnheit /grosser Kebenwellenabstand/ kennzelohnen. 

Um diese Porderungen »u erfailen wurde der Betrleb auf Orundfrequena angenomoen 
/ohne Frequeneumsetzung/ und Phasenaynchronlsatlon /PLL/ olngefuhrt', Ala Quelle der 
Besugsfrequenz fiir Fhasenvergleloh wurde ein Quarzgenerator angewendet* 

Die Prequen* des HP-Generators 1st Im festen Vorteiler eret durch 32 getellt und 
dano auf elnen elnstellbaren Prequenzteiler gefiihrt, welcher auf die Jeweila 
gewunschte Prequenz elnzuetellen 1st, Am Auagang des elnstellbaren Tellers enteteht 
dahn die Prequenz 781 ,25 Hz, Diese Prequenz wlrd Im Phasenkomparator mit gleicben, 
durofa Teilung der Quarzfrequenz ez^eugten Prequenz /5 MHz t 6400 ■ 781,25 Hz/ 
Tergllohen, Die am Auagang des Phasenkomparators entstehende Regelspannung gelangt 
sum HP-Generator hfilt seine Prequenz feet, Unabhangig davon 1st die Prequenz 
des HP-Generators mit einem Ziffemfrequenzmesser gemessen. 

Als Zeitbasls fiir den Prequenzmesser dient derselbe Quarzgenerator, 

Der HP-Oenerator 1st von Hand li^uktlv durchstlmmbar. Dm die Abstlnmung zu erlelchtern, 
1st der aynchronlslerte Zustand mit elner Leuchtdlode slgnallslert, 

Mit der Ourchstlmmungselnrichtung Im HP-Generalor 1st mechanlach eln Potentlometr 
gekoppelt, ua den Hub im ganzen HP-Berelch konstantzuhalten. 




NF-Comsrttor 

K.i i;it .‘In KC-O. n-nitcr, mit Ampi Uudomitabi Ilnicrunc mittolu Hcitmloitor /'rhormiuto- 
ron/. i;in Op-Vorjtnrl voPntnrkt die Nl‘’-:;chwin>:nne und tronnt don (Innui-i toi* vom 
Au.'p. \nf-'i«-.ipannuiuT ’ 

Dei* NF-Gcnorator dicnt uucli »il.i ModulQtlonnquiillo fiir den HP-Gonorator, 

Dio Aunnanc ’i'D-innunp und der Hub wordon mit domnclbcn Voltmeter gomofinon. 

■n.‘r NP-Conorator bo::i tzt .‘ine abuchaltbaro PreomphnoluuohaltunG. 

4 . ' • NP-Mcnoc r 

Der NP-M'‘aoor onthalt folgonde Moaner: 

0 

- den Kllrrfaktormcancr , 

- den Kauachin<Miaf?r, 

- den NP-Spannungamcoj-r, 

- den NP-Lclotungomcnoor. 

Im Kllrrfaktormoaanr wurde ein akt;»vcr RC-1 kllz-Hporrfl I tor angewondet. 

Der riiuschmcsaor benutzt In hohom Maaao die Suhaltteile deo Klirrfaktorsmeooera , ee 
ontfrillt die Pcgolautomatl k und 1 kllz-Pllter. 

im Spannungamcaaer arbeiten auch vorwiegond die gomeinaamen /mit iibrigen Meosorn/ 
Dchalttcilo. 

Dio Laiotungoineooung beruht auf Spannungaiocsaung bei beotimmtem Belastungawidemtand. 
Fiir richtige Loiotungaan'.;'*igo iat fiir .joden Kingangawideratand oln anderer Jpannung- 
tolior vorgeaehon. 

Dor Dorcichachiltor /lO dD Ja iUufe/ int fur nlle Moooer dcrgelbe. 

4.4* HP-Mosuer 

Dleaer Meaner dient zur IIF-Lelotungaoieaaung, Hubmossung und ninomt an Proquenzmeoaung 
,der Sender toil. 

Der HP-Leistungoineeoer let eln Aboorptlomimoter mit Diodondotoktor. Die Bolaatungo- 
widoratfindo bla 5 W sind im Orundgei*dt untorgebracht. Die Meaoung bis 25 W lot bel 
Anwendung eineo apozlollen Dflmpfungaglledeo 7 dB /» 5^/ » welchea als Zubehdr 
nltgellofert wird /e. 2a/, mOglioh. 

Zur Hubmeosung benutzt man die Im Leistungomeo-Tcr gedfimpfte HF— Spanniing* Sle gelangt 
zum Miocher. Die Rolle deg Hilfeoazillators /Heterodyne/ aplelt der HF-Genei*ator, 
der dazu um 1 MHz nledrigcr zu vorachlebon 1st, Ea entateht eine ZF = 1 MHz, Das 
ZP-Signal uber Spannungabegrenzer gelangt zum FM-Dlskriminator. Daa demodulterte 
Signal wird veratarkt und dem Spitzonv»ertdetektor zugofuhrt. 

Die Meooung der Genderfrequenz kann auf zwelerlci Art durchgefuhrt warden: mit Schwe- 
bungamethode und mit Zlffernfrequenzmeoaer, 

Bolm Schwebungoverfahren gleicht man bel langnumen Durebdrohen die Goneratorfrequenz 
mit dor Prequenz dee zu mosaenden Senders. Bei Schwobunganull, die im Lautaprechdr 
hbrbar lot, let die Senderfrequenz an der Zlf fernanzoigo ableabar. 

Beim Ziffernvorfnhren nutzt man die Tataaohe aua, daso dor am einatellbaren Prequenz-t 
toiler ▼orelngeatellte Wort, genau die Prequenz dea synchronleierten Qcneratora 
boatimint. Wird also der Generator um 1 MHz niedrlger als der Sender elngeatellt, danji 
kann man mit Zlfferfrequenzmooser die 1 MHz-ZF /und damlt auch die Senderfrequenz/ 
mit 1 Hz>Aufldaung meaaon. 




4*5. Schwebungsverotftrkor und HP-Spannungsregler 

Dieger Bnublock enthSlt zwoi funktlonell unabhangige Baugruppen. 

Der SchwcbungovorBtorker dlsnt zur akustlochen Kontrolle bel MeaBung dar Sendar- 
frequenz /a. 4.4./. 

Der IIF-Spannungaregler glbt an aolnem Auagang eine Kallbrierte HP-3pannung, Dlese 
Spannung lot Btufenwolao Je 10 dB und etetlg in Berelch 10 dB einatellbar. Im Regler 
1st eino automatioche Pegelregelung /AM/ angewendet und deswegen lot keln Anzelge- 
Inatrument notwendig. 



4.6. Frequenzmesser 

Der Frequenzmoaaer enthalt folgende funktionella GUedori 
den eigentllchen Ziffemfrequenaneeaer, 

- den feoten 4:1- Prequenzteiler und den elnatellbaron Prequenzteiler, 

- den Phasenkomparator mit Synchronlsationoanzelge, 

- den Prequenzteiler der Quarafrequenz fiir Zoltbasia und fdr Beaugafrequena dee 
Pha a e nkom pa ra 1 6 ra , 

- die Quarzgeneratoren 10 und 11 MHz. 

Der Ziffornfrequenzmeoaer ihlsot die Prequenz von: HP-Generator, HP-Oenerator, 

ZP /=■ 1 MHz, bel Senderfrequenzmeaaung/, extornen Quellen In Berelch 50 Hz ,,, 25 MHz, 

Der feate 4 : 1 Teller und der elnatellbare Teller dlenen zur Synchronlaierung dee 
HP-Oeneratora mlt der Quarzfrequenz /a. 4*1 •/• 

Dao welters Oiled dor Synchronlsatlonsanordnung bildet der Phaaenkomparator mlt 
Synchronlaatlonaanzelge. Die Prequenzteiler der Quarzfrequenz roallaleren geeigneto 
TorOffnungazeiten und erzeugeu die Prequenz 781,25 Hz fur den Phasenverglelch. 

Mlt Hilfe der 10 MHz- und 11 MHz-Quarzgeneratoren ontateht die Dlfferenzfrequenz 
1 MHz, die derm bis 781,25 Hz heruntergetellt wlrd und In klelnen Orenzen veranderbar 
lat. Daa ermdgllcht die Peinverstlmnung dea HP-Gene,ratora un +12,5 kHz* 



4.7. Stromveraorgungateil und Quarzgenerator 

Der Stromveraorgungateil llefert die Glelcbaapannungeh +5 V, +12 V, +18 V, -12 V, 
-18 V. Piir Spannuhgen +12 V und -12 V wurien zweistuflge Stablllaatoren angewendet, 
wegen der hohen Forderungen an Brummunterdruckung. 

Der Stromversorgungstell enthdlt auoh einon Umfonner fur 12 V-Glelehetromepeiaung. 

In demselbon Baublock befindet aioh auch dor hochatablle 5 MHz-Quarzgonerator, In 
elnem Metallkaaten untergebracht. 



5. bedibnukgsanleitung 

5*1# Prufung dea Empfangers auf rlchtlgo Abstimmung 

Mlt Hilfe dea HF-Generators slnd folgende Priifuugen durchfubrbari 

- Abatimmung dea Diakrlminatora , 

- Prequenzmeasung deo zwelton Oszillatora, 

- Prequenzmeasung deo oraten Oozlllatora. 




Flnjtollung dor Kruqucnz und dor Modulation den HV-Ccncmtord 
KUr Proqucnxelnotcllungi 

goclgnuton IIP-Klnnchub elnnetzon, 

- offl Pro(iuonzvorelnjiteller don gowiinuchton Hollwert dor Proquenz elnotollen, 

- dlo Taute P^ < 30 Mllz odor P^ > 30 Mllz /obhdnglg vom Klnochubborelch/ drOcken, 

- mlt dom Drohknopf Pq Im HF-Elnochub dlo Proquenz deo HP-Qonorator auf den voroln- 
gentollten Wort elnotellen /dor ProquenzmoBoer zeigt die HP/, Bel gendgend klolnem 
Abntand zwlochon Coll- und lotwort dor Proquenz erleuchtet die Diode /bel einge- 
drucktor Taut© PHKQUENCY LOCK/ und der Generator rastet In den Synchronlemua eln, 

die gewunoohte Proquenz zwlochen don 25 kHz-Raaterpunkten, dann let die Taate 
4^12,5 kHz zu druckoD und mlt dem DrohknopiT die Proquenz genau elnatelleni 

- die FV>-Uoduletlon deo HP-Conoratora otollt man am NP-Oonerator eln. Die Deroiohe 
olnd 5, 10 und 20 kHz. Dao Inotrument zeigt den Hub an. Mlt ,entepreohender Taate 
lot die Modulatlonsfrcquonz auozuwShlen. 

5.1 *2. Abetimmung dee Dlokrimlnatora 

An don Auogang der Glelchspannungakomponente doe Dlskrlminators lot eln Glelch* 
epannungjmoBoer anzuochlloaoen. Don Eingang deo zweiten ZP-Verat&rkers mlt der 
zwoiton ZP /z.D, 455 Oder 465 kHz/ unmoduliort, aue dem HP-Generator /Elnsohub 
0»4 20 MHz/ ansteuern. Bel rlchtlger Abotimiriung dea zweiten Dlekrlninatorkrelaea 

muoB die Glelchopannung Null ooln. Bel rlchtlger Abstlmmung dea eraten Dlakrlmina- 
torkreleea muss die Dlokrlmlnatorkurve synunetrlach selo, d.b. die maximalen Auaachldge 
dea Spannungameooero muauen gleich gzy>os aein, wenn die Prequenz tun den Nennwert der 
zweiten ZF herum vergroaaert oder herabgeaetzt wird. 

5*1«3* Prufung deo zweiten Oazlllators 

Der Glolchapannungomooser blolbt wle in 5.1 «2. Den Eingang des eraten ZP-Veratarkers 
mit der eraten ZP /z.B. 10,7 MHz/ ohne Modulation aua dem HP-Ganerator anateuem. 

Bel rlchtigor Proquenz dea zweiten Oozlllatora zeigt der Spannungsmeoaer Bull an. 

5.I.4. Prufung dea eraten Oezillatora 

Auf dhnllche Weleo wle in 5.1.3 kann auch dor erate Oazillator gepruft warden, indem 
man den Antcnneneingang doa Empfangers mlt dor Bennempfangafrequenz apelat. 

5.2. Moeoung der Empfangcrempflndllchkelt 

Achtungt Dor Schalter am HP-Merjaer muoa auf HP-Leiotung /0,5» 2,5 odor 5 */ oin- 
gcotcllt coin! Die rote Diode darf nicht leuchten! 

Der Antonnenclngang doo Empfdngors iat mlt dem Auagang dea HF-Spannungareglera zu 
vorbinden /Prequenz- und Modulatlonrielnatellung a, 5*1«1./» 

An Otelle dcj Lautoprocheru lot der Eingang doa NF-Moaaera anzuaohllessen. Am 
NF-Ueouer don paooenden Loio tungoberolch und Elngahgawlderstand elnatellen. Hat der 
Laut:iprochcr olnen anderen Wlderatand, ala die Im NP-Mosser vorhandene, dann kann 
olno Ergdnzung It. 6.4.4. elngefUhrt warden /fQr dleaen Zweek alnd zwel Stellen am 
Umiichaltcr vorguoehen/. 

Don Iilmpfdnger mlt olncm 0,5 mV-Slgnal anateuem. Hub gleloh 0,6 dea Mazlmalhubea, 
Mod.-Proq. 1 kHz. Mlt dom Lautatgrkerogler olne halbe Bennauagangalelatung elnatellen. 

Daruich lot dor NP-Mcaoer auf Kllrrfaktormenaung umzuachalten und echrlttwelae von 
100^ auf 10% uow, iibergehen, wobel daa Inotrument abwcchaelnd mit P und 

auf Auuuchlaguminlmum zu brlngen lot. 
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Danach lot dao HP-Signal oo hnrabzuuoteen, daoo der SINAD-Wert 12 dB /bxw. 20 dB/ 
errelcht wlrd. Pel dleoem Signal muon die fcinpfdngor-Auogangoloiotung mindeoteno die 
Hnlfte dcr Meoulelotung botmgon. lot daa nloht der Pall, dann vergroooert man dae 
HP-Signal* um dieoen Wort su erreichen. Dor oo oingeotollte Wert dee HF-Slgnala 
entoprlcht der litepflndllchkolt dos Ebipfdngera* 

Urn der Beechadlgung deo ilP-Spannungeroglers vorzubeugen /b,B, bel versehentlicher 
Elnochaltung dee Sendero/* ompfiehlt oe oloh die Ebipflodlichkeltameoaung nit dem 
Ddmpfungoglied 7/20 dB Typ ZPFU3-T durchsufiihren. Daa Dampfungsglled ochaltet man 
auf folgende Weiae cut 

- die Buchae "20 dB" iiber 20 cm-KoaJilalkabel /Zubohdr Punkt o/ nit der Auagangabuchae 
dea HP-Spannungareglera verbinden* . 

- den Stecker "7 dB" in die Buohae 2*5/5 W dea HF-Heaaera atecken* 

- die Buchae "max 20 W" mlt dem HP-Ein/Auegang dea Funkapz^ohgerdtaa verbiz^en* 

Daa Dampfungaglied aetst die Spannung dea HP-Oeneratora zehnfach /20 dB/ herab. 



5«3« Prirfung der empfangenen Bandbreite dea modulierten Slgnala 
Achtungt Der Soholter am HF-Meaaer wie in 5«2.! 

Zuerat alnd Anoteuerungabedingungen It. 5.2* einzuatellan, d.h. daa HF-Signal llegt 
auf Etapfindlichkoltapegel dea Enpfangora. Die Auagangoleiatung kann dabel 10 bla 
50^ der Wennleiatung betragen. Dann erhoht man daa Signal zweifach /6 dB/ und 
vergroaaort oo don Hub* daaa der SINAD-Wort 12 dB /20 dB/ wieder erreioht mini* Dar 
verdoppelto Wert dea vergrooaerten Hubes beatlnoat die cmpfangene Bandbreite dea 
modulierton Slgnala. 

5«4« Rauachoperrenmeaaung 

Der Empfonger lot mit HF 0*5 mV, 0*6 dea Uaximalhubea* Mod.-Freq. 1 klU ansuateuern* 
NF-Auagangoleiatung mit Laututarkeregler auf die Hdlfte der Nennlelatung einzuatellen. 

a/ Einatellung der unteren Gr«nzu der Rauaohaperre 

An den Antennenelngang dea Bmpfangera lat 50Q - Abaohluaowiderstand aufzuaetzen 
/a. Zubehor* Punkt e/. Der liauachaperrenregler am Qapfdnger oo elnatellen* daaa die 
Rauaohlelatung 40 dB klelner alo Hcnnauagangaleiatung let /Rauachleiotung kann mit dem 
NF-Measer geraeoeen tierden/. Darauf lot der Enpfdnger mit elnem um 20 dB klelneren 
Signal* ala daojonlgo der l^pfindlichkeit entspreohende * anzuateuem. 

Nach Vollbrlngung der oben boochrlebonen VDrbereitung lot die Meaaung It. o/ durch- 
zu fdhron. 

b/ Einatellung der oboren Grenze der Rausichaperro 

Den RauHchoperrenroglor nuf Maximum elnotollon /der Empfangor maximal geaperrt/. Das 
HP-Signal voro Generator erot auf Maximalwort einstellen* dann auf den Pegel brlngen, 
welcher der It^pfindlichkeit doo hhipfdngera entoprlcht. 

Nach Vollbrlngung dlcuer Vbitereitung lat die Meaaung It. c/ durchzufiihren, 
c/ Moonung dor unteren und oboren Grenze dea Wlrkungoberoiche der Hauschoperre 

lat die l^UQChoperre It. a/ odor b/ vorelngo:jtel] t* dann lot dan HP-Hlgnal otetlg mlt 
Gcuchwlndlgkelt muximuin 1 dB/o zu vorgrdooorn, bio die Lolntung am Empfdngerausgang 
mlndooteno 0,25 dor Nennlolotung errelcht /f = 1 kHz/. Dor Slgnalwert in dieoem 
Moment beotlount die untoro Oder oboro Grenze doo Wirkungoberolchs der Rauschsparre. 
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5.5* Kcouung der NF-Aujgangolelatung urid des Klirrfoktora dee Etopfangers 

Don Ktopfanger mit IlP-iJlcnal 0,5 mV, 0,6 dea mazimalen Hubs, Hod«-Preq. 1 kHa, 
onsteuorn Kit dcm Lautatarkeregler Im £)mpfangor die NeDhauegangaleistung bel einem, 
doD Lautaprecher entaprochondem Lastwlderatand einstellen. Danaeh let der Xlirrfaktor ■ 
su meoeen /Beschreibung in 

Brunffl)- uod Rauachmeasung am Ekapfanger 

Den Antennenelngang mit HP-Signal wie in 5*5* ao anateuern, daaa HF-Nennleiatung 
erreicht wird* Den HF-Ueaser auf Rauschmeseung /dB/ umachalten, die Eiobung durcb- 
fuhren. Danaeh die Modulation dee HP-Generatora auaschalten /die Taste OFF an 
RP-Generator/ und den Rauachwort bel geeignetem dB-Bereicb ableeen* 

5«7« Ueaeung der Bbipfangerdeemphasie 

Am NF-Generator die Tasten 6 dB/okt /oder 750 ) xb / und 3 kHz /Mod.-Freq./ drUoken. 

Den Hub glelch 0,6 des Mazimalhubs einatellen. Den Antennenelngang mit HF-Signal 
0,5 mV anateuern. An Stelle des Lautspreohera den Eingang dea RF-Heasera anscbliesaen 
/Taste W, Bereich 2 W oder 0,2 W/« Mit dem Lautstarkeregler am Ebipf&nger die halbe 
Rennleiatung einstellen* 

Darauf let Modulationafrequenz am RF-Generator auf 300 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,7 kHz 
zu vergndern, ohne dabei den Hub nachzuregeln. 1st der Deenphaaiagang 'im Empilkager 
rlchtig, dann darf elcb die Auagangaleietung nlcht dndern* Etwaige Abweichungen 
kdzuien an W- oder dB-Skala ebgeleaen warden. 



5*8. Hessung dor Senderleistung 

Den Senderausgang mit den Buohsen 0,5 W oder 2,5/5 W am HF-Measer verbinden, Fdr 
grossere Leiatungen ist das Dampfungaglled ZPfM3-T anzuwenden. In dieaem Falls muss 
die Anzelgo durch 5 multiplielert werden. Die Elnsohaltung des Dampfungsgliedes 
wurde in 5«2* beschrleben. 

Man soli die Zeitbesebrankungen bel Leiatungsmeaaung gemaaa 3»4«3« beaohten. 

Achtung: Bel Benutzung dee 0,5W-Eingange let der 2 i5/5W*elngeng alt 50 Oha abzueehllteean 
Bel Benutzung dee B.S/SV'^Eingenge let der OtSW-Elngeng mi* SO Oha abzuecHliaeaan 
5«9« Mosaung der Senderfrequene 

Dieae Uesaung ist auf zweierlei Art durobfuhrbar. 

5*9.1* Schwebungaverfahren 

Man verglelcht die Senderfrequene mit bekannter HF-Generatorfrequenz« 

Der Senderausgang let wle in 5.6, anzuachllesaen. Am RF-Generator die Taste OFF 
/ohne Modulation/ drUcken* Am Frequenzmeaser die Taste Fq >30 MHz driicken, die 
Taste FREQUENCy LOCK loalasaen /ohne Synchroniamue/. Am HF-Heeser eine der Taatoni 
20 kHz, 10 kFIz oder 5 kHz' driicken. Mit den Frequenzregler am HF-Einachub 1st die 
Rrequenz zu verandern bis eln Schwebungapfiff entsteht. Im Moment wo die Schwe- 
bungofroquenz zur Rull olnkt, 1st die Generatorfrequenz gleloh der Senderfrequenz 
und kann an Ziffornanzelgern abgeleaen warden. Dieae Frequenzanzeige ist unatabil 
und die Frequenz kann nur grob beurtellt rerden. 

Zweoka Stablllslerung der angezelgten Frequenz let die gemessene Frequenz auf dem 
Vorelnsteller olozuatellen und Taste FREQUENCY LOCK drucken /die Diode leuchtet 
auf/, Mit Pelnveretimmung /+12,5 kHz/ kann Jetzt die Schwebungafrequenz genau zur 
Rull herabgeaetzt und die HP abgolesen werden. 
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5 . 9 - 2 • 7A f f c rnve rf ahro n 

Kan tnloot mlt Zlf fernfroquonzmoaaer die Prequenz 1 MHz, die ala Dlfforenz zwiachen 
Sender und Gencrotor im Miachor entsteht. Dieses Mesoverfahren lat nUtzllch dann, 
wo die Prequenz nit +100 kHz~Genaulgkeit vororot schon bekannt lat. 

Der Senderauagang lat wie in 9.*B« anzuBchliessen« 

An HP-Mcaacr lot die Taste 5, 10 Oder 20 kHz zu drtlcken* An ZiffernfrequenBaeaaer 
die Taaton Fg und FREQUENCY LOCK driicken. 

An Prcquonz-Elnsteller die Nenn-frequenz dea Senders minus 1 MHz einstellen 
/z*P« bei Senderfrequenz 168.725 MHz soil man 167*725 einstellen/* 

Die Feinveratimniung 1st bei elngedruckter Taste Fg unidtig* Der HF-Oenerator 1st 
so longe durchzustinmen, bis er in Synchroniamua eingefangen wild /Aufleuehten der 
Diode/* Der Frequenzmesaer zeigt dann Frequenz in dor Nahe von 1 MHz, Die zu messende 
Prequenz 1st die Suorae dos eingeatellten und an den Ziffemanzelgem abglssenen 
Wertes /nit Auflooung 1 Hz/* 



5*10* Mesaung dea Sendaz^ubes 

Dieaa Measung let naoh Vollbringung der Frequenzmesaung It* 5*9»2* durohaufOliren* 
Ea geniigt lediglich die Taste 5»10 odor 20 kHz an HF-Jlesaer zu wdhlen und dam 
Inatrument zeigt den Senderhub an* Ale Hodulationaquelle fur den Sender kann der 
NF~Generator auegenutzt warden* 

Das Inatrument zeigt den tatsdohliohen Hub* Das demodulierte Signal, weloher iiber 
Filter und Deemphaais kommt, 1st an der Buohee L*F* OUTPUT am HF*4le8ser zugdnglloh 
und dartiber hlnaua wlrd ea dam NF-Heeser zugefuhrt /di-e Taste FIKBI H*F*-il£TBR/* 



5*11* Mesaung der Senderpreenphaals 

In Messchaltung wie in 5*10* 1st am HF^Uesser die Taate 6 dB/okt /bzw* 750 )xb/ zu 
dzHieken, am NF-llesaer die Teaten FR(BI H*P*-dlBT£R, dB und CAL* Den Sender alt OyS 
Maxlmalhubea modulleren, Modulationafrequenz 3 kHz* Die Instrumentanzelge am 
NP«^esser mlttels dea Reglers CAL auf die Skalenmltte /z*B* -5 Oder dB/ einstellen 
Danaoh 1st, bei konatanter Modulationaapannung, die ModulatlonsfrOquenB uBZuaohaltent 
300 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,7 kHz. 

Arbeitet die Preemphaeia Im Sender einwandfrei, ao bleibt die dB-Anzeige unverandert* 
5*12* Mesaung dea Modulationsklirrfaktore dee Senders 

Die Heaaehaltung wie in 5*10* Der Hubwert gleloh 0,6 des Maxinalhubes , Mod*-Freq* 

1 kHz. 

Am HF-Heaaer die Taste 0,05 - 10 kHz driioken, am NF-dlesser die Tasten %, 100 und 
FROM H.F.--HETER. Mlt den Reglern F und abweohselnd die Anzeiga verringern, 
BCbrittwelse auf 30^» 10^ usw* ubergehen und so das Anzelgerainimum errei'ohen* 



5*13* Messung der Hubbegrenzung Im Sender 

Die Messchaltung wie In 5*10* Der Hubwert soli zuerat 0,6 dea Manimalhubea betragen,. 
Mod.-Freq. 1 kHz. Dann vergrosoert man die modulierende Spannung zehnfach und stellt 
feat in welchem Haase der Hub angeatlegon let* 




Brumm- und Hauochmeaaung dea Sendora 

Ola Meuiiclmltung wle in 5*10, Der Hubwert zuorat 0,6 dea Maxlmalhubes* /Bozugopegel/, 
Kod.-Froq. 1 kHz, Am HF-Mcoser die Taate 0,05 - ifc kHz dracken, am NP-Measor die 
Taoten dB, Oi und PHOM H,P, METi-lR. Dao Inatrumont 1st mittela dea Reglera CAL auf 
Vollnuuachlag cinzuatellon, dann die Modulation dea Senders auoachalten /Taste OPP 
im NF-Gonerator/ und Brumm- und Rauochpegel in dB bei geeigneter Sohaltorstellung 
/-10, -20, -30 bzw, -40 dB/ am Inntrument dee NP-Moseers ablesen. 



6 . AUSFUHRLICHK BESCIIREIBUNG DER ELEKTRISGliEN SCHALTUNG 

6.1, HP-Generator >30 MHz 

Die Bandeinochubo von 30 bis 470 MHz enthalten folgende funktioneUe Bausteine 
/Jeder Bauoteln let in einem geachinnten Hasten untergebz^cht/t 

- HF-Generator 

- Prequonztoiler 8:1 

- HP-Vorstarkor 

6 . 1 . 1 , HP-Genorator 

Dio HP-Schwingung erzeugt der Feldeffokttranaiator T5101. Dleaer Translator und die 
nngev;endote Schaltung alchem verb^ltnlsmasalg hohe Frequenzstabilitat, was unabhdnglg 
von dor Synchronlsatlonselnriohtung zur Yerbasserung der Kurzzoltstabilitat beltrfigt 
/die Synchronlsierungeachlolfe let langsam und kann den raschen Frequenzdnderungen 
nlcht naoheilen/. Den Schwlngkrela bilden L5101, C5104 und C5103, 05102.' Durchstlmmung 
lot mlt Hllfe elnes bewegllohen Spulenkerns der Spule L5101 reallsiert /Induktlve 
Durchstlmmung/, Die Kapazit&tsdlode D5101 bekomint uber R5107, R5106 elne Regelspanmng 
Tom Phaaonkomparator /s, 6,7,3,/, was aur Phaaensynchronieierung dea Generators dient, 
Eino weltere Kapazltatsdlode D5102 blldet den IM-ModuXator, Die Modulatlonsspanimng 
iaber R 5 II 4 ... R 5119 komnit sum Potentiometer R5001. Dieses Potentiometer ist mlt dem 
Spulenkern der 1*5101 meohanlach gekoppelt, Auf aolche Welae 1st die Konatanthaltung 
dee Hubes im ganzen HP-Bereioh reallsiert. Hit R5116 stellt man /be! Inbetrlebnahme/ 
den Hubbel mlnlBialer HP, mlt R5117 - bei maximalor, eln. HF-Ausgang verzwelgt siohi 
sum Frequenztoller /a. $,1.2./ Uber H5109 und zum RF-Veratftrker iiber R5iee. Das 
Einstellpotantlometar R5210 dient zur Optimalislerung des Arbeitspunktes des T5101, 

- 6,1,2, Frequonzteiler 0:1 

Es befinden aioh hler drel nachelnander angeordnete Teller 2:1, Ale Teller arbeiten 
astabile, ungesAtlgte Multivlbratoren, 

Jeder Multivibrator 1st mlt doppelter Prequenz /Im Vergleloh. zur Bigonfrequens/ 
geateuert, Frequenzbereloh, In dem elch der gegebene Multivibrator eynohroxilaleren 
lasat, 1st begrenzt, Deswegen sind fur Jeden Frequenzbereloh geelgnete KapazitAten 
In den Emlttern ausgewhhlt. Am Blngang dee Tellers arbeitet der Vorveretarker T5201, 
T5202, T5203. Die Synchronisation mlt dem ersten Teller findst la Kolloktorkreta 
/Spannungsabfall am R5223/ statt. Dem ersten Teller folgt ein Trennveretdrker T5206^ 
T5207, T5208, Eln glelcher Verstarker arbeitet naoh dem zweiten Teller, Naoh dem 
letzten /drltten/ Teller stnd als Trennstufe T52l6, T5217 untergebraoht. Yon 8:1- 
-Toller let das Signal zum 4:1-Teiler ImFraquenzmesser /a, 6,7,2,/ gelaitet. 
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6.1.3. HP-Vorjtarker 

Die Aufgabo dicuou Vcruttirkcro 1st Tronn- und yemtarkungswlrkung f&r dao vom Gene- 
rator kommcnde Signal. Im Verstiirker arbeitendrel Tranolotoren. Die Korroktlone- 
elemcnto fui‘ Proquonzgang bllden C5303, C5305, C5306, C5308, C5309. Die Verstgrkung 
butragt ca. 15 dB. Dem Vorotdrker folgt ein Tiefpaaafllter /droi Qlleder/ sur Beeel- 
tigung dor Oberwcllcn. Die Fllterelemente slnd fiir Jeden Bereich ▼erschiodon. 

Das Ausgangsslgnal let zun HF-Uesoer gefuhrt /a. 6.5*3/» 

6.2. HF-Generator 0.4 .«• 20 HIHz 

Der Bandeinachub fUr 0.4 bis 20 MHz konnte wegen des groasen DurchatimiDungsberelchea 
nicht in oolchor Schaltung wie anderp BinsohQbe realiaiert werden. Hier 1st daa 
Uischverfahren benutzt. und zwar az’beitet der Generator in Bereich 100 ble 120 MHz 
und die Auegangefrequenz entateht ala Uiachprodukt ait 100 MHz /ein beaonderer Quarz— 
generator/* Der Elnaohub 0.4 bis 20 MHz enthalt folgende Bauateinet 

- HF-Ceneratcr 

- Frequenzteiler 6t1 

- Quarzgcnerator und Hiacher 

- Filter und Verat^trker 0.4 20 MHz. 

Die eruten zwei Bauateine sind identiaoh wie in Binaohdben )> 30 MHz. Deawegen wer- 
den hier nur die iibrigen besofarieben. 

6*2.1 « Quarzgcnerator und Mischer 

Im Quorzgenerator arbeitet ein Oberwellenquarzroaonator Q5401 auf der fdnften Ober- 
Welle /1 00 MHz/ In Roihenreaonanz. Die Generatorachaltung iat zweiatufig /T5404. 
T 5405 /. Her Resonator iat zwischen die Ebiitter eingeacbaltet. Die HF-Spannung wird 
iiber Selek.tivverBtdrker /T5406/ zum Miacher T5403 geleitet. Zur Basis dieses Uiaohers 
uber Verstarkor T5401. T5402 kommt die Spannung vom HF-Generator /100 ••• 120 MHz/. 

Am Eollcktoi* T5403 entateht ein Gemiach dieaer Prequensen. welches weiter zum Filter 
gcfiihrt wird. 

6.2.2. Filter und Verstdrker 0.4 ... 20 MHz 

Das gemiochte Signal 100 MHz und 100 ... 120 MHz gelangt zum Filter mit ziemllch 
komplizlertor Struktur. Der Filter blldet einen Tiefpess mit erhbhter Sperrwirkung 
bei 43 MHz /L5501 . C5502/, 35 MHz /L5502. C5504/, 64 MHz /L5503* C5506/. Seine Auf- 
gabe 1st die Beseitlgung aller unorwunschten Hischprodukte. ausser 0.4 ... 20 MHz. 
Nach dem Filter arbeitet ein zweistufiger Verstarker T5501. T5502. Der weitere Weg 
dea Signals 1st derselbe wie in 6.1 .3. 



6.3. NF-G«naretor 

Der NF-Genci’ator setzt aich zuaammon auss 

- RG-Oszlllator 

- Proemphaslsschaltung 

- Endvcraturker mit Abachwachor 

- Auagangsspannungsvoltmeter 

6.3. 1* RC-Oozillator 

Die Schaltung ist mit Op- Verstarkor Ocj 1101 bcstuckt. Im Rtickkopplungazweig 1st elne 
Vlenbrucko angeordnet /R1001. R1002, R1101 ... R1116, C1101. C1002, C1104 *•• CIII 6 , 
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C1109/. In don utotlg durchstinimbaron IWroichon nrboiten ?woi glclchlaufonde Wendol- 
potcntlomotor HllCI, R1102, Die BngrcnKung uud Slobillslerung dor Amplitude 1st roit 
lUJfo.von 2 woi NTC-Wldorjtandon Quagefuhrt, Die Rouiatanz dea einen /R1119/ Mngt 
nur von dor Umgobuncutomporatur ab, der zwoito /R1120/ isfc sowohl auf lAngebungotom-' 
pcmtur ula auch auf Schv/iugungoamplltudo empflndllch* Auf aolche Volaa 1st die 
Sclmingunguamplltude von Ihngobungatcmporatur In hohom Uaoae unabhiiDglg nnd der Kllrxv 
faktor wild klcln gchalton* 

6.3«3* Proemphaoioochaltung 

Dloao ^Jchaltung bllden die Schaltteile R1124, Rlia? ••• R1129, 01115. 

In der Schalteratellung OFF blelbt die NF-Spunnung am Elngang 5 dee 0s1102 bei alien 
Proqucnzon die glelche. Bel 6 dB/okt * Preemphauls ateigt die NF-Spannung dlrekt pro- 
portional mlt Frequonz /dlesor Zusommonhang gilt Im Berelch 0,3 3 kHe/« 

'Bel 750 ^a-Proorophajlu ateigt auch dleeu Spannung mlt Frequenz, aber in Uberelnstlm- 
mung mlt dor Ubertragungafunktlon elnee 750 ^a-RC-Glledoo« 

Dae Einutollpotentiorautor R1128 ermoglicht dlo Einatellung der Spannungaglelcbheit 
/mit und ohne Preomphaola/ bel 1 kHz. 

6.3.4. Bndverstarker mlt Abochwuchor 

Der ProcmphaoioBchultung folgt ein Op-Verstarker 0a1l02, Dleser Veratarker dlent zur 
Anpaaaung dea hohen Auagangawlderatandee der Preemphaalaschaltung an den kleinen' 
Wldoratand dcu Stufenubachwachera und veratarkt die Spannung ca* 200 mal* 

Der Abachwdcher bcatcht auo vier hlnterelnander geochalteten 10 dB-Dompfungaglieder 
in V -Schal tung. Gebraucht man den Generator ala Modulatlonaquelle, dann befindet 
elch om Auagang keln Stufenabachwdctaer urd den ganzen Regelberelch tiberatrelcht daa 
Potontlomoter R1003. Dabel bat das den Hub anzelgende Voltmeter stUfenweiae verander- 
baro Bmpflndllchkclt .1 Solche Scbaltung orlelchtert die Unterauchung der Deempbasla 
am Punkaprechcmpfnnger* 

6,3.5« Auogangaspannungavoltraeter 

In dlcaom Voltmeter arbeitot der Op-Verotarker 0s1201. Die angewondete Detektorsohal- 
tung glbt eine lineare Skalcnauftoilung. Dio Voltmotereropfindlichkelt betragt 
1,5 V eff, fur Zelger-Vollauanchlag. In den Bereichen 10 mV bla 1 V arbeltet daa 
Voltmeter mlt 4: 1-Vortoller und miaat die KMK dea Generators /2 V eff. fur Vollaun- 
MChlnr./. Ill don Bereichen 5, 10, 20 kllz miaet dao Voltmeter die HF-Generator 
zugefuhrto motiullerendo NF-:)pannung /I V eff, entaprlcht 20 kHz Hub/. 

6.4. NF-Meuoor 

Dor NF-Uouucr aetzt alch zusummen auai 

- Vorvorotarkor, 

- Pogelautomatik fiir Kllrrfaktormoaaung, 

- 1 kHz-Pilter, 

> Bolajtunganetzwork, 

- Dotrlebuarton-Schalter, 

- Meaiiborelchaohalter, 

- Endveratarker, 

- Ef foktl vwert-Spannungamosaer. 




6.4- 1 • Vorverotfirkor 



Dor Vorvorotarkcr • tHtlg nur bel Rauschmeasung - arbeltet nit Op>>yeretarker 0 b 2101* 
Die Vorotarkung botragt ca« 16» 

Pegelautonatik fur Kllrrfpktomeaaung 

Piir Erleichterung der Kllrrfaktormessung, inabeaoDdlere bei Yenvendung dee SINAD-Vex> 
fahrenc^ lat eine Sohaltung fiir Pegelkon&tanthaltung eiogefuhrt* Es arbalten hler dla 
Op-Verotdrker 0s2201 und 0a2202» Der erate bildet einen Yorrerst&rker, der seeite 
veratbrkt die lo Detektorschaltung /D2201 , D2202/ entateheode caeichspuimungakoBpo- 
nente« Ala Elnatellglled dient der YET T2201. In Abh&ngigkeik Tun der ifolarleierenden 
' Glelehapannung» welche an aein date konmit, endert aloh nelne Souree«^rain>Leltffthlg- 
. kelt. Dadurch wlrd eine TeraMerbare DampfUng /R2207/I2201/ der ankoanenden VY-Span- 
nung erslelt. Wegen der kleinen Spennungaanplltuden fiihrt der 92201 praktiaoh keijie 
zuoatallche Verzerrungen In dae su neeaende Signal eln* Am Auagang der Sebaltung 
/C2204/ blelbt der Spannungepegel unverdndert /I Y eff*/ bel inderung der Bii^ngs- 
apannung /an R2207/ Ton 23 YiY bla 13 Y« . 

6,4«3. 1 kHz-mter 

Der Fegeleutomatiksohaltung folgt der 1 JcHs-Fllter* Dleaer filter bildet einen akti- 
Ten Sperrf liter. In Wlenbriioke-Sohaltung* Die Blenente der pruoke slndt R2002, R2003» 
R2233 ••• R2238, R2240, R2241 » 02209, C2210, Yerstlnoungebereloh der Brttoke 1st 930 
bla 1050 H«. Dank der Oegenkoplung /R2229, R2230/, welohe belde Yeretdrker 0a2203 
'uol 082204 umfaest, let .die Duroblasekurve ab 1,9 kRa flach* Bine gerlngfUglce Rege- 
lung mlttele R2230 ezndglloht die Blnatellung der Yeretkrkung fur Hazmonlsohen /d.b* 
Ton 2 kHs bia ungefdbr 10 kHs/. Bel 1 kHs, naob elner genauen Abetlnaung nit Hilfe 
Ton R2002 und R2003 let fllterddmpfung .tbeoretlsob unendlloh, In der Prazia erhblt 
nan leicbt 60 dB /das entaprlobt 0,1%/« 

6.4«4* Belaatungsnetawerk 

Die Belaetung bllden unuicbaltbare Vlderatandaglleder in 7T -Sobaltung* Jedee Oiled 
gibt am Auagang eine Spannung 20 bY, wenn sum Elngang 20 nW-Lelatung augefiibrt let, 
63f2 nY bei 0,2 W, 0,2 V bel 2 W. 

Bei Klirrfaktor-, Rauaob- und Spannungomeoaung blelben die Auegtoge dleaer Olleder 
unbenutzt. Die Olleder arbelten nur ale Belaatungawlderatbnde /Braatavideretand fur 
fiDpfftngerlautapreober/, 

In dem Delastungsnetawerk arbeiten die Widerat&nde R2101-R2113* 

Hat der EktapfSngerlautepreober einen anderen Wideratamit ala dar In 3«3«11 genannte, 
danh kann der S^nutser aelbat bereohneto Wlderstfinde elnbauen. In die leeren Stellen, 
beaelobnet auf der Lelterplatte Hj^, Eg, Rq, Hg, elnd dleee tideratdnde einauldten* 

Da bei glltt 

Hb,d - 31t55 / 5V^- 1/[fifl 
R/Rg jj * 31,55/ 

r[Q] let der Blngangewideratand /Lautapreoberwlderataud/* 




Die Belaotbarkelt von ^ oolli 

P > w betragen 

**B,D 

/die R- und R^^jj -Werte in Ohm/ 

Die Belaotbarkeit von q musa nindastons 0,1 W beiragen* An dar Frontplatta ainl 
Schaltertaaten fiir dieae neuen Wlderatande vorgesehan /die alna fitr R^ und R^, die 
zwelte fiir R^ und Rq/> 

Betriebaarten-Sohalter 

Ala Betriebaorten-Schalter arbeiten die mlt W, dB, % beaohriftetan Sagnento daa 
Sohaltera F2201* So entotehen dabel ooldhe Varblndungan, die die Lalstun^-, Spannungs>> 
Rauacb- oder Kllrrfaktormeoaung reallsieren. 

6«4*6. MaasberelchBOhaltar 

Hler arbeiten die Wlderatdnde R2202 R2206, Die WlderstdMa alnd eo bemaaaan, daaa 

alle Abschwachungastufen 10 dB betragen /d.h. 3>16 mal boi Spannung oder 10 mal bal 
Leiatung/. 

6,4«7« Endveratfirker 

Dleaer Endveratdrker besteht aua Op~V 0s2205* Seine Veratarkung batrdgt rund 230. 

Der NTC-Widoratdnd R2249 Vompenalert die duroh Temperaturoobwankungan varurskobta An-* 
zelgefehler dee Spannungameaaera /6«4«8/, 

6.4«B«. Effektivwert-Spannungoineaaer 

Ala Glelobrlohter lot eine Qraetzaohaltung D2206 D2209 angawandet* Danaob kooat 

die aua Dioden und Wideratdnden auaanmengeaetstea Hetzwerk R2256 4 «« R2264» D2210 
••• D2212, daa alo Effektivwertdeiektor wlrkt. Eine genaua EffektivwartBasoung lot 
fur riehtlge Klirrfaktorbewertung auaachlaggebend* ' 

l 

6; 5# HP-Meoaer 

Dor H?-Heaaar reallaiert HP-Iieiatung^eeaui g, Hubmeeoung und niumt an Senderfraquans- 
neaaung tell. Die Bautalle dee HP^leaaera slnd wle folgti 

- HF-Lelatunganeaaer, 

- Tronnveratarker, llleohor, und ZP-Varotarker, 

- Verzweigungaglied uad Heterodyne-Taratdrkery 

- ZP-Begrensor» 

- m-Dlakrlnlnator, 

7 Plltor- und Deemphaeiascbaltung, Spitaenaertdetektor, 

- Verstarker daa HF*-LeiatungBdetektora« 

6.5.1. HP-Lotatungsmeaoer 0,5, 2,5 und 5 W 

Dloeor Measer onthdlt die Schalttolle R3001 ... R3030, C3001 ... C3003 uni D30G^,^ 

D3002. 

Dio Wlderatande bilden zwei in T-Schaltung orbeltende Dampfungeglleder nit genelnsanan 
Auagang, dcm die Ueaadlode angeachaltot iat. 

An den Elngiingen oind die Buchaen "0,5 t« und "2,5 W, 5 W" untergebracht. 

Daa 0,5 W-QUed dampft 10 dB, das zwelte 17 dB. Der UP^-LblBtungsnieaaer 1st ao konatm— 
ktlv geataltet, dass eln klelnee SWV und rlobtlge Xielstungsmessung bis 470 MHx ar- 
sielt wurden. 
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0io gloiohccrichteto Spannung von dor Hoeodiode D3001 ubor R3009 gelangt an den Ver- 
otHrkor unt Inotrumcnt /u. Die Diode D3002 unterbrlcht den Wog filr dao reot- 

llcho Sfebrolgnal, wolchos die Empfanger'EtopflndllohkoltomoEipung verfdlechcn kdnnte, 
bcjondere beln Gobrauoh'des D/impfungagliedee ZPm3-T. 

Trennveratdrkor« Uiseher und ZF-Verat&rker 

Ocr Trennvoretarker T3201 •••T3203 verst^rkt das von den eu nessenden Sondor nnkbinnen- 
de Signal* Dio vorstfirkte Spannung gelongt sun Singang dea Mlschere T3203* An den 
Mloeher 1st ouch ein Signal /tiber R3221/ von Ileterodyne-Terotlirker /d*h* von IlP-Gene«> 
rotor/ sugofUhrt. Wlrd dor Generator aUf eino um 1 UHb tiefere Prequens eingestellt, 
donn ontsteht elne 1 Hlte-ZwlscLhenfrequenE* Sis 1st durcn den Filter L3202, L3203 aus- 
geslebt uni in Translator T3203 verat&rkt* Bel Senderfrequenasmessung naoh Schwebungs- 
nethode, d*h« wenn die Frequensen des Senders und des HF-Generators sloh aneinanier 
ndhern, entsteht an R3225 elne Schwebung* die dann dber 03213 sum Sohwebungsversthrker 
gelangt /a* 6*6*1/«. 

6*9*3* Verswelgun^glied und Heterpdyne-Verstarker 

Das VersneigungsgUed, R3101 *,. R3108, L3101t 03101, ftihrt doa Signal vom HF-Gene- 
rator /HF-Sinschub/ eum Fll-Raglar| sum FrequenBmebeer /bei F < 30 HHs uber Tiefpaas- 
filter/ und sum Heterodyne-Terstarker T3101 •*. 13103* Bs 1st eln 15 dB-Breitbai^- 
▼aratkrker, der den Bereloh 30 470 HHs uberstreioht* 

6*5*4* ZF'Begrenser 

Die Aufgabe dea ZF-Begrensara 1st die 1 MHs-Slnuaapannung so umsuformen, daes Nadel- 
impulse entatebanf deren Form und Amplitude In. weiten Grensen von Bingangaapannung 
unabhanglg alnd* Der Begrenser setst eioh aua dem sweistufigen Terstarker T3301, 

T3302, den KAND-Gattern 0s3301 und dam monoatobilen Multivibrator 0s3302 susammen. 

Am Auagang dea 0e3302 entatehen 0,3 3 ie->Impulse. Ton Aua gang 3 0a3301 hber C3308 und 
R3312 wlrd daa 1 MHq-Signal entnommen und den Frequensmeaaer /a* 6*7*1 • Fg-Hessung/ 
zugefiihrt* 



6*5*5« Frequensdlakrlffllnator 

Die Beetand telle dlesee Bautells sindt 

•* der elgentliohe FM-Dlakrlmlnator, 

- der Tlefpaaa, 

- der NF-Torveretarker* 

Ala FM-Dlakrimlxtttor wirkt der Tranalator T3401* Ohne Signal let er ganslloh geaperrt. 
Die an aelnd Baala ankonraenden, atandarlalerten 0,3 pa-Impulae, deren Fo'lgefrequens 
eioh Im ^kt der FH-Modulatlon andert, veruraachen, daes der Transistor weohselwelee 
gedffnet und geaperrt wlrd und der Mittelwert seiner Xollektorspannung dndert sloh 
dabel In Uberelnatlmmung mit der Hodulatlon* 

Der Tlefpaaa, beetebend aua C3403 *.. 03406 und R3403 .*• R3406, beaeltlgt die 1 UHz- 
-Xonponente. Der 0e3401 blldet einen VorveratSrker* Seine Teratarkung betragt unge- 
ffihr 50, 
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Filter- und Docnphouloschaltung, Spltzenwertdotektor 

Pq 8 demodullerte Signal konunt Uber .R3$D1 R3303 und verzwolgt aiohi zur Filter 

und Doenphaeaobaltuig und zua Spltzenwertdotektor* 

Wind die Taste 0,3 *•* 3 kHz gedriickt, ao Iduft das Signal iiber Hochpaaaflltar, wel- 
oher die Durohldaokurve unter 300 Hz geataltet /0a3501^ R3504, R3505j 03501, C3502/, 
dann Uber Bandpaeaftlter /0 b 3502, R3508 •«* H3511, C3505 •*. 03508/ der fiber entgUl- 
tlge Gestaltung der (Ibortragungakurve entaoheldend lat* Darauf folgt der Endverat&r- 
ker 0s3503. 

f s 

Bel Betatlgung der 6 dB/Okt*. Oder 730 iis-Taate blelbt der Filter mlt 0a3502 unba- 
nutzt und auf deaaen Stelle kommen die Deenphaals-Olleder R3514, 03511 Oder R3515, 
03512. 

Bel der Blnetellung 0,05 ••• 10 kHz arbeltet lediglioh der Veratfirkar 0s3503 und eln 
zuoHtzllohea Oiled 03528, R351&. Die Einstellpotentlooister R3522 R3525 dlenen sum 

.Abgleich In dem Slnne, daaa bei verschledanen Flltem und Deenphaaen deraelbe Bagel 
bei 1 kHz elngeatellt wird. 

Der Spltzenwertdotektor arbeltet mlt den Veratfirkern 0s3504 und 0a3505* Die Diode 
D3503 wlrkt ala Spltzenwortdetektor. Da die Oogenkopplung /R3540/ auf der Oleioh- 
epannungkomponente eingeftihrt lat, bekommt man llneare Ska.lenauftellung* Daa Instru- 
ment 1st uber R3541 angesohlooaen* Um kleine Heaafehler selbat ffir die nledrigaten 
Freque'naen /ab 50 Hz/ zu errelchen, muss der Koxdenaator 03527 elnen groaeen Wert 
haben* Selnd Kepazltat mlt dem Entladungawlderstand R3541 ergibt eine Zeltkonetante 
ungefdhr 3,5 Sekunden* Daa k6nnte eine aehr langsame Zelgeraenkung naoh Veraohwindung 
dee Signals veruraaohen. Um dieae Unbequemliohkelt zu Temeiden, lat eine zuBfitzliohe 
Schaltung R3539, D3502, 03526, T3501 elngefOhrt, die nach etwa 40 milaekunden eine 
rasobo Entladung glbt. ^ 

6*5.7. Verotarker dea HF-Lelatungodetektora 

Adf dcraelben Leiterplatte mlt den obenbeBchrlebenon Sohaltungen beflndet oioh der 
Veratarker /Oa 3506/, dor die im HF-lieiatungadetektor gleiohgerlohtete Spannung ver- 
stSrkt* Der 0s3506 dlent zugleloh ala Impedanzwandler, da der Glelohrlohterdiodenkrele 
hochohmlg lat. 



6*6* Sohwobungaveratfirker und HF-Spannungareglar 

Dleaer Bautell enthalt zwei funktionell mlt slch nlcht yerbundene, im Tltel genannts, 
Glleder. 

6*6*1 * Schwobungaveretarker 

Daa Sc hwe bungs signal kommt vom Uiaohcr /a* 6*5*2/ und ¥rlrd im integrierten Leiatunga- 
verstarker 0a4301 veretarkt* Die Schwobung lat im Lautspreoher hdrbar* 

6*6*2. HP-Spannungoregler 

Der HP-Spanrmngaregler besteht aua 

- dom PIN-Dampfungoglied, 

- dem HP- Veratarker, 

- dem StufennbachwQcher 6x10 dB, 

- dem Rogelveratbrker* 




riN-Drimpfunguglicd 

Die DampAjng lut nit Hllfo dcr PIN-Dlodon. vcnvirkllcht* Roi.Xndorung dos Durchlao- 
otromcj dlcuer Dlodon dndert olch dcr dyiuuniuche Wldorutand, wobal Ubcn dlcuo Dlodeh 
in HF-Dcrelch keine Behddilehe Gloichrichterwlrkung auo» wao zur Bildung zuadtzllchen 
HP-Ilnmonluchcn fiihren kbnnto. Dio Dlodon olnd tod Regolvcrutarkor /s* 6*6«2,4/ ge- 
steuert.Die DbnplUng kann 1 biu 30 dB betragen, der praktiseh auogonutzto DAnipAangj- 
bereleh lot 2 bia 16 dB» 



6«6«2.2, HP-?orot6rkor 

Ea iut ein drolotuflger VertitUrkor T4i01 T4103* Die bier asgewendeten Tranalato- 

ran haben ca« 1,5 OHs Orenzfroquonz, Die Teratdrkang in Bereich 400 kHz ••• 470 MHz 
betrdgt 15 dB mlt UnglelchiDQeolgkeit ^1^5 dB oax. Den flaeben Terlauf TaFaiehem die 
Korroktlonuclenente C4H0» C4H3, 04114# R4119t R4125. 

6.6«2,3« Stufenabaohwachor 6x10 dB 

Dleoer Abochwdcber enthalt, ST-Qlieder, aue 'HF->Widerst&iiden aufgebaut* Er ist so 
konatruktiv gestaltet, daaa kleine Roatinduktivltdten# gate Abscbirnung# kleine 0 cbad» 
liche Kopplung zwriaohen Auagang und Bingang ereieXt warden* 

Infolgodossen konn dar Aboobv^cber riohtig bia 470 MHz arbeiten /kleine DdapfUnga- 
fehler» kloinca SWV/« An Bingnng das Abacbwdohers ist ein Diodendetektor nit Oemnnion 
diode D4001 untergobraoht* Die in Detektor glalcbgeriobtete Spanhung iat den Reg^l-^ 
Yoratdrker eugefUhrt* 

6»6«2,4* Regelverutdnker ' 

Der Regclvonitfirker enthtilt den Oleiobapannunga-Differons-veretdrker 0s4201* An einen 
Bingang koKunt die Gloichopannung von Detektor, an den anderen die VergleiofaaDpannung 
Torn Potontiometer^ wolohes die atotlge HP-Spannungaolnatellung roaliaiert* Sind diese 
zwei Spnnnungon ungleich, dann entateht am VerutUrkerauagang elne Regclapumiung, die 
auf dno PIR-D&mpfungaglled so einwlrkt, dauo das Gleichgewioht widerhergostellt wlrd* 
Dunk grooaor Voratarkung dee Regelverstfirkers kann kein groooer Spannun^untereohied 
zwiachen aoincn Eingangon beatobon und die detektiorte H?>Spannung muss der Tergleiohs 
npannung nacheilen, Auf solcbe Welae ist atetige HF-Spannungsregelung /10 dB/ aowie 
Kooatanthaltung dcr ilP-Spannung In ganzen Prequenzbex^ioh /0,4 ••• 470 MHz/ verwlrk- 
llcht* Die in don Vorgleioboapannungakreia eingeacbaltete Diode D4203* wclcbe die 
Eigonnchaften der Detektordiode D4001 nachnhnt, veruraacht, daaa die Skalenauftellung 
am etetigen HF-Spannungorogler R4001 linear verlduft. Dor Vcrgloicbaapannungabereloh 
Iduot oich /bei Inbetriebnnhno/ mlt R4202 /Skalenanfang/ und R4205 /^kalenende/ ein- 
atellon. 

6,7* ProquenzDieoaor 

Dleser Bautcil, cnthalti 

- den elgentllchcn Zlffornfrequenznouaer, 

- den oincttellburon Proquenzteller, 

•> don Phaeenkomparator und Synchronisnuu-Anzoige, 

- dlo Felnvcrutlnjnung +.12^5 kHz. 
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Bit dcm Ziffcrnfrequcnzmoooer kdnnon vorachledono Prequenzmooaungon durchgefuhrt 
wrrdon, und awars 

HP-Oonerutor iibcr 30 MHz /Auflosung 100 Hz/, 

HP-Genenitor untor 30 MHz /Aufldoung 10 Hz/, 

Punkoprochaender mittelo Prequonzdlffercnz. /ca. 1 MHz/ zwiochen Sender uud HP-Gene- 
rat, or /Aufldaung 1 Hz/, 

NP-Gonerotor /Aufldaung 1 Hz/, 

Extcrne Frequenzquellen 50 Hz ••• 25 MHz /Aufldaung 10 Hz bzw, 1 Hz/# 

Daa Ueaovcrfahren beruht auf der Period enz^hlung im noiwalisierten Zeltlntervall. 

Alo Pcri'odenzahler dionen die Zdhldekaden Oa0 ••• 0314# Die Ausgange der.Dekaden sind 
wit Flip-Plop schaltkreiaen Oal ••• 0s7, die ala Speioher dionen, verbunden* Dlese 
Spoichcr steuern die Dokoder OalOl 0 b 107, die die logischen Zuatande von BCD-Code 
zu 7-rjegmcnt-Codo umwandeln urn enteprechende Zifferanzeige hervorzurufen. 

Der l uigang 13 des Zahltorea 0al6 1st von dem zu nessenden Signal vom Ausgang 8 0s18 
angeateuert. Die ZGitbaaiaimpulse vom Ausgang 8 0s17 gelangen an den Singang 12 0al6# 
Die negative Planko dos Zeitbaalaimpulses let mlt C23» B46 differenziert, nit 0al6 
negiert und bffnet die Spelcher /Einf^nge 4 und 13 (^1 0o7/* was die Einspeiche- 

rung dor aktuellcn Zdhlerzust^nde zur Polge hat. Dieselbe invertierte negative Plan- 
ke iot nit R45, C22 inte^iert und nit entsprechender VerapAtung Idat den Univibrator 
0a15 au8# Der Impuls vom Auagang 6 0s15 dient zur Hull-Huokstellung der Dekaden 
OaO ..# 0s14 nach dem Z^hlzyklus# Der Sohaltkrela 0s17 wahlt die geeignete Zeltbaals 
BUS. Uit 0s18 wlrd die gewunnehte zu mesaende Frequenzquelle gewahlt# 

Die nonnallsicrten Impulse, die die Orfnungazeit des Zahltorea bostimmen, elnd dureh 
Eintoilung der hochatabilen 5 MHz-Prequenz dea Quarzgenerators gowonnen /8#6.6#5/« 

Der Teilerfaktor ist 25000# Am Ausgang 11 Os29 iat 200 Hz. Dlese Prequenz geteilt 
dureh 25 in 0s31 und 0s32 ergibt 8 Hz am Ausgang 11 und, nach zuaatzlicher Teilung 
dureh 10 in Os33 0,8 Hz am Ausgang 11* 

Bel Prequenzmossung des HF-Qeneratora iiber 30 MHz die Prequenz 200 Hz vcnb Ausgang 
11 Os29, geteilt dureh 80 In 0s30 und 0s31 ergibt 2,5 Hz am Auagang 11# 

Obengenannte Impulse von Frequonzen 6 Hz, 0,8 Hz, 2,5 Hz baben eln I^atverhAltnla 
0,2# Das glbt entsprechende 5ffnungszeiten des Zahltorest 0,1s, Is und 0,32s# 

IfleoBung P g unter 30 MHz. Betatigung dor Taste Pq < 30 MHz verursacht loglsohe 1 am 
Eingang 2 0a17 und 5 0a18. Gleichzeltig bekrannen die Kollektoren T13, T14 und die 
Basis T12 die Speisung# Am Auagang 8 0s17 erschelnt das 8 Hz-Sigiul# Die vom HP-Oene- 
rator ankommonde Spannung, verstarkt in T14, T13, T12 und gefonnt im Sohmitt-Trigger 
Qs19 eraoheint In Impulsform am Ausgang des QattSrs 0s18. 

Mesaung P ^ uber 30 MHz# Wird die Taste Pg > 30 MHz gedriiokt so entsteht an Eln^ngon 
5 0s22, 4 0sl7 und 9 0sl8 die loglsche 1# Am Ausgang 8 0s17 eraoheint 2,5 Hz und am 
Auagang 6 0sl6 die Fz^quenz Fg :32# 

Meaoung_Pjjp# Belm Driicken der Taate Pjjp entsteht logische 1 am Eingang 13 0s17 und. 

2 Osia, Gleichzeitlg wird die Basis T10 polariaiert. Am Ausgang 8 0a17 eraoheint 
0,8 Hz# Die Prequenz des HP-GSenerators trltt nach Verstarkung und Impulsformung am 
Ausgang 6 Os 18 hei^or# 

Mesaung von •externen Frequenzquellen# Die ezteme Prequenz kann man bel zwel Offnungs- 
zeiten des Zahltorea messeni 0,1a /Avjfldsung 10 Hz/ und 1a /Auflosung 1 Hz/. Wlrd elae 
von der Tasten 0,1s Oder Is gedruekt , so bekommt entweder der Eingang 2 Oder 13 0s17 
und der Eingang 13 0s16 die logische 1# 








An Auagang 0 0s16 ontatobt die Normalfrequens 8 Hs oder 0,8 Hs* Daa externe Signal^ 
abhSnglg iroo Amplitude, 1st vor oder naoh don Dampfucgaglled R74, C46 /Eingiiiige A 
Oder B/ anzuacblieaaon. Die Dioden B13, D14*«lrkeii ale Anplitudenbegrenser. Im Tor- 
▼erotfirker arbciton die Tranaiotoren T13 Tie. Die Oatter Oe19 bildet einen Schmitt- 
-Trigger, der sur Plankenveratcilerung beitragt /wichtig fiii^ tlofa Frequenzon/. 

6«7«2« Einetellbarer Prequenatailer 

Der einatellbare Frequensteiler dient sur Binatelluiig eoloher Frequenseinteilung dea 
HF-Generatora, daaa die Frequena 781,25 Ha erlaogt wlrd, die fUr Kiaaenkomparator not- 
wendig iet* Die^ Bedingung iat dabei, daaa der UF-Oenerator aut einer der 25 kHs-^a- 
terfrequenzen arbeiten ffluaa. Die Frequens dea HP-Oeneratora iat Torerat durcb 6 /im 
HF-Einachub/ und dann noeb durob 4 /in 0a211/ geteilt, 

Daa Teilungoverbaltnia wind oit den Sobaltem P401 P405 eingeatellt, Sind die 

Schalter auf die gewunaobte Frequena eingeatellt, ao miieaen die Dekadensdhler 
0a201 ••• 0a204 au^ die arithmetlaohe Brgdnaung der einselnen Ziffem au 9 /In DCD-Code 
dargeatellt/ irorprogrammiert werden /wail die Zbbler Tomftrta aftblen, a* unten/. Der 
Zahler 0a205 muse auf 3, 2,1 oder 0 /in BCD-Code/, was den Frequenaen 0 kHe 25 kHs, 

50 klla, 7$ kHs entapriobt, vorprograomiert werden* Z.D* fUr die Frequens 469875 kHs 
werden die Ein^ngd I, 9,10, 15 der Sobaltkrelee 0 b 201 ••• 0s205 auf logieohe Zu- 
atbnde/in BCD-Code/, die den Zlffern 3, 3, 0, 1, 0 entepreoben, eingeatellt* 

Der HP-Generator 0,4 ••• 20 MHs, yob Standpunkt dea elnetellbaren Teilera Iat eo, ala 
ob er den Bereicb 100,4 ••• 120 MHs bdtte, da hler die Auagangefrequens niobt indirekt, 
Bondern duroh Iteaetsung, geblldet wird /a* auoh 6,2/* Ole erate Elne /die 100 MHs ent- 
aprlobt/ let acbon beim Blnaobieben dea 0,4-20 HHs-Binaohubee nit den Kontakten dea 
Kontaktateckera vorprogrammiert* ' 

Den gansen einatellbaren Frequensteiler bllden die Sohaltkrelse 0a201 ••* 0e209* 

Die Sohaltkreiae (^201 ••• 0a204 Bind programnierbare Dekadenxdbler, der Scbaltkreia 
0a205 iat ala modulo 4-Zdbler angewendet* Alle Zbbler aind ala Torwartasahler ein- 
geaetzt. Sie sdhlon yob eingeatellten Wert bis Tollftillung* Dann entateht ein Rdok- 
atellimpula und der ZAhlsyklua beginnt Yon neuem* 

Die Folgefrequens der Ruokatellimpulae betrdgt genau 781,25 Hs /1 b eingeraateten Zu- 
atand/. 

Daa Teilungaverbaltnia betragt 

N - 4H^ + K 

- let die Zahl gebildet duroh die eraten Yler Ziffer dea Frequenawertea dea HF-Ge- 
neratoro /und an den Drehacbaltem eingeatellt/ 

K - 0, 1, 2, 3 entapreohend fiir 0 kHs, 25 kHs, 50 kHs oder 7.5 kHs - ea aind die 
Endziffer dea Frequenswertea dee UF-Oene.ratora /am fUnften Drebachalter ein- 
geatellt/* 

Dio Bozlehung swlaohon der Frequens dea HF-Generatora /ia eingeraateten Zuetand/ und . 
d-om Teilungaverbaltnia let 

Fq - 781,25 3C 32 3C H [H^ 

Z.B. fUr H - 4 . 4698 + 3 - 18795 

iat Fq - 781,25 * 32 * 18795 Hs - 469875 kHs - 469 MHs 875 kHs 

Der einotollbore Frequenzteiler muss maximal bis Fg^^j^ « 480 MHs » 32 ■ 15 -MHs 
arbeiten /a)ln{^ngafrequens/. 




Dlcuo roaximalo PrCTUons wttro nicht orrclchbar, wenn nur die ZShlcr 0a201 ••• 0.i205 
fjnnf'wcnJrt wiirden, wogon der Benchninkunc* die dor Riickntellvorcang mlt oich brlngt, 
Um dloooe llindernlo zu uborwindcn wurde die Schaltung zweckinaoaig erweitert, und zwar 
lot cln ^uontzanlilor, modulo 4 /0o207, 0o20B/ und Docodiarochaltung fiir den 7aet&rA 
999P2 /0o206, 1/4 0o209/ olnGOfiihrt. 

Dio Arbeitovveiso deo oo modiflaierten Prequnnzteilcrs schildert das Diagramm 





Eingangaimpulso Zuotande 
0o204» Oo205 /xy bedeutet 
den vorprogransnlorten Zu- 
stand/ 

Aua^ng 0s206 




Auagang Q 0s208 



Errelcht der Zahler 0s201 ... Ck;205 den Zustand 99982 /fUnf Eingangslmpulse vor ^yklua- 
ende/, so erscheint am Ausgang 8 0s206 der Zustand "0” /Tlef/, der dber *wei Perlo- 
den der Elngangsfrequenz andouert. Dieser Zustand wird in daa Schieberegister 0e207, 
0o208 elngeschrieben. Unch. drei darauffolgondon Elngangsfrequenzperloden erscheint ' 
dieser Nullzustand an Ausgang Q 0s208 und an Elnstelleingdngen /"Load"/ 0s201 «.• Oa205. 
In diesom Hcanent weidcn die loglschon Zustande die sieh an Programmierungseinganfi^n 
15f 1, 10, 9 beflnden, in den Zahler eingesohrleben. Der ZAhler verbleibt In diesen 
ZuntUndon, solange sich die Load-Eingange in Nullzustand beflnden. Der neue Zdhl- 
zykluci beginnt in Moment, in dem der Zustand "1" /Hoch/ an Load-Bingdngen wlederher- 
geotollt wird. 

Zusammenfasaend kann man sagen, does der zusntzllohe ZShler 0 b 207 in letztor Phase 
deo Zahlzyklus das Z&hlen ubcrnlinmt und damlt Zeit fdr Einschreiben der vorprogrammier- 
ten Werte in den Hauptzahler gibt. Die drol Gattor 0o209 bilden eine Monoflop-Schal- 
tung die die Impuladauer der vora Auegnng Q 0s20e gelleferton Nadelimpulse bis 0,25 ms 
verlangort, Solohe Impulslange 1st fiir den Fhasenkomparotor notivendlg. 

6.7.3. Phasenkomparator und Synchronlemus-Anzeige 

Im Phasenkomparator arbeiton die Transistoren T201 T205. Die Wirkungsweise des 

Komparatora 1st am Impulsdiagramm dargestellt 



Verlauf 781.25 Ha 
voffl einstelibaren 
Teller an der Basis 
T205 

Verlauf an 0203 



I 
I 

Verlauf an C205 
/Nullaohse/ 





Verlauf 781 ,25 Ha 



an der Basis T201 
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Drr ”fic'’sahnvcrlnuf b 'r:lnnt Im Aucrnbllck ala dor Momontanwdrt dor Ba:iiunpnnnunf» 
T?01 ftuf T^ull ninkt* Fa bp/^lnnt din Lulung von C203 iibor T202. Dlcsjor Zuntand daunrt 
bin t^* In dieocm Aticpnbllck komtnt dor nc/^atlvo Impulo vom einntollbarcn Froquonz- 
tciler on* Dan b<.>wlrkti T205 wii-d pouporrt, T204 geoffnot, T203 geoporrt und die 
Kcn'tantnLrorrf|Uollo T202, dio C203 nufludt, gcaperrt. Duruua onteteht ein horlzon- 
tnlor Abnchnltt otif der SHgozahnkurve, In dioaem Zeltabachnltt wird iiber den cedffno- 
ten Poldcffekttrnntdator T204 die Spannung an C205 nit dor an C203 aungeglichon. Die- 
00 Spannung. gelangfe uber Filter R211 ^ R212, C206, C2C7 ah die Kapazltdtsdiode im IIF-Ge- 
norator. Bei irgendvro'lchor Phanenvoranderung zwiuchon dem Bezug^inipulo und dem von 
cinatcllbircn Proquonzteiler herrUhrenden Impuls* andort sich ouch die tage deo hori- 
zoiltalon, Abochnitteo auf d'er Sugozahnkurve* Dumit wird die Frequenn deo IIF-Qenoratoro 
nachgcrocclt und awar in eolcher Richtung, daea der Gleichgewlchtozuotand wiedorher- 
gentellt wird* 

Die Widcratdnde R162» R163 und R206 dlenon eur Ausachaltung des Fhasenkomparatora 
/Auuach.iltuiig dea Synchroniamus/. Wird die Taste FREQUENCY LOCK auogeschaltet , so 
wild der Weg zum Eingarig deo Phasenkomporators gesperrt /der Zustand "1" wird an 
Eingdnge 2 und 3 0o24 und Eingang 14 OoSOI angelegt/* Andie Kaposiihtsdiode in IIF-Ge~ 
■nerator gelangt dann eine feste^ duroh Spannungsteller R162/R163 bestisimte Spannung - 
t4 V. 

In der SydchronismuB-Anzelge arbeitens Op-Verstarker 0s210» Zweifach-Komparat(/!r OslOB* 
Tmnoifltnhcn T101 T103 und Dioden.D102 ••• D104* 

Die Spannung von C205galangt an den Eingang des Verstfirkere 0s210, der als Spannunge- 
folger elneh hohen Eingangswlderstand bositat. Danaoh lot ein Penaterdiekriinlnator 
OaiOB ongeordnet. Der Aue gang 18 OslOQ steuert den Transistor T101* Dem lotzten lot 
dio Leucbtdlodo D104 purallelgeschaltot, Batragt din Spannung an C205 awlochon +3 V 
hnd +5 V /d.h. der horiaontale Abschnitt befindet sich in Mitte der Sagezahnkurve/, 
so lot die Spannung am Auagang 10 0sl08 gleich Null, T101 ist gesperrt 6nd Diode D104 
leuebtet* Bel elner groeseren Oder klnlneren Spanruihg wird T101 leitend, D104 wird 
kurzgoschlosoon und erllscht. Dio Schalttelle D102, D103, T102, T103 bildon eine Schal 
tung, die dan- Erloschen der Diode boi Synchronismuaausfall bewirkt* Dann sohwankt 
niimlich dio Spannung an C205 periodisch von Null bio etwa +8 V in Takt der Schwebung 
ewlschcn 781,25 Hz und dor Preqncna, die der einntellbare Toiler llefert. Bei z*B* 
2»proBentlgnp Ver&tlnunung des IIP-Generators betragt die Scbwchungsfrequenz 781 >25 ^ 

X 21( ■ 15>^ ila* Dleoo Wochoolsponnuni^lromponente kommt iiber C101, wird mlt D102,D103 
gloiohgorlohtet, die T102 und T103 warden leitend und D104 orlisoht. 

€*7«4* Felnveratittunung ±12,5 kHz 

Kit Ililfa J'iop obenboBchricbenon Einrichtung kann der HP-Genejrator im 25 kHz-Roster 
synohroniBiort worden, Vn kontlnuiorliche Frequenadurchstlmnung »u bekommen wurde 
olna Polnvowtlmniungstichaltung olngofiihrt, und awar anatatt der fasten Bazugsfrequanz 
781^25 Ha gebraucht men giundsdtzllch diesel be Frequenz, die Jedooh. gerlngfiigig ver- 
atlnoabar 1st /+5.10-^ oder wenigor, obhanglg von der Prequonz des HF-Einachubee/* 

Ala Quelle mlt mfigllchnt grosser Proquanzkonstanz warden zwel Quarzgonefatoren eln- 
gafiihrtt 10 MHb /Q2/ und 11 MHz /Q1/. Boide Ceneratoren slnd identlach gebaut und 
hubon gowiase klolne Verotinunungamogllchkeit* Ihro Froquenzen slnd in elnoa lUsoher 
gemlsoht. Dos Miachprodukt 1 MHz wird aasgeelebt, Each Froqucnztellung durcb den Jhk- 
tor 1280 ergibt alch 781,25 Hz. 

Die Folnverstlmniung bedlent man mlt Potontlometer R401. Da dor Verstlnmunjgsberelch 
von dor Fraquoni dea HF-Gonerator mtigllohat unabh&nglg sein aoll, 1st der an R401 




hcrruchonJe Cpntuiungijabfnn fiir jndon IfP-Einochub voruchlodon /In don Klnoohubon alwi 
cntopn'chcndti Kidorut/ii^o untorgobrncht/. 



6,8# Ctromvcraorgwncutoll und Quursgcnomtor 
Z«m Stromvornorgungotwil gohorcnt 

- die Cloiclirlchtcr und JJtabillontoron -10, -12 V, +18 V, +12 V, +5 V, 

- dcr Itafomier 12 V, 

- danibor hln/tuo boflndet oioh in dlogem Bautoil auoh der 3 HHs-Quaragenorator. 

6«8,1. Glolchrlchter und Stabllloator -18 T ui^ -12 T 

Dio gleichgerlchtate Spannung vom Gleiohrlchter D6 io 6 D6109 gelengt an die erate 
Stubilioatorstufc. Der Langatranoiotor lat hler T6109, der T6110 veratarkt die 
Spanmingodlfferonz zwiochen Soli- und Istspunnung und begrenst den maximalen Bela- 
atungsutrom. Dor iibor R6116 und H6117 flleooende Strom bildet die Sunrae der Strbne 
der Diodo DSIIO und deo Tzianaiotoru T6110» Bel Zunahme deo Verbrauoherotromes nuaa 
entaprochend der Baniaotrom T6109 anwochuen, alao ouch der Strom dber T6l10y wtkhrend 
der Strom der Diode D6110 in gloiohcm Haase eloh verringern mUao« Die Auagangsspannung 
iat konstantgchalton bol anwachacnder Stronentnahme bis sum Moment, wo dbor D6110 
keln Strom mchr flloaut und dann vorursucht jeder Zuwaohs der Stromentnahae elne Ab-- 
alnkung der Aunganguupunnung, Dieeer Vorgang verlttuft lawlnenartig bla die Aus^nga- ' 
opannung ouf Bull oinkt. Der KursachlUBstroiD 1st dabei viel kleiner als dor waxlaale 
Bolaa tungeatrom* 

Der Widorotand R6114 1st .unontbehrlloh, un dem andauornen Sporrauatond der Tranul- 
atoron T6109 und T6110 vorzubougun* 

Am Aungang /Kollektor- T6109/ Int dlo otabllislorto Spannung -18 V. 

Dua ndchatc Clled, dor Stablllontor mlt T6111 und den Vorstarker 0a6l02 glbt an Aus- 
gang —12 V* Dieuoa died enthdlt in oioh aelbnt kelnen Oberlnatungaachuts* Der Kurti- 
obhluoo an -12 V bewirkt das Binaetsen der Bogrensung In T6109, T6l10« Die Siebglle- 
der R6128, R6129, 06ll0, C6l11 geben -18 V mit sehr kleiner BninDspanming Dtir IIF-Oe- 
norator* 

6.6.2. Glolchrlchter und Stabllleator +18 V, +12 V 

Vn.i orjte died T6112, T6l13 let glolcbartig wle bel - 18 V. Die Wlderatandswerts von 
R6130 ... R6132 Bind hlor fOr hdhere Stronentnahme bemeoaen und der Auegang 1st ait 
Uinuapol an Maooe gelegt. 

. Daa BwQlto Glied T6114, T6l15» 0o6l03 1st ahnllch wle bel -12 V, es 1st nur eln an- 
deror Tmnaiotor T6114 angcwendet /HPH fUr grOssere Lelstung/ und es koant noch eine 
Zwluchenoture mlt T6115. Die Besugeopannung, far Verelnfachung, 1st von -12 V genomen 

/der Teller R6l36» R6139 richtot# bel Gleicbgewlcht, die Spannung am Eiagang 4 0e6l03 
nuf Hull/. 

6.6. 3. Cloiohriohter uitd Stabllloator +5 V 

Dcr Ctabllieetor +5 V ettttst uich auf spesiallsierter Uchaltung 0s6l04. Der Ldngs- 
tranalotor iat hlor T6001, Der Haxlmulwort dee Belautungostrones let durch H6148 
beatlmmt- Die Diode D6123 und dlo Slchoning BtfilOl beugen elnor gef&hrllohen Zunahme 
der Auogangaopannung, Im Phlle eineo Kurzachluaaea In T60OI , vor. 
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6.0.4. Umfoi’mcr 12 V 

Dor Omfcrrncr cnj»Jji;licht :.Hromvcrworgung deo ganzcn Goruts aus 12 Vr-Sammlcr. Die Gdttcr 
0u6l0l tuit h6l02, R6103» C6101. C6102 bllden elncn Rechtoekapannungo-GcncrQtQr. Seine' 
Frcvjuonz betrfigt ungefahr 200 Hz. Ubor Zwiachenatufon TtSlOl ••• T6IO4 olnd die Tranol- 
sloron T6I05 •#. T61OO goateuert, die die Cleichepannung eerhacken. Die Rochteck- 
opannung lot on Wlndung 6-0 deo Transfonaators Tr6001 angelegt. • 

6.8.5> 5 KIIz-Quarzccnorator 

Dor hochotnbilo Quarzgonorator Typ Glilfl-5 lot, auo konotruktiven Onlaion, aueh im 
Stromveroorgungotoll untergobracht* Dor mit Ausgang dee Quarzgeneratora rerbuiidejie 
V'- 'Valter cmbgllcht die Benutzung olner externen Quarzquelle sowie Rerauafuhren dea 
Quarzaignnls nach auoaen. 

7* BRSCimEIBUNO DER MECIUKISCHEH OBSTALTUNG 

Die einzelnon Qliedcr der elektrischen Schaltung, beaprochen In 6.1 ••• 6,8, Bind 
auch in konatruktiver Qlnoloht separate Bauteile, die sich in einem geneinoamen 
Uctallgohduac beflndon* Der Bauteil Stromreraorgung lot la Hinta^teil des Gehduees 
ahgeordnot, die nnderen haben Brontplatten, die in Zusamensetsung die Trontplntte 
des ganzen Ge ra tea bilden. Im Iblle einer Reparatnr elnd die einselnen Olieder lelcht 
auBBubnuon, well sie mit trennbaren Steckverblndungen auageetattet elnd* 

Die np-Einachube fOr veraehledene Boreiohe sind ala atietanaohbare Baublbeke auagefdhrt* 
Bella Auatatisch iat nur Abschraubea von zwel Rt&ndelaehrauben notwendlg. 

Das Geh^uae 1st in Foim elnea Quaderkasten aus legiertem Aluminiuoibleeh gestaltet. 

Urn die Poldstarko dos achddllchen eXektronagnetisohen Feldea dee nP-Generators ini 
kXclncn Grenzen oinzuhaXten, 1st eine sorgfaXtlge, teilweise Eweisohiohtige Abeehlr- 
mung oingofUhrt. 

8. lAOERUNGS- UHD TRAHSPOIW*Bm)IHGUHGEN 
0,1. Transport 

Beim Transport muss sich des Gerdt in Sohutstransportverpookung beflnden. Die Ter- 
pockung muss plomblert odor nit aufgeklebten bedruckten ZetteX vereehen warden* Auf 
dor Vori^Qkung miissea InfoxMtloas* and Wamuni^ufBOhriften angebraoht warden, die 
eine vorslohtlge Bohandlung dea Gej^cka eapfehlen, Der Transport darf unter folgen- 
den Bodingungeh atattflsdeni 

- Uffigobungstomparainr -25 ••• 4-55^C, 

- relative Lurtfenohto nlcht grdeser ala 95^» 

- Luftdruck 60 I06 kFa. . 

Eaoh dem Tranoport musa daa Gerat inindeatena 2 Stundea la der Teaperatur 4-5’ ••• +40°C 
und rolativen Luftfeuohte 20 ••• 80^ verwellen, bevor es in Betrieb gesetst werden 
darf, 

8*2* Lagerung 

Die maxlnale itagerselt in Tiwnaportpaokung dai^ 6 lonata niobt dbersehreltea. Qhne 
Verpaokang darf das Gerdt in Klimobedingungan wla fur den Transport gelageH warden, 

Daa Luft Im Iiagorraum muse frei von Konponentea, die die Korroaioa hervomifen, seln* 
Dae Gornt darf nicht auf Stdsse und fiihlbare Sohwlngungen auagesetst oein, and die 
HolBungaeinrlchtungen im I>agerraum diarfen auf das Gerdt Indirekt nieht elnwirken. 
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i HF-Eingang des FreQutnzmessers 

2. Zlffernanzetge 

3. Betriebsartschatter des Fregi/er>zmessers 

4. Fre^uenzvoretnsieUer des HF- Generators 

5. Korre#<iur der stetigcn Fre^uenzverstlmmun^ 

6. Frci^uenzv'erstLmmung 

7. Taste zum EinscbaZten der Frc^oenzversUnimunj 
0. DpUscbe SynchronLsationsojizei^t 

9. Taste zum Einschodten der Synchronisation 

10. Jnstrument zum Anzeigen der /VF-Spannung und des Hubs 

11. Jnstrument zum ftnzeigen des Kiirrfaktors, des Hausches, 
der Spannung und der jLetstung 

12. Jnstrument zum Anretgen der HF^Lelstung und des Senderhui^ 

13. Hubumschoiter des HF- Generators 

14. Moduiattonsausscbalter 

15. Ausgongsspannungsschatter des WF-Generators 

16. Gmschalter des Ausgangswiderstandes des NF- Generators 

17. Ausgang des NF- Generators 

18. Hub -und NF-Spanunnuoseinstellknop^ 

19. MF- finstellknopf 

20. Eingang fur externe Modulation 

21. Punktfreguemen ~ Schaiter 

21. Bereicnscnatter der steti^ dufthstimmharen Frequenzer) 

2$. Preemphoslsschalter des NF- Generators ^ 

ZA. BetriebsartschaLier des NF- Generators 

25. Bereuhschalter fur Ktlrrfaktoo S/winnungund Lelsiung 

26. Eingang des NF- Messers 

27. Einstellknopf zur E'ichung bet Rauschmessung 

28. ElnstfiUknopf zur Phdscnelnsteilung bel KUrrfdktormessung 

29. NF-Ausgano 

30. Einstellknopf zur Frey;enzetnstetlung bci KLLrrfatdormessury 

31. Taste aur inneren Wbindung zmschen HF-urid NF“ Messer 

32. Umscbatter des Eingangst^id^standes des NF' Messers 

33. Umschalter der Filter und der Deemphosis 

34. Hub - Messberelchwhalter 

39. Leistungs- Messberelchschatter 

36. HF- Eingang 2,5W und 5W 

37. >fF- Eingang 0,6 N 

38. Achtung.' Fehlerhafte Empfangermessung! 

39. NF- Ausgang des HF- Messers 

40. HF- Ausgang 

41. HF-5tufenabschwacher 

42. Stetige HF- Spannungseinstellung 

43. FreguenzeinsteUung des HF~ Generators 

44. Lautstarkeregelung der Gcbwebunj 

45. Lautsprccher 

46. Stroniversorjungsschalter 

47. VersorgungsQrt - Schaiter 
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4 


• 




B-35-025 


CBPTKiP 


A-33-615 


ti 


A-33-995 


M 


A-33-616 


n 


B-33-603 


li 


A-33-604 


H 


0-33-596 


n 


C-32-945 


n 


B- 32-946 


H 


A-33-594 


M 


ZH-77/MBRA- 

-e/0062 


H 


ZB-77/MBRA- 

-8/0062 


n 


ZR-77/MBRA- 

-8/0062 


n 


2M-77/MERA- 

-8/0062 


n 


D-19-2414 


H 


D-19-2415 


•1 




Bemer- 

kun- 

gen 

















6 



i 


2 


1 

3 


4 




, 18 


MohrfaehDtockor 

00101*^02211001 


zb-ie/Mw- 

-14/T-15-102 


ELTHA 


5 


19 


Xoaz 1 a 1 rbl nd u ng 


C-30-5359 


OMmiP 


2 


20 


Koai la rbl od u Jigaa 


C-30-5356 


N 


2 


21 


HP>«Stufenab 80 hwaoher 
SxlO dB 


A-31-1443 


II 


2 


22 


HauptverdrahtuAgS' 

bumel 


B-30-5457 


M 


1 


23 


Stromveraorguaga- 

aohalter 


B-30-5451 


m 


1 


24 


llF»Vevdiohtung8*> 

laiata 


0-12^4532 


m 


9 ■ 


25 


Natafcabal 


6009022000 


m 


1 


26 


Unlveraallar Batiaats 
typ irQl/fastaiiaohal- 
ter/ 




BLTRA 


1 








BESCHREIBUNG UNO SERVICE-ANLEITUNG 

Teil B 

FUNKSPRECHMESSPLATZ 
TYP ZPFM 3 




INHAI.TVERZEICHNIS 



1. Schalttellllste - 
Schaltplane 

2. PrequenzDiesser 

3* Bekodlerer und Zlfferanseiger 

4. Elnstellteller 

5* Umachalter dea Elnatellreglers 

6. Schaltplane dea PrequenEmeBaers 

7* Nlederfrequenwgenepator 

8* Nlederfrequensmeaaer 

9* SobaltpX&ne dea Hoohfrequenziaeaaera 

10. Hocbfreguenzielatungameaaer 

11. Dampfer 
12* Ulaober 
13* Begrenser 

14* Diakrlmlnator 

Detektor und Plltera 

16. Hoobfrequensapannungsregler und Sohwebungaverat&rker 

17. Sohaltplan der Elnlage W01 

18. Sohaltp]iine der Blnlagen ab W02 bla W12 

19. Hoobfrequensgenerator 
20* Prequenzteller 

21 • Hoohfx^quenzveratarker 

22. Quarsgenarator und Miachor 

23. Filter und VeratMrker 

24. Einapeiaer 

29* Hauptechaltplar 

26. Dampfer 2PFW3-T 

27. AbaohluPreulator 




C II A L T T 1-: T h J. T 0 T K 



Onl- 

nunjTti- 

znhl 


Bozoich- 
nunf dor 
I'Jlumcntfln 


Typ uii'i iKchnJ rioh tj» 


1 


2 


3 






WIDPCnfiTANDK UMh POTKNTIOMKTKii 


1 


R1 


MLT-0, 1 25W-1 5k Q / H oyt/- 55/1 25/2 1 


2 


R2 


MI.T-0,125W-470i2/i)O^/~55/125/2i 


3 


R3 


lllT-0,l25W-2,2ki2/i1o;i/-55/1 25/21 


4 


R4 


MI.T-0,125W-51 Q /+5i/-55/l 25/21 


5 


Its 






6 


R6 




MW-0, 1 25W-1 00k /+ 1 OS6/-55/ 1 25/2 1 


7 


H7 






8 


R8 


MtT-0,125W-6,8kS2/iia;K/-55/ 125/21 


9 


R9 


lllT-0,l25W-470^^/+1o;^/-55/I25/2l 


10 


RIO 


HlT-0,125W-2,?kfl/+l0^6/-55/125/21 


11 


R11 


W,T-0,125W-220S2/+10i6/-55/ 125/21 


12 


R12 


MW-0, 1 25W-1 Ok Q/+1 06/-55/ 1 25/2 1 


13 


813 1 




MtT-0, 125W-270Q /+1 Oj6/-55/l 25/2 1 


14 


R14 J 






15 


815 


MLT-0,125W-100^/ll0?fi/-55/125/21 


16 


R16 


BLT-0,125W-12kS^/i;1056/-55/125/2t 


17 


R17 


IILT-0,125W-1kS2/il 0^-55/125/21 


16 


R18 


Mf.T-0,125W-1,2ki2/il0>^/-55/l 25/21 


19 


R19 


IILT-0,125W-51!>2 /i5^/-55/l25/21 


20 


R20 


■tT-0,125W-l2kS2AlOJ6/-55/l25/21 


21 


R?l 


lll.T-0,125W-l, 2k 52/^1 0.V-55/125/21 


22 


R22 


B?.T-0 , 1 25W-1 5k Q /f 1 03£/- 1 25/2 1 


23 


R23 


MLT-0, 1 25W-470Q /ji 1 0^/-55/1 25/21 


24 


R24 


BfcT-0,125W-2,2kS2/itcrA,/-55/l 25/21 


25 


R25 


BtT-0,125W-51^3 /f';;6/-55/1 25/21 


26 


R26 






27 


R27 




MLT-0, 1 25W-100k S2/j; I os./- 55/ 1 25/21 


28 


R28 






29 


R29 


MLT-0 , 1 25W-6 , Ok U /*_ 1 OV-5 '>/ 1 25/2 1 


30 


R30 


MLT-0, 125 W- 470 S/ /iHW-55/l2‘i/2I 


31 


R31 


MLT-0, 125*-2, 2k S2/»;10;&/-55/12‘V2 1 


32 


R32 


MLT-0, 1 25W-220S^ /i 1 0X</-')5/ 125/2 1 


33 


H33 


MLT-0, 1 25W-2 , 7 k / 1 1 0;t/-5 5/ 1 25/, ' l 


34 


R34 


MLT-0, 125W-l0<;//|lO;i/-55/ 125/21 


35 


R35 


MLT-0, 1 25W-0, 2 k /♦ 1 0^/-55/ 125/2 1 


36 


R36 


MLT-0, l25*-4 (OQ /|tOjr./- 55 / 125/21 


37 


H37 


MLT-0, 125W-2,2kS^AlO^/-55/ 125 /;’ l 


38 


R38 


MLT-0, 1 25W-5 1 Q /i5,'V-55/ 1 25/2 1 


39 


H39 


MLT-0 , 1 25W-60k Q /l 1 0,'6/-55/ 1 25/2 1 


40 


H40 


HLT-0, 1 25 W- 470 S/ /y 1 1 25/? ( 


41 


R41 


MLT-0, 125W-47kQ/ii(yj;/_S5/l?5/: 1 


42 


R42 


MLT-0, 1 25W-2 , Pk / 1 1 U;^/ 55/ ) 25/2 1 






1 


2 


3 


43 


R43 1 


MLT-0,125W-1kQ/+‘,0%/-55/125/21 


44 


R44 J 




45 


R45 


MLT-0, 1 25W-470i^ /+1 036/-55/1 25/21 


46 


R46 


MLT-0,125W-22k^?/+10e6/-55/1 25/21 


47 


R47 


MLT-0,l25W-1kQ/i10^/-55/1 25/21 


48 


R48 1 


MLT-0, 1 25W-2k /+5^/-55/1 25/21 


49 


R49 J 




50 


R:') 


MLT-0*125W-22oS2/+556/-55/125/21 


51 


R51 


MLT-0, 1 25W-270i3 /+536/-55/1 25/21 


52 


R52 1 


MiiT-0, 1 25W-22k Q /+1 OS«/-55/1 25/2 1 


53 


R53 J 




54 


R54 


WtT-0, 1 25W-1 2k $2/+1036/-55/1 25/21 


55 


R55 


MtT-0, 1 25W-200 S2/+5S6/-55/1 25/21 


56 


R56 


MI.T-0, 1 25W-24 Q /+ 596/-55/1 25/21 


57 


H57 


MtT-0,125W-1,2kQ/+1096/-55/1 25/21 


58 


H58 


MtT-0,125W-620Q/+5S6/-55/125/21 


59 


R59 


MLT-0, 1 25W-51 Q /+5^6/-55/1 25/21 


60 


R60 


IULT-0,1 25W-1 ,2k ^/+103t/-55/1 25/21 


61 


R6i 


MiiT-0, 1 25W-6 ,6k Q /+1 OSK/-55/1 25/21 


62 


R62 


Mi.T-0, 1 25W-560 ^2 /+1 Oee/- 55/1 25/21 


63 


R63 


«LT-0,125W-51 S2/+5%/-55/125/21 


64 


R64 


MLT-0, 1 25W-390S2 /+1 06/-55/1 25/21 


65 


R65 


MLT-0,1 25W-390f2/+1 OS6/-5 5/1 25/21 


66 


R66 


MtT-0,125W-51 £2/+53t/-55/125/21 


67 


R67 


MLT-0.125W-1 ,2kS2/+10S6/-55/125/21 


68 


R68 


MLT-0, 2 5W- 1 5 0 ^2 /+ 1 06/-5 5/1 25/2 1 


69 


R69 


MlT-0, 1 25W-47k Q/+ 1 0St/-55/1 25/21 


1 y) 


R70 


MLT-0, 1 25W-6,2k S2/+556/-55/1 25/21 


71 


R71 


MLT-0,25W-150S2/+lW-55/125/21 


72 


R72 


MLT-0, 1 25W-1 00k .Q/i105t/-55/l ^5/21 


73 


R73 


MLT-0, 1 25W-51 Q /+55t/-55/1 25/21 


74 


R74 


MtT-0, 1 25W-9 1 0k Q /+556/-55/1 25/2 1 


75 


R75 


Mi.T-0, 1 25W-1 k^2 /±1 0^/-55/1 25/21 


76 


R76 


HLT-0, 1 25W-470S2 /+1 06/-55/1 25/21 


77 


R77 1 


MLT-0, 125 W- 220 Q/+IOS 6 /- 55 /I 25 / 2 I 


70 


R70 J 




79 


R79 


MLT-0,125W-22oQ/+10t«/-55/125/21 


BO 






81 


R81 1 


MLT-0, 1 25W-1 , 5k 52 /+1 0;6/-55/1 25/21 


82 


RR2 / 




83 


R101- 

H149 


MU'-0, 125W-22052/f1 0;&/-55/ 125/21 


84 


H150 


MLT-0, 1 25W-1 k 52 /+5;i/-55/l25/21 


85 


R151 


MLT-0, 1 25W- 1 k 52/+5%/-55/l25/2l 


86 


R1 52 


MLT-0, 125W-30052/+5#/-55/1 25/21 


87 


R153 


MLT-0, 125W-200f2/+5St/-55/125/21 


OH 


R154 


MLT-0, i25W-2k 52 /+5/t;/-55/l25/21 


89 


R155 


MLT-0, 125W-300527i5l6/-55/125/21 


90 


R156 


MLT-0, 1 25W-1 k S^/+5^t/-55/l 25/21 


91 


R157 


MLT-0, 1 25W-560Q /+! CWt/-55/1 25/21 



* 




1 


2 


3 


92 


R158 


MlT-0,l25W-1^2kQ/+10y&/-55/l25/21 


93 


R159 


MLT-0,125W-HcQ/i5%/-55/l25/21 


94 


R160 


MLT-0, 1 25W-1 , 5k Q/+1 afe/-55/1 25/21 


95 


R161 


KLT-0,125W-1,5kQ/+104/-55/t25/2l 


96 


R162 


MLT-0,125W-200Q/+5St/-/125/21 


97 


R163 


MfcT-0, 1 25W-82 oQ /i596/-55/1 25/21 


98 


R164 


TRIMER CT-lkS^+20l6-0,5W 


99 


R165 ' 






100 


R166 




MLT-0, 1 25W-220i3 /+1 0S6/-55/1 25/21 


101 


HI 67 J 






102 


R168 


MLT-0, 1 25W-1 Okfi /+ 1 066/-55/1 25/21 


103 






104 






105 






106 






107 


R201 


HM-0, 1 25W-220 Q /+! 096/-55/1 25/21 


108 


R202 


MtT-0» 1 25W-1 5 /+1 036/-55/1 25/21 


109 


R203 


IH.T-0,125W-100Q7+10S6/-55/125/21 


110 


R204 


«W-0,1 25W-820S2 /+1 OS6/-55/1 25/21 


111 


R205 


«iT-0,125W-1 ,5kJ?7+55«/-55/125/2l 


112 


R206 


1 25W-1 00k Q /+1 056/-55/1 25/21 


113 


R207 


M£T-0*125W-470kJ2/+5#/-55/125/21 


114 


R20B 


■LT-Q, 1 25W-1 ,Sk Q /+1 0»/- 55/1 25/21 


115 


R209 


MM-0, 1 25W-4, 7k ^2 /+1 OS6/-55/1 25/21 


1l6 


R210 


■tT-0, 1 25W-680 Q /+ 1 03&/-55/ 125/21 


117 


R211 


IILT-0,125W-22kS2/+105i/-55/125/21 


118 


H212 


HLT-0,1 251-22k Q/+1 056/-55/1 25/21 


119 


R213 


M1T-0,125W-470Q /+10e6/-55/125/21 


120 


R214 ' 






121 


R215 






122 


R216 






123 


H217 






124 


R218 






125 


R219 






126 


R220 






127 


R221 




- 


128 


R222 




llLT-0,125W-10kfl/+lC»6/-55/125/21 


129 


R223 






130 


R224 






131 


R225 






132 


R226 






133 


R227 






134 


R226 






135 


R229 ^ 






136 


R230 


lllT-0,125W-10kQ/+10^/-55/1 25/21 


137 


H231 


■LT-0,125»-10kQ/+10St/-55/1 25/21 


138 


R232 


IIW-0,125W-5lQ/±5S*/-55/l25/21 


139 


R233 ] 






140 


R234 




KW-0, 1 25W-330Q /+10S6/-55/1 25/21 


141 


R235 , 







i. 





1 



2 



3 



u? 


PP36 


MLT-0, 1 25W-200S2 /+536/-55/125/21 


143 


H,"37 


MLT- 0 , 1 25W-2 , 2k Q 7+ 1 096/-55/1 25/21 


144 


R238 


MtT-0, 1 25W-22 oQ /+1 OJi:/-55/1 25/21 


M5 


H2 39 


M LT- 0 , 1 2 5W-1 0 Q /+ 1 0*/-5 5/1 25/21 


146 


R240 


MLT-0, 1 25W-1 0Q/+10St/-55/125/21 


147 


R241 


Mi.T-0,1 25W-680Q /+1 C^/-55/1 25/21 


148 


R242 


MLT-0, 1 25W-24 Q 25/21 


149 


R2'3 


MLT-0, 1 25W-1 OoQ7+1056/-55/1 25/21 


190 

191 
152 


R244 


MLT-0, 1 25W-1 00£2 /+1 056/-55/1 25/21 


153 


R401 


DM102-10kfi+5?fe-lln-0,25St-1W-RoUo 20 


154 






155 






156 


R1001 


DM102-1CEci2+5S6-lln-0,25%-1W-Rollo 92 B-1 


157 




DM1O2-1OkQ+5%-lin-O,25%-1W-Roll0 20 M 


158 


R1003 


DM102-470fi+5%-lln-0,25‘it-1W-Rolle 32 JP-1 


159 






160 






l6l 






162 


H1 101 


at-or6p-o ,05-7 , 6Sk Q ^0 , 5J6 


163 


H1102 


. AT-OROF-O,05-I5,4k£3+O,5l6 


164 


R 1103 


AT-OROP-0, 05-1 7 , 2kQ +0, 5% 


165 


R1104 


AT-OROP-0 , 05-45 , 3kQ jO, ^ 


166 


R1105 


AT-OROP-0, 1 25-1 1 5kS2 jO, 59t 


167 


R1106 ' 


AT-OHOP-0, 05-1 54k S +0, 5St 


163 


H1107 


AT-OROP-0 , 05-7 , 68kQ +0, 5% 


1^) 


H1 108 


AT-OROP-0,05-1 5#4k£2 +0,5# 


170 


R1109 


AT-OROP-0, 05-1 7 ,2k ^0,5# 


171 


R1110 


AT-OROP-0 , 05-45 , 3k S3 +0, 5% 


172 


R1111 


AT-OROP-0,05-1 1 5kQ +0, 5% 


173 


R1112 


AT-OROP-0 , 1 25- 1 5 4k Q +0 , 5# 


174 


Him 


TVP114; IkQ 


175 


R1114 


AT-OHOP-0, 05-2 , 4kQ +0, 5# 


176 


R1115 


TVP114; 2,2k£3 


177 


R 1116 


AT-OROF-0, 05-2, 4kS +0,5# 


178 


Him 


MLT-0, 1 25W-1 ,5k 0#/-55/1 25/21 


179 


R1118 


MLT-0, 1 25W-2 , 4k Q U5%/-55/1 25/21 


100 


R1119 


HTC-1 10-22oQ -25/1 00/04 


181 


R1120 


Tennlstor B-P1kJ2nr kat .232263421 102 Phlllpa 


182 


R1121 


MLT-0, 125W-51 S3 /+5#/-55/l 25/21 


183 


R1122 


TVPiMi 1k£3 


184 


R1123 


MLT-0, 125W-200kQ/+5#/-55/l 25/21 


185 


R1124 


MLT-0, 1 25W- 10kS3 /i5#/-55/1 25/2 1 


186 


R1125 


MLT-0, H 25W-1 OOQ /+! 0#/-55/1 25/21 


187 


R1126 


MLT-0,7 25W-1 ,5kS3 7+1 Oi6/-55/1 25/21 


IBS 


H1 127 


MLT-0, 125W-750kf3/+5#/-55/l 25/21 


189 


H1 120 


TVPtl4; 22kQ 


190 


El 129 


MLT-0 1,1 25W-1 30kQ /+5#/-55/1 25/21 


191 


H1 130 


MtT-0 , 1 25W-1 2 Q /+ 1 W-55/1 25/21 



b 





1 


2 _ 1 


-- ~n 


192 


f?1131 




^)LT-0 .125lV-200k /_+5‘,.;/-^>5/125/21 






193 


R1132 




MtT-0.125VV-lk /+10%/-55/125/21 






194 


R1133 




MLT- 0 . 1 2 5W- 1 00 /♦ 1 5 5/1 2 5/2 1 






195 


R1134 




MtT-0 . 1251V-4 ,7k /+10i,V“ 55/125/21 






196 


R1135 




Mt.T-0,125V/-470 /^10V“55/125/21 






197 


R1136 




MtT-0.125VV-470 /nOX/- 5 5/1 2 5/21 






198 












199 












200 


R11201 




MFR-0, 125-402 ^1% 






201 


R1202 




MLT-0.125W-200 /+55o/-55/125/21 






202 


R1203 










203 


R1204 




MFR-0, 125-569 +5% 






204 


R1205 










205 


R1206 










206 


■ R1207 




MFR-0, 125-768 +0,5ii 






207 


R12O0 




MFR-0, 125-5, 05k +0.5% 






208 


R1209 




MFR-0, 125-10, Ik +0.5% 






209 


R1210 




MFR-0. 125-264 +0,5% 






210 


R1211 










211 


R1212 




MFR-O, 125-303 +0.5% 






212 


R1213 










213 


R1214 




MFR-0. 125-388 +0,5% 






214 


R1215 




MFR-0, 125-5. 05k +0,5% 






215 


R1216 




MtT-0 . 125 IV 75 I / + 5%/-55/125/21 






216 


R1217 




MtT-0,125W-20k /+5%/-55/l25/21 






217 


R1218 




Mt T- 0 , 1 2 5W-20k /±S%/- 55/1 2 5/2 1 






218 


R1219 




MLT-0.125W-I0k /+l0%/-55/125/21 






219 


R1220 




TVP114; 4,7 k 






220 


R1221 




MFR-0, 125-200 ^0.5% 






221 












222 












223 












224 


R2001 




PR 105-lOOk -B-20 P-1 






225 


R2002 




DM102-I0k _+5:;i-lln-0,25;i-lVV-Rolle 


20 P-1 




226 


R2003 




0L-104-100 +10!;^-10 P-3 






227 




V 








228 












229 


R2101 




MFR-0, 125-2 ,18k +0.5% 






230 


R2102 




MFR-0, 125-1 ,54k +0,5% 






231 


R2103 




MFR-0, 125-1 ,09k +0,5^^. 






232 


R2104 




MFR-0, 125-965 +0.5% 






233 


R2105 




MFR-0 .125-597 +0,5% 






234 


R2106 




MFR-0, 125-31 .6 +0,5% 






235 


R2107 




MFR-2, 0-105 +0.5% 






236 


R2108 




MFR-2,0-51,7 +0,5% 






237 


R2109 




MFR-2, 0-25. 5 +0,5% 






238 


R2110 




MFR-2. 0-20, 3 ^0,5% 






239 


R2112 




MFR-1 .0-24.3 +1% 






240 


R2il3 




M^=R-l,0-24.3 +1% 






241 


R2114 




MtT-0. 125W-220 /+10%/-55/125/21 







2 



T 



f i r 


r — 




242 


R2115 


243 


R211G 


244 


R2117 


245 


R211B 


246 


R2119 


247 


R2120 


248 


R2121 


249 




250 




251 


R2201 


252 


R2202 


253 


R2203 


254 


R2204 


265 


R2205 


256 


R2206 


257 


R2207 


258 


R220B 


259 


R2209 


260 


R2210 


261 


R2211 


262 


R2212 


263 


R2213 


264 


R2214 


265 


R2215 


266 


R2216 


267 


R2217 


260 


R2218 


269 


R2219 


270 


R2220 


271 


R2221 


272 


R2222 


273 


R2223 


274 


R2224 


275 


R2225 


276 


R2226 


277 


R2227 


278 


R2228 


279 


R2229 


200 


R2230 


281 


R2231 


2B2 


R2232 


283 


R2233 


204 


R2234 


285 


R2235 


206 


R2236 


287 


R2237 


288 


R2238 


289 


R2239 


290 


R2240 


291 


R2241 



MLT-0.125W-1 ,5k 

MtT-0,125W-51 

MLT-0.125V;-1M 

MLT-0,125VV-15I< 

MtT-0,125W-lk 

MtT-0 .125W-220 



MFR-0, 125-79, 6k 
MFR-0, 125-200 
MFR-O, 125-432 
MFR-0, 125-1. 37k 
MFR-0 ,125-4. 32k 
MFR-0. 125-13. 7k 
MtT-0 ,125W-240k 
MtT-0,125W-240k 
MtT-0.125W-l ,5k 
MtT-0.125W-lk 
MtT-0,125W-l00k 
Mt-T-0,125W-51 
MtT-0,125W-680k 
MtT-O,125W-10k 
MLT-0 ,125W-82k 
MtT-O.l25W-02k 
MtT-0,125W-220k 
MtT-0.125W-2,2M 
MtT-0,l25W-lk 
MLT-0,125W-68k 
MtT-0.124VV-15k 
MtT-0,125W-l00k 
MtT-0.125VV-680k 
MtT-0,125W-l0k 
Mt.T-0.125W-3k 
TVP114; 1 k 
MtT-0.125lV-l5k 
MtT-0,125VV-5,6k 
MtT-0,125W-l0k 
TVP114; 4,7 k 
MLT-0 .125W-100 
MtT-0,125W-3,3k 
MtT-0,125W-l0k 
MLT-0,125VV-51 



Z+lOtV- 55/125/21 
/+5‘V-55/125/21 
/+10?V-55/125/21 
/+5V-55/125/21 
/+5^-55/125/21 
/+10?^/-55/125/21 
+ 1 % 



+0.5% 

+0.5% 

+0.5% 

+0,5% 

+0,5% 

+0.5% 

/+5%/-55/125/21 
/+5%/- 55/125/21 
/+10%/-55/125/21 
/+10V-55/125/21 
/+ 5%/- 55/1 25/21 
/+5%/-55/125/21 
/+10%/-55/125/21 
/+lO?y-55/125/21 
/+10%/- 55/125/21 
/+10%/- 55/125/21 
/+l05'i/-55/125/21 
/+10%/-55/125/2i 
/+10%/-55/125/21 
/+lO?5/-55/125/21 
/+lO%/-55/125/21 
/+5%/-55/125/21 
/+10%/-55/125/21 
/+5%/-55/125/21 
/+5%/-55/125/21 

/+10?V-55/125/21 

/+10‘%/-55/125/21 

/+5‘.y-55/125/21 

/+10%/- 55/125/21 
/i5%/-55/125/21 
/+5%/-55/125/21 
/+5%/-55/125/21 



MFR-1 ,0-24,3 



MFR-0. 125-9, 76k +0.5% 

MFR-0, 125-1 ,5k ^0.5% 

MFR-0. 125-2 ,4k +0.5% 

t^FR-0 ,125-8 ,07k j+0,5% 

MFR-0, 125-2 ,21k +0,5% 

MFU-0. 125-4 ,32k ^0.5% 

TVP114; 470 




i 


2 


— 3 


~292 


R2242 


MtT-0 , 1 2 5W- 1 00k /+ 5%/- 55/1 2 5/21 


203 


R2243 


MtT-0,125W-51 /^5%/-55/125/21 


294 


R2244 


Mt.T-0 .125W-100 /+10%/-55/125/21 


295 


R2245 


MtT-0 , 1 2SW- 51 /+5%/- 55/1 25/21 


296 


R2246 


MtT-0,125W-l ,5k /+10%/-55/125/21 


297 


R2247 


MtT-0, 125W-2, 2k /+596/-55/125/21 


298 


R2248 


MtT-0, 125W-120 /+10%/-55/125/2l 


299 


R2249 


NTC- 110-100 -2 5/100/04 


300 


R2250 


MtT-0, 125W-470k /+5%/-55/l25/21 


301 


R2251 


TVP114: 100k 


302 


R2252 


MtT-0.125W-51 /+5%/-55/125/21 


303 


R2253 


Mt T- 0 , 1 2 5W- 51 /+ 5%/- 5 5/1 2 5/2 1 


304 


R2254 


MtT-0, 125W-2 ,2k /^5%/-55/21 


305 


R2255 


MtT-0 .125W-1M /+10^/-55/125/21 


306 


. R2256 


MFR-0, 125-47 ,5k +0.5% 


307 


R2257 


MFR-0. 125-39, 2k +0.5% 


308 


R2258 


MFR-0. 125-47, 5k +0.5% 


309 


R2259 


MFR-0. 125-56 ,2k +0,5% 


310 


R2260 


MFR-0, 125-1 5k ,5% 


311 


R2261 


MFR-O, 125-5, 62k ^0,5% 


312 


R2262 


MtT-0. 125W-27k /+5%/-55/125/21 


313 


R2263 


MtT-0 ,125W-22k /+5%/-55/125/21 


314 


R2264 


MtT-0,125W-6,8k /+10%/-55/125/21 


315 






316 






317 


R3001 


AFL-OROF-0,5-65.7 +0,5 


31B 


R3002 


AFL-OROF-0, 25-142 0.5% 


319 


R3003 


AFL-OROF-0 ,05-246 0 .5% 


, 320 


R3004 


AFL-OROF-0 ,05-104 0,5% 


321 


R3005 


AFL-OROF-O . 5-348 0 , 5% 


322 


R3006 




323 


R3007 


AFL-OROF-1 ,0-172 0,5% 


324 


R3008 




325 


R3009 


MtT-0, 125W-lk /+5%/-55/125/21 


326 


R3010 


MtT-0.l25W-4,7k /+5%/-55/125/21 


327 


R3011 


MtT-0 , 12 5W-1 k /+1 0%/- 55/125/21 


328 


R3012 


MtT-0, 25W-680 /+l0?i/-55/125/21 


329 






330 


R3101 


AFL-OROF-O ,05-16 ,7 0.5% 


331 


R3102 


AFL-OROF-O, 05-16 .7 0,5% 


332 


R3103 


AFL-OROF-O .05-37, 9 0,5?^ 


333 


R3104 


AFL-OROF-O .05-47, 5 1% 


334 


R3105 


AFL-OROF-O ,05-16 ,7 0,5% 


335 


R3106 


AFL-OROF-O ,05-21 ,5 1% 


336 


R3107 


AFL-OROF-O ,05-61 ,2 0,5% 


337 


R3108 


MLT-0,125W-12 /n0%/-55/125/21 


338 


R3109 


MtT-0, 125W-l0k /+l0%/-55/125/21 


339 


R3110 


MtT-0, 125W-1 ,5k /+10%/-55/125/21 


340 


R3lll 


Mt!T-0,125W-330 /+l0%/-55/125/21 


341 


R3112 


MtT-0 ,125;W-220 /+10%/-55/125/21 



1 




3 


342 


R5113 


“ ML T- 0 , 1 2 5W- 7 5 /+ 5' y- 55/125/21 


343 


R3114 


ML T- 0 . 1 2 5iV- 3 , 3 k / + 1 0,^/- 55/1 2 5/2 1 


344 


R3115 


ML T- 0 , 1 2 5W- 560 /+ 1 o::^- 55/125/21 


345 


R311G 


ML T- 0 , 1 2 517-330 /+ 1 0%/~ 55/125/21 


346 


R3117 


MLT-0 ,125W-220 /il0%/-55/125/21 


347 


R3118 


MLT- 0.12 5W- 1 00 /+ 1 0 %/~ 5 5/1 2 5/21 


348 


R3119 


ML T- 0 , 1 2 5W-2 7 / +1 0/o/~ 55/1 2 5/21 


349 


R3120 


ML T- 0 . 1 2 5VV- 1 Ok / + 1 0%/^ 55/12 5/2 1 


350 


R3121 


MLT-0.125W-1 ,8k /+10^y-55/125/2l 


351 


R3122 


MLT-0.125V/-330 /^10:;y-55/125/21 


352 


R3123 


MLT-0.125W-470 /j^lOV-55/125/21 


353 


R3124 


MLT- 0 . 1 2 5W- 51 /+1 OJ’,;/- 55/125/21 


354 


R3125 


MLT-0.125W-51 /+l0;y-55/125/21 | 


355 

356 

357 


- 


... 


358 

359 

360 


R3201 


MLT-0.125W-68 /+10%/- 55/125/21 


361 


R3202 


MLT- 0 , 1 2 5W- 1 2 /+1 WJ- 55/1 2 5/2 1 


362 


R3203 


MLT-0,125W-10k /+105i/-55/125/21 


363 


R3204 


MLT-0.125W-1 ,5k /+10SV-55/125/21 


364 


R3205 


MLT-0.125W-330 /_+105S/“55/125/21 


365 


R3206 


MLT-0.125W-220 /+10%/-55/125/21 


366 


R3207 


MLT-0.125W-75 /+5%/- 55/12 5/21 


367 


RSiOB 


MLT-0 ,125W-3 ,3k /+10X/-55/125/21 


368 


R3209 


MLT-0 .125W-560 /+10%/-55/125/21 


369 


R3210 


MLT-0.125W-330 /+l0%/-55/125/21 


370 


R3211 


ML T- 0 . 1 2 5W- 2 20 /+ 1 0%/- 5 5/1 2 5/2 1 


371 


R3212 


MLT- 0 . 1 2 5W- 100 /+ 1 0%/- 55/125/21 


372 


R3213 


MLT-0.125W-27 /+10%/-55/125/21 


373 


R3214 


MLT-0,l25W-10k /+10V-55/125/21 


374 


R3215 


MLT-0,12SW-1 ,0k /+10%/-55/125/21 


375 


R321G 


MLT-0,l25W-330 y+105&/-55/125/21 


376 


R3217 


MLT-0,125W-470 /+10%/-55/125/21 


377 


Riaie 


MLT-0,125W-51 /+5%/-55/125/21 


378 


R3219 


MLT-0,125W-51 /+5V-55/125/21 


379 


R3220 


MLT-0 .125W-220 /+10S&/-55/125/21 


380 


R3221 


MLT-0,125W-220 /+10%/-55/125/21 


361 


R3222 


MLT-0, 125W-66 /+10^S/-55/125/21 


382 


R3223 


MLT- 0,12 5W-6B /+! CWI/- 55/1 2 5/21 


383 


R3224 


MLT-0 .125W-3 ,3k /+105S/-55/125/21 


384 


R3225 


MLT-0,125W-470 /+10%/-55/125/21 


385 


R3226 


MLT-0, 125W-6,Bk /+l0%/-55/125/21 


386 


R3227 


MLT- 0 , 1 2 5W- B 2 k /+ 1 0%/- 55/125/21 


387 


R3228 


MLT-0, 125W-6, 8k /+10%/- 55/1 25/21 


388 


R3229 


MLT-0,125W-100 /+10%/-55/125/21 


389 


R3230 


Mii.T-0,125W-2,2k /+10%/- 55/125/21 


390 


R3231 


MLT-0, 125W-51 /+5%/-55/125/21 


391 


R3232 


MLT-0, 125W-68 /+10SK/-55/125/21 



10 



1 

7,0? 

393 

394 

395 



396 

397 
390 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 



412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 
121 
122 

123 

124 

125 

126 



R3301 

R3302 

R3303 

R3304 

R3305 

R3306 

R3307 

R3300 

R3309 

R3310 

R3311 

R3312 

R3313 

R3314 



R3401 

R3402 

R3404 

R3405 

R3406 

R3407 

R3'40e 

R3409 

R3410 

R3411 

R3412 

R3413 

R3414 

R3415 



ML T - 0 , 1 2 51V- 3,3k / + 1 55/125/21 

MLT-0.125W-4 ,7k / + 10'V- 55/125/21 

MLT-0,125W-8 ,2k /+ia;i;/-55/125/21 

MLT- 0 , 1 2 5W- 1 k /jf 1 'T/J- 5 5/1 2 5/2 1 
ML T - 0 , 1 2 5W- 1 0 k / + 1 0%/- 55/125/21 
MLT- 0 . 1 2 5W- 1 5k /+ 1 CT/J- 5 5/1 2 5/2 1 
MLT- 0 , 1 2 5W- 1 k / + 1 ai /- 5 5/1 2 5/2 1 
ML T- 0 . 1 2 5W- 1 k /+ 1 0'V- 55/1 2 5/2 1 
ML T- 0 . 1 2 5W- 5 6 / + 1 Cf'/,/- 55/125/21 

MLT-.0.125W-56 /j^l0%/-55/125/2l 

ML T- 0 . 1 2 5W- 56 / +1 0?V“ 55/125/21 

ML T~ 0 . 1 2 51V- 1 k /+ 1 ai/- 55/125/21 
MLT-0.125W-1 ,8k / + 5‘>'./-55/125/21 

ML T- 0 . 1 2 5VV- 56 0 / + 1 0%/- 55/125/21 



MLT-0.125W-560 /_+10?V-S5/125/21 

MLT-0.125W-1 ,5k /+10%/- 55/125/21 



MtT-0,125W-68k 
MLT-0.125W-470 
MLT-.0,12 5W-470 
MLT-0.125W-470 
MLT-0.125W-.470 
MLT-0,125W-51 
MLT-0,1251V-I00k 
MLT-0,125W-I5k 
MLT-0,125W-51 
MLT-0,125W-8,2k 
TVP114; Ik 
MLT-0 ,125'.7-.ll< 



/+10^/- 55/12.5/21 
/+10?V-55/125/21 
/+10^/-55/125/21 
/+10';V-55/125/21 
/_ilO';V-55/125/21 
/4.5<i/-5B/125/21 
/+10:V-55/125/21 
/+10‘;V-55/125/21 
/i5'V-55/125/21 
/+10S^/-55/125/21 

/+10-,V“55/125/21 



427 

128 

429 

430 

431 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 



R3501 

R3502 

R3503 

R3504 

R3505 

R3506 

R3507 

R3508 

R3509 

R3510 

R3511 

R3512 

R3513 

R3514 



AT-OROF-0, 05-249 ~1Z 

AT-OROF-0, 05-249 

AT-OROF-O, 05-499 

AT-OROF-0, 05-68 ,1k -lio 

AT-OROF-O. 05-68 ,1k -I'o 

MLT- 0,12 51V- 1 00 /+ 1 0 V- 55/125/21 

ML T- 0 , 1 2 5W- 1 00 /^1 a;V- 55/125/21 

AT-OROF-O, 05-14k -i::^ 

MLT- 0 . 1 2 5W- 7 5U / + 5' ^- 55/125/21 
MLT- 0 . 1 2 5W- 1 00 / + 1 0^;/- 55/125/21 

MLT- 0 , 1 2 51V- 1 00 /±X 0%/- 55/125/21 

AT-OROF-O, 05-46 ,4k -l';^; 






1 


i ..2 L 


3 


442 


J. 

R3515 


AT-OROF-0, 05-14, 7k -1% 


443 


R3516 


MLT- 0 . 1 2 5W- IM / +1 6 %/- 55/1 2 5/21 


444 


R3517 


MtT-0,125W-51 /+5%/-55/125/21 


445 


R3518 


MtT-0.125W-l ,5k /+10%/-55/125/21 


44G 


R3519 


Mt-T-0,125W-51 /+5%/-55/125/21 


447 


R3520 


MLT- 0 . 1 2 5W- 51 /^5%/- 55/125/21 


448 


R3521 


MLT-0.125W-36k /+5%/-55/125/21 


449 


R3522 


TVP114: 22k 


450 


R3523 


TVP114: 4.7k 


451 


R3524 


TVP114} 2,2k 


452 


R3525 


TVP114; 470 


453 


R3526 


MLT-0,125W-22k /+10%/-55/125/21 


454 


R3527 


MLT-0,125W-8,2k /+10%/-55/125/21 


455 


R3528 


MtT-0.125W-3,3k /+10%/- 55/125/21 


456 


R3529 


MLT- 0 , 1 2 5W-8 20 /+ 1 0%/- 5 5/1 2 5/21 


457 


R3530 


MLT- 0 , 1 2 5W- 1 k / +1 0%/- 55/125/21 


458 


R3531 


TVP114: Ik 


459 


R3532 


MLT- 0 . 1 2 5W- 1 00 /+ 1 0%/- 55/12 5/21 


460 


R3533 


MLT-0.125W-1 ,5k / +10%/- 55/125/21 


461 


R3534 


MLT-0,125W-680 /+10%/-55/125/21 


462 


R3535 


MLT-0 . 12 5W- 51 /+5%/- 55/125/21 


463 


R3536 


MLT-0,125W-3.6k /+5%/-55/125/21 


464 


R3537 


MLT-0 . 1 2 5W- 1 00 k /+1 0%/- 55/1 2 5/2 1 


465 


R3530 


MLT-0.125W-100 /+10%/-55/125/21 


466 


R3539 


MLT-0.125W-1M /+10%/-55/125/21 


467 


R3540 


MtT- 0 , 1 2 5W-2 . 2 k /+! 0%/- 55/1 2 5/2 1 


468 


R3541 


MtT-0,125W-36k /+5%/-55/125/21 


469 


R3542 


M<T-0.125W-6,8k /+10%/- 55/125/21 


470 


R3543 


Mt.T-0,125W-lk /+10::i;/-55/125/21 


471 


R3544 


TVP114J 470 


472 


R3545 


TVP114; 470 


473 


R3646 


TVP1141 1 k 


474 


R3547 


MtT-0.125W-560 /+5%/-55/125/21 


475 


R3548 


Mt.T-0 ,125W-560 /+5V-55/125/21 


476 


R3549 


Mt-T-0 , 12 5W-1 k /+105S/- 55/125/21 


477 


f?3550 


MtT-0,12aV-470 /^10V-55/125/21 


478 


R3551 


Mt-T-0,125W-330 /+10^-55/125/21 


479 


R3552 


MtT-.0,125W-330 /+10SS/-55/125/21 


480 


R3553 


MtT-0,125W-68k /+5%/-55/125/21 


481 


R3554 


MtT-0.125W-6,8k /+l0%/-55/125/21 


482 


R3555 


MtT-0.125W-220k /+10%/- 55/125/21 


483 






484 






485 






486 


R4001 


DOWlOl; 455-lk +5S1S-Iin-1%-4W 16P-1 


487 


R4002 


MtT-0,125W-15k /+5%/-55/125/21 


488 


R4003 


MFR-0,125W-72,3 +0,5% 


489 


R4004 


MFR-0,125W-87,6 +0.5% 


490 


R4005 


• 


491 


R4006 
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MFR-0 .125W-72 .3 +0,5% 



R4007 

R4008 

R4009 

R4010 

R4011 

R4012 



MFR-0,125W-49,3 +0,5% 

MFR-0.125W-113 +0,5% 



MFR-0,125W-107 +0,5% 



MFR-0, 125-37 ,4 +0.5% 

MFR-0, 125-150 +0.5% 



MFR-0.125W-107 +0,5% 

MF R- 0 . 1 2 5W- 107 + 0 , 5% 

MtT-0,l25W-5,6k /+10%/- 55/1 25/21 

MtT-0.125W-3,3k /+10%/~55/125/21 

MLT-0,125VV-12k /+10%/-55/125/21 

MtT-0,l25W-12k /+10%/"55/125/21 

MtT-0,125W-51 /+10%/-55/l25/21 

MLT-0,125W-I0k /+10^V-55/125/21 

MtT-0,l25W-l ,5k Z+IO^;;/- 55/125/21 

MtT- 0 , 1 2 SV/- 330 /± 1 0?y- 55/125/21 

MtT-0.125W-220 /^lOiV-55/125/21 

MtT-0 .125W-75 /+5‘,y-55/125/21 

MtT-0 .1251V-3 ,3k /+10‘;V-55/l25/2l 

MtT-0 ,12517-560 Z+IO^V- 55/125/21 
MtT-D,125W-330 /+lO;V-55/125/21 

MtT-0, 125W-220 /+10VV-55/125/21 

MtT-0 .125W-100 /_FlO?y-55/125/21 

MtT-0. 125W-27 /+10%/-55/12S/21 

MtT-0, 125W-lOk /+10^V-55/125/21 
MtT-0,125W-l ,Bk /+10^i/- 55/12 5/21 
MtT-0 , 1 2 5W- 330 /+1 0%/- 55/1 2 5/2 1 

MtT-0 . 1 2 5W- 470 /+ 1 0«;V“ 55/1 2 5/2 1 

MtT-0, 125W-51 /+5%/- 55/125/21 

MtT-0, 125VV-51 /+5^^-55/125/21 



Mt,T-0 ,125V7-18k /+ia,V-55/125/21 

TVP114; 22k 

MtT-0 ,125l7-lk /ilOiV-55/125/21 



1 



R4204 

RA205 

IM206 

R4207 

R42O0 

R4Z09 

R4210 

R4211 



MtT-0 .125W-33 /+l(7;^-55/125/21 

TVP114; 220 

MtT-0,125W-15k /+10V-55/125/Z1 

MLT-0 .lZ5VV-100k /+lff^/-55/125/Zl 

MtT-0 ,1251V-I00k /+ia;i/-55/125/21 

MLT-0 .125W-2 ,2M /+10^',/-55/125/21 

MtT-0,125W-47k /+l0%/-55/125/21 

MtT-0 ,1251V-Ik /^10'/y-55/125/21 



R4301 

R4302 

R4303 

R4304 

R4305 



PR105-lOk -B-20 P-1 
MtT-0,125W-560 /+l(y/V- 55/125/21 

Mt-T-0,125lV-47k /+l0^/-55/125/21 

MtT-0,125W-51 /^5%/-55/125/21 

1 Konstantandrohtwldorstand fi 0«14 l^SO mm 



R5001 

R5002 

R5003 

R5004 

R5005 

R5006 



DM102-I0k -5% lin 0.25«-lW-Rolle 20 P-1 

MtT-0,l25W-10k /+5^-55/125/21 

MtT-0,125W-120 /+5%/-55/125/21 

MtT-0,125W-l0k /+55i/-55/125/21 

Mt.T-0 ,125W-47k /+5V-55/125/21 



In der Elnlage 
01 



R5001 

R5002 

R5003 

R5004 

R5005 

R500 5 

R5005 

R5005 

R5005 

R5005 



DM102-I0k -5% 

MtT-0,125W-l0k 
MtT-0,125W-120 
Mt.T-0.125W-l0k 
MtT-0.125'.V~l0k 
MtT-0.125W-24k 
MtT-0,125W-68k 
MLT-O ,125W-110k 
Mt.T-0,125W-150k 
MtT-0,125W-220k 



lln 0,25^1W-Rolle 20 P-1 
/+5^-55/125/21 
/J:'jX/-55/125/21 
/+5j:y-55/125/21 
/i5»/-55/125/21 
/+5%/-55/125/21 
/+5^-55/125/21 
/+5V-55/125/21 
/*S^^-5S/12S/21 
/+5rV-55/125/21 



01-12 

02-12 

02-12 

02-12 



575 R5006 

R5006 
R5006 
R5006 
R5006 
R5006 



MtT-0,125W- 

MtT-0.125W- 

MLT-0,125W- 

MtT^O.lZSW- 

MtT-0,125W- 

MtT-0,125W- 



•110k 

-150k 

■220k 



/±5V-55/125/21 
/+5?4/-55/125/21 
/+5?5/-55/125/21 
/+55S/- 55/1 25/21 
/+Sri/- 55/125/21 
/+Kii/-55/125/21 



1 


2 


3 


- 








576 


R5101 


MM-O; 1 25W-2 , 2k Q /^l 036/-55/1 25/21 


01 - 12 


577 


R5102 


TV 114* 22kQ 


01 - 12 


570 


R5103 


MIT-0, 1 25W-2 ,2k S3 A 1 056/-55/1 25/21 


01 - 12 


579 


H5104 


MI.T-0, 1 25W-2, 7k S? /+1 OE</-55/1 25/21 


01 - 12 


580 


R5105 


^ MLT-0,125W-1kQ/+105t/-55/l25/21 


01 - 12 


561 


R5106 


Ml.T-0, 1 25W-4''kQ 7+1 056/-55/1 25/21 


01 - 12 


582 


R5107 


Mf-T-0, 1 25W-47kS /+1 0S«/-55/1 25/21 


01-12 


503 


R51O0 


MLT-0,125W-51 Q /+5S6/-55/1 25/21 


01 - 12 


584 


R5109 


MIiT-0,125W-51 Q /+5%/-55/l 25/21 


01 - 12 


585 


R5110 


m.T-0, 1 25W-1 Ok Q /+! 056/-55/1 25/21 


01 - 12 


586 


R511t 


MtT-0, 1 25W-3,9k£2 7+5%/-55/1 25/21 


01 - 12 


587 


R5112 


MtT-0, 1 25W-47kQ /+1 036/-55/1 25/21 


01 - 12 


588 


R5113 


HLT-0,125W-1kS2 /+1056/-55/1 25/21 


01 - 12 


589 


R5114 


MLT-0, 1 25W-1 kS2 /+1 056/-55/1 25/21 


01 - 12 


590 


R5115 


llI.T-0, 1 25W-1 k Q /+1 056/-55/1 25/21 


01 - 12 


591 


R5116 


TVP114* IkQ 


. 01-12 


592 


R5117 


TVPI14* 1kS3 


01 - 12 


593 


H5118 


MI.T-0,125W-8,2kS2/+10St/-55/125/21 


01 


- 


R511B 


MLT-0,125W-7,5kSJ/+5%/-55/l25/2l' 


02 




R51ie 


MtT-0, 1 25W-5,6kS2 A1 ogt/-55/1 25/21 


03 


- 


R5iie 


MIiT-0, 1 25W-1 2k Q /+1 OS6/-55/1 25/21 


05,07,09 


- 


R5118 

t 


MLT-0 , 1 25W-22k Q /+ 1 OS6/-55/ 1 25/2 1 


12 


594 


R5119 


MlT-0, 1 25W- 1 8kQ /M 056/-55/1 25/21 


01,03 


- 


R5119 


MLT-0, 1 25W-68kS A 1 OS6/-55/1 25/21 


02 




R5119 


MLT-0, 1 25W-39kQ/+1 OS6/-55/1 25/21 


05 


- 


R5119 


MLT-0, 1 25W-33k Q /+ 1 C«t/-55/1 25/21 


07 




R5119 


MLT-0, 1 25W- 30k Q /+5%/-55/l 25/2 1 


09 




R5119 


MLT-0, 125W-43kQ/+5Se/-55/125/21 


12 


595 


R5201 


MLT-0, 125W-68Q/+51I6/-55/125/21 


01 - 12 


596 


R5202 


MLT-0, 1 25W- 1 2 Q /+ 1 QJ6/-55/ 1 25/21 


01 - 12 


597 


H5203 


MLT-0, 1 25W-3 ,6k Q/+556/-55/ 1 20/21 


01 - 12 


598 


R5204 


MLT-0, 1 25W-1 ,0k /+ 1 CW6/-50/ 1 25/21 


01 - 12 


599 


R5205 


MLT-0, 1 25»-330£^ /^I 0#/-55/1 25/21 


01 - 12 


600 


R5206 


Ml.T-0, 1 20*-220Q /♦ 1 €*/-55/ 1 20/2 1 


01 - 12 



15 



1 


2 


601 


R5207 


602 


R5208 


603 


R5209 


604 


R5210 


605 


R5211 


6o6 


H5212 


607 


R5213 


600 


R';2i4 


609 


H5215 


610 


R5216 


6ll 


H5217 


612 


R5218 


613 


R5219 


614 


R5220 


615 


R5221 


616 


R5222 


617 


R5223 


618 


R5224 


619 


R5225 


620 


R5226 


621 


R5227 


622 


R5228 


623 


R5229 


624 


H5230 


625 


R5231 , 


626 


R5232 


627 


R5233 


0 -0 


R5234 


629 


R5235 


630 


R5236 


631 


R5237 


632 


R5236 


633 


R5239 


634 


R5240 


635 


H5241 


636 


R5242 


637 


H5243 


638 


R5244 


639 


R5245 


640 


R5246 


641 


R5247 


642 


R5248 


643 


R5249 


644 


R5250 


645 


R5251 


646 


R5252 


647 


R5253 


648 


R5254 


649 


R5255 


650 


R5256 



-0,125W-75S/i5%/-55/125/21 
-0,125W-3,6kQ/+W-55/125/21 
-0,1 25W-1kS^/+106/-55/1 25/21 
-0,125W-33oQ/+1056/-55/125/21 
-0,125W-330Q/+10SJ/-55/125/21 
-0,125W-5iQ/+5%/-55/125/21 
-0,125W-51 Q /+5lt/-55/1 25/21 
-0,125W-51Q/+5'J6/-55/125/21 
-O,125W-02O^?7+5S6/-55/125/21 
-0,125W-51S2 /+5S6/-55/1 25/21 
-0,1 25W-62oQ 7+556/-55/1 25/21 
-0, 1 25W-620&2 /+556/-55/1 25/21 
-0,1 25W-62oS2/+596/-55/1 25/21 
-0, 125W-51 Q /+5S6/*55/1 25/21 
-0,125W-62oJ^27+5S6/-55/125/21 
-0,1 25W-24oQ 25/21 

-0, 1 25W-68 £2 /+536/-55/1 25/2 1 
-0,125W-10oQ7+10J6/-55/125/21 
-0, 1 25W-1 00£i/+1 0gfc/-55/1 25/21 
-0,125W-1 ,5kS/+10g6/-55/125/21 
-0, 1 25W-1 ,5k S/+1 C#/-55/l 25/21 
-0,1 25W-24oQ /+5)6/-55/1 25/21 
-0,125W-lk£l/+105t/-55/l25/21 
-0, 1 25W-02 oQ /+ 5%/-55/1 25/21 
-0,125W-5lfl /+W-55/1 25/21 
-0, 125W-620£i /+5%/-55/1 25/21 
-0, 1 25W-62oQ /+55S/-55/1 25/21 
-0, 1 25W-62o£2 /+55t/-55/1 25/21 
-0, 1 25W-51 /+556/-55/1 25/21 

.0, 1 25W-62oQ 7+5%/-55/1 25/21 
.0, I 25W-240£2 /+5#/-55/1 25/2 1 
.O,125W-60Q/+5#/-55/1 25/21 
■0, 1 25W- 1 00£2 7j1 0S6/-55/1 25/21 
.0,125W-10oQ/+103&/-55/125/21 
-0, 1 25W-1 ,5k£2/+1 0!ife/-55/l 25/21 
■0,125W-1,5k£2/il«J/-55/125/21 
.0,1 25W-240Si /+556/-55/1 25/21 
•0,1 25W-1k S2/+1 Ot/-.55/l 25/21 
-0, 1 25*-820£2 7+5U/-55/1 25/21 
-0,125W-5lS/i5S6/-55/125/21 
•0, 1 25W-62o£i/+5St/-55/1 25/21 
>0, 1 25W-62 oQ /i5St/-55/l 25/21 
-0, 1 25W-620S /+556/-55/1 25/2 1 
-0,125W-5lQ/+53t/-55/1 25/21 
-0, 1 25W-62 oQ /+5S6/-55/1 25/21 
.0,1 25W-24oQ /+5*/-55/1 25/21 
.0,l25W-6a£2/+W-55/125/21 
.0,125W-100£27+10S6/-55/125/21 
■0,1 25W-1 00 Q /+ 1 056/-55/1 25/21 
.0, 1 25W-1 ,5k£^ 7+ 1 05t/«55/l 25/21 






2 



3 



651 


R5257 


652 


R5258 


653 




654 




655 




656 




657 


R5301 


658 


R5302 


659 


R5303 


660 


R5304 


661 


H5305 


662 


H5306 


663 


R5307 


664 


R5308 


665 


R5309 


666 


H5310 


667 


R5311 


668 


R5312 


669 


R5313 


670 


R5314 


671 


R5315 


672 


H5316 


673 


R5317 


674 


R5318 


675 


R5319 


676 




677 




678 




679 




680 




681 


R5401 


682 


R5402 


683 


B5403 


664 


R5404 


685 


R5405 


686 


H5406 


687 


R5407 


688 


R5408 


689 


R5409 


690 


R5410 


691 


R5411 


692 


R5412 


693 


R5413 


694 


R5414 


695 


R5415 


696 


H5416 


697 


R5417 


69 a 


R5418 

1 


699 


R5419 


700 


1 R5420 



MLT-0, 1 25W-1 ,5kQ A 1 0%/-55/l 25/21 
MLT-0, 1 25W-240f^ /+5S6/-55/1 25/2 1 



01 - 



01 



12 

12 



ILT-0, 1 25W-68 Q/+1 056/-55/1 25/21 
lliT-0, 1 25W-1 2 Q /+! OS6/-55/1 25/21 
MI.T-0, 1 25W-1 Ok fi/+ 1 0)6/-55/1 25/21 
MtT-0,125W-l ,5k ^7+1 051/-55/1 25/21 
MI.T-.0,125W-33 oS?/+To 5C/-55/125/21 
«/r-0, 1 25W-220fl /+1 056/-55/1 25/21 
lltT-0, 1 25W-75 Q /+53J/-55/1 25/21 
HIM, 125W-3, 3kS3 /+1 03i/-55/1 25/21 
llfcT-0,125W-560Q/+105S/-55/125/21 
«I.T-0,125W-330S3/+1(»/-55/125/21 
I«,T-0,125W-220Q /i103t/-55/1 25/21 
KM-0, 1 25W-1 OOfl /+! 03(/-55/l 25/21 
l«/r-0,125W-339 /+1054/-55/125/21 
IttT-0, 1 25W-1 OkQ 7+1 054/-55/1 25/21 
■LT-0, 1 25W-1 * 8kS? 7+1 (#/-55/l 25/21 
MLT-0, 1 25W-330iJ /;^1 09J/-55/1 25/21 
MLT-0,125W-47 oQ /+1056/-55/125/21 
MLT-0, 1 25W-51 Q /+W-55/1 25/21 
IIM-0,125W-51 S /+5%/-55/1 25/21 



02 


- 


12 


02 


- 


12 


02 


- 


12 


02 


- 


12 


02 


- 


12 


"02 


- 


12 


02 


> 


12 


02 


- 


12 


02 


- 


12 


02 


- 


12 


02 


- 


12 


oe 


- 


12 


02,03 


02 


• 


12 


02 


- 


12 


^ 02 


- 


12 


02 


- 


12 


02 




12 



02,03 



■LT-0, 1 25W-68 2/+1 051/-55/1 25/21 
■LT-0, 1 25W-1 2 Q /+1 Oat/-55/1 25/21 
MtT-0, 1 25W-1 Ok Q7+ 1 Ce6/-55/1 25/21 
MLT-0, 1 25W- 1 k Q /+1 05«/-55/1 25/21 
m.T-O,125W-33OS27i10e6/-55/l 25/21 
MiT-0,125W-47oQ/+10S«/-55/125/21 
MIT-0,125W-752 /+5%/-55/1 25/21 
MLT-0,125W-4,7kS?/+lQ*/-55/125/21 
MLT-0,125W~56oSi/+iat/-55/125/21 
MLT-0,1 25W-330S^ /+! 0!)6/-55/1 25/21 
MLT-0, 1 25W-820Q/il 056/-55/1 25/21 
IU,T-0,125W-10oS/+10%/-55/125/21 
MLT-0, 1 25W-1 k fi/+1 OS6/-55/1 25/2 1 
MLT-0, 1 25W-5 , 6k Q /+ 1 0Si/-55/1 25/21 
MLT-0,125W-6,8kQ/+10St/-55/1 25/21 
MLT-0, 1 25W-47 o£ 2 /+ 1 C06/-55/125/21 
MlT-0, 1 25W-51 £2 /+5St/-55/t 25/21 
Mi,T-0 , 1 25W-4 , 7kQ /+! OJ6/-55/1 25/21 
MLT-0, 1 25W-22k.Q /+1 0%/-55/l 25/21 
MLT-0, 125W- 2,2k W/+10X/-55/125/21 



01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 







1 


2 


^ 1 


701 


R5421 


MI.T-0,125W-5iQ A5i6/-55/l 25/21 


01 


702 


R5422 


M}.T-0,125W-l5kS3/f10»/-55/l25/21 


01 


703 


R5423 


MfcT-0,125W-4,7kQ7+103fi/-55/125/21 


01 


704 


R5424 


TVP114; 470^2 


01 


705 


R5425 


MF.T-0, 1 25W-1 5oQ /+1 Oi6/-.55/l 25/21 


01 


706 


R5426 


MLT-0, 1 25W-22k^3 /+1 OS6/-55/125/21 


01 


707 


R5427 


MtT-0,125W.2,2k^?7+109t/-55/125/2l 


01 


708 


HS'20 


MI.T-0,125W-220S2/+10St/-55/125/21 


01 


709 


R5429 


MfeT-0, 1 25W*1 2S2 /+ 1 0S6/-55/1 25/21 


01 


710 


R5430 


MLT-0, 1 25W-1 , 5kSJ /+ 1 06/-55/1 25/21 


01 


711 


R5501 


MLT-0, 1 25W-39S? /+536/-55/1 25/21 


01 


712 


R5502 


MtT-0,125W-300^2/+5S6/-55/125/2i 


01 


713 


R5503 


MLT-0, 1 25W-1 , 8k S3 7+5%/-55/1 25/21 


01 


714 


R5504 


MfcT-0,125W-1,5kQ/+5:^6/-55/125/21 


01 


715 


R5505 


' MLT-0,5W-200Q/+9S6/-55/125/21 


01 


716 


R5506 


MiT-0,25W-24Q/+5%/-55/l25/21 


01 


717 








718 




• 




719 








720 


R6001 


MtT-0, 1 25W-1 k Q /+1 0!i6/-55/1 25/21 ; 




721 








722 








723 


R6101 


MLT-0,5W“220fi/+10»/-55/t25/2l 


/ 


724 


R6102 


MIlP-0,125VT-2,4k /±5?S/-55/125/21 




725 


R6103 


1 25W-2 , 4k /+? V-55/1 25/21 




726 


R6104 


MI.T-0, 1 25W-470S^ /+1 096/-55/1 25/21 




727 


R6105 


MfcT-Oj 1 25W-47 oQ /+1 OS6/-55/1 25/21 




V/8 


R6106 


BI.T-0, 1 25W-1 kQ /*1 Oj6/-55/l 25/21 




729 


R6107 


MLT-0,125W-1kQ/+10S6/-55/125/2l 




730 


R6108 


MLT-0, 1 25W-1 OkQ /f 1 0S«/-55/125/21 




731 


R6109 


MlT-0, 1 25W-1 Ok Q /+ 1 0!4/-55/1 25/21 




732 


R6110 


RDC-1 20-2E-6W-27S3 +1 066-55/1 55/4 




733 


R6111 


MtT-0,1 25W-1 OOQ /+1 056/-55/125/21 




734 


R6112 


MtT-0, 1 25W-1 00S2 /+! 0^/-55/1 25/2 1 




735 


R6113 


RDC-1 20-2B-6W-27Q +1 0!i6-55/1 55/4 




736 


R6114 


MtT-0,5W-470Q/+10%/-55/l25/2l 




737 


R6115 


HLT-0, 1 25W-3,9kQ /+1 (WS/-55/1 25/21 




738 


R6116 


MiT-0* 1 25W-1 , 5kP /+ 1 0;6/-55/1 25/21 




739 


R6117 


TVP114* 2,2kQ 




740 


R6118 


MfcT-0,125W-330Q/+1066/-55/l25/21' 




741 


R6119 


TVP114; 47oQ 




742 


R6120 


MtT-0, 1 25W- 1 , 2kQ /+ 1 066/-55/1 25/21 




743 


R6121 


MLT-0, 1 25W-470£i/+1 0J6/-55/1 25/21 




744 


R6122 


MLT-0, 1 25W-1 5S2 /+Ta6/-55/1 25/21 




745 


R6123 


MLT-0, 1 25W-2,7kQ /4-1 Oii/-55/l 25/21 




746 


R6124 


MLT-0,125W-2kQ/+^/-55/125/2l 




747 


R6125 


MLT-0, 1 25W-? , 2k S?/+ 1 0*/-55/l 25/21 




740 


R6126 


TVP114; IkQ 




749 


R6127 


MLT-0,125W-3,3kS2/il036/-55/125/21 




750 


R6i2B 


MLT-0, 125W-22oQ/*10V-55/125/21 





1tt 









2 


3 


751 


R6129 


MLT-0, 1 25W-22oQ /+ 1 0*/-55/1 25/21 


752 


R6130 


MLT-0, 1 25W-390 Q f\_ 1 a;6/-55/1 25/21 


753 


R6131 


TVP114; 


754 


R6132 


MLT-lW-390$^ /+10S6/-55/1 25/21 


755 


H6133 


MtT-0, 1 25W-3 ,9k Q /+ 1 0s6/-55/l 25/21 


756 


R6134 


Mi,T-0,125W-1 ,2k S2/t10!6/-55/1 25/21 


757 


R6135 


!TVPn4| 470Q 


758 


R6136 


MIiT-0,125W-330Q/+1056/-55/125/21 


759 


R6137 


MI.T-0, 1 25W-470Q /+1 05ft/-55/1 25/21 


760 


R6138 


T.TPR-0, 1 25W-1 2,1k 


761 


R6139 


HPR-0,125VM2,1k 


762 


R6140 


HiiT-0,125W-15Q/+10S6/-55/l25/2l 


763 


R6141 


MLT-0, 1 25W-750Q /+5%/-55/1 25/21 


764 


R6142 


TVP114* 47oS3 


765 


H6143 


MLT-0, 1 25W-2 , 4kQ /±W-55/^ 25/21 


766 


R6144 


MtT-0, 1 25W-51 OQ /i5S6/-55/1 25/21 


767 


R6145 


Mtt-0,l25W-2,7kS/+1(W6/-55/l25/21 


768 


R6146 


MLT-0, 1 25W-750Q /+536/-55/1 25/21 


769 


R6147 


m.T-0,1 25W-20 oQ/+5S6/-55/1 25/21 


770 


R6148 


0,4Q Konatantai^rahtwlleratand 0 0,8 1 « 420 ran 


771 


R6149 


RDCO-5W-1RO+1O0 


772 






773 






774 






775 


R7001 






776 


R7002 


, 


MPR-2, 0-523 ±0,5^ 


777 


R7003 




• 


778 


R7004 ^ 






779 


R7005 1 






780 


R7006 




KPR-2,0-135 +0,595 


781 


R7007 J 






782 


R7008 


MFR-0, 5-3050 +0,5% 


783 


R7009 


MPR-1, 0-213 ±0,5% 


784 


R7010 


MPR-1,0-213 +0,5% 


785 


R7011 


MPR-0, 5-78,7 ±0,57^ 


786 






787 






788 






789 


R8001 


MPH-0, 125-49 #9 +0,5% 






KONnKNiJATOIt!-:;! 


1 


Cl 


KPP-2E-5-1 000/-20fr50/-250-25/oe5/l 0 


2 


C2 


KPPm-2C-5x5-47000-20-63-55/085/21 


3 


C3 


KCP-lB-N47-5-2,2-0,5“5OO-25/065/l0 


4 


C4 


KFP-2E-5-1 000/-20+50/-250-25/085/1 0 


5 


05 


KPPm-2C-5k5-47000-20-6 3-55/085/21 



1.9 






1 


2 


3 


6 


C6 


KPP-2E-5-1000/-2Of50/-25O-25/085/l0 


7 


C7 


KPPbi-2C-5x5-1 00000-20-63-55/085/21 


8 


C8 






9 


09 




KCPm-1 B-NPO-1 0x1 0-1 000-5-63-55/1 25/56 


10 


CIO 






11 


Oil 


KPP-2E-5-1 000/-204-50/-250-25/085/10 


12 


C12 


KPPm-2C-5x5-47000-20-63-55-085/21 


13 


C13 


KCP-1B-N47-5-0,2-0,5-250-25/085/10 


• *♦ 


C14 


KPP-2E-5-1 000/-2fH50/-250-25/085/1 0 


15 


015 


KPPn-2C-5x5-4700O-2(>-63-55/085/21 


16 


Ol6 ' 






17 


C17 




KPP-2E-5-1 000/-20f 50/-250-25/085/1 0 


10 


CIS 






19 


C19 
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EPy 90 


17 


T17 




BC 177A 25/085/04 


18 


Tie 




BSXP 92* 40/100/04 


19 








20 








21 








22 


T101 




BSXP 92* 40/100/04 


23 


T102 




BC 108A; 656 






1 


2 


3 


24 


T103 


■ BSXP 92* 40/100/04 




25 








26 








27 


T201 


BSXP 92i 40/100/04 




28 


T202 


BC 177A; 25/085/04 




29 


T203 


BC lOSAi 656 




30 


T204 


BP 245A* 40/100/04 




31 


T205 ] 








32 


T206 




BSXP 92| 40/100/04 




33 


T207 








34 


T208 J 








35 








36 








37 


T2201 


BP245C 




38 








39 


T3101 ^ 








40 


T3102 




BPlf 90 




41 


T3103 . 








42 


/ 






43 








44 


T3201 








45 


T3202 


► 


BK 90 




46 * 


T3203 








47 


T3204 


BP 245B| 40/100/04 




48 


T3205 


BSXP 92; 40/100/04 




49 








50 








51 


T330I 


BSXP 92; 40/100/04 




52 


T3302 


BSXP 92| 40/100/04 




53 








54 








55 


T3401 


BSXP 92; 40/100/04 




56 








57 








58 


T3501 


BC 177A; 25/085/04 




59 








60 


T4101 


BPy 90 




61 


T4102 


BF7 90 




62 


T4103 


BFf 90 




63 








64 








65 


T5101 


2H 4416 


01 - 12 


66 








67 








68 


T5201 


BSXP92; 40/100/04 


01 - 03 


• 


T5201 


2 B 918 


05,07 


- 


T5201 


BFX 90 


09,12 


69 


T5202 


BSXP 92; 40/100/04 


01 - 03 








1 


2 


3 


- 




2H '^18 


05*07 


• 


T520? 


BF7 90 


09,12 


70 


T5203 


BSXP 92i 40/100/04 


01 - 03 


- 


T5203 


2 H 918 


09,07 


* 


T5203 


BFlf 90 


09,12 


71 


T5204 


BSXP 92| 40/100/04 


0 

1 

s 


: 


T5204 


BPy 90 


05 12 


7? 


T5205 


BSXP 92| 40/100/04 


01 - 03 


- 


T5205 


BPY 90 


09-12 


73 


T5206 


BSXP 92 1 40/100/04 


01 - 03 


- 


T5206 


2 M 918 


05,07 


- 


T5206 


BJY 90 


09,12 


74 


T5207 


BSXP 92| 40/100/04 


01 - 03 


- 


T5207 


2 N 918 


09,07 


• 


T5207 


Bn 90 


09,12. 


75 


T5208 


BSXP 92 1 40/100/04 


01-03 


- 


T520a 


2 N 918 


05,07 




T5208 


Bn 90 


09,12 


76 


T5209 


BSXP 92 1 40/100/04 


01-07 




T5209 


BPir 90 


99*13 


77 


T5210 


BSXP 92| 40/100/04 


01-07 




T5210 


BPX 90 


09,12 


78 


T5211 


BSXP 92| 40/100/04 


01-07 


- 


T5211 


2 R 918 


09 




T5211 


BPY 90 


12 


79 


T5212 


BSXP 92| 40/100/04 


01-07 


- 


T5212 


2 B 918 


09 




T5212 


BPY 90 


12 


80 


T5213 


BSXP 92 1 40/100/04 


01-07 


• 


T5213 


2 N 918 


09.12 





! 


2 


3 


1 

B1 


T5214 


r;XP 92; 40/100/04 


01-12 


02 


T5215 


BSXP 92; 40/100/04 


01 - 12 


03 


T5216 


BSXP 92; 40/100/04 


01 - 07 




T921C 


2 H 918 


09,12 


84 


T5217 


BSXP 92; 40/100/04 


01,07 


- 


T5217 


2 B 918 


09,12 


0^ 








B6 








87 








88 


T5301 


BSXP 92; 40/100/04 


02,03 


- 


T5301 . 


2 N 918 


05-09 




T5301 


BK90 


12 


89 


T5302 


BSXP 92; 40/100/04 


02, Oi 


— 


T5302 


2 n 918 


c 

1 

ro 


90 


T5303 


BSXP 92; 40/100/04 


02,0'. 


“ 


T5303 


2 N 918 


c 

t 


91 








92 








93 








94 


T5401 


BSXP 92; 40/100/04 


Oi 


95 


T5402 


BSXP 92; 40/I01-/O4 


01 


96 


T5403 1 






0! 


97 


T5404 


* 


2 N 918 


o) 


90 


T5405 . 






01 


99 


T5406 


BSXP 92; 40/l(K)/O4 


OI 


TOO 








U)1 








102 








101 


T550I 


BSXP 92; 40/100/04 


OI 


104 


T5502 


BSXP 60; 40/U)0/04 


01 


105 


• 






106 








107 


TGlOl 


B(J 107 A; 65i‘ 




108 


T6 1 02 


BC 107A; 65(> 











3 






_ 


' 


1 O'? 


*^6103 


BC 211; 25/085/04 


1 10 


T6104 


BC 211* 25/085/04 


in 


TbJO^ 


KD 502 


1 12 


T6106 


KD 502 


113 


T6107 ' 






114 


T6108 




KD 502 


115 


T6109 






116 


T6110 


BC 313* 25/065/04 


117 


TbIII 


BD 355A* 25/085/04 


118 


T6112 


BC 313; 25/085/04 


119 


T6113 


KD 502 


120 


T6114 


KD 502 


121 


T6115 


BC 211; 25/085/04 


122 


T616 


BC 211* 25/085/04 


123 






124 






129 







5CHAI.TKREISEN /Intcgrterten/ 



1 


Oal ' 






2 


Os2 






3 


Oe3 






4 


0S4 




UCY 


5 


Ob5 






6 


Oo6 






7 


Ofl7 






B 


0s8 






9 


Oa9 






10 


OolO 




UCY 


11 


ObII 






12 


0b12 






13 


Os13 






14 


Os14 


UCY 


15 


Oa15 


UCY 


16 


Oal6 


UCY 


17 


0b17 


UCY 


18 


Osie 


UCY 


19 


Os19 


UCY 


20 


0b20 


UCY 


21 


0s21 


UCY 


22 


Os22 


UCY 


23 


Oq23 


UCY 


24 


0o24 


UCY 


25 


Oo25 






26 


0s26 







7475M; 00/070/21 



7490K; 00/070/21 



74192II; 

74121BJ 00/070/21 
74HOOH; 00/070/21 
74H53M 
74H53B 

74HOO«i 00/070/21 
7474H; 00/070/21 
7490N; 00/070/21 
7450N; 00/070/21 
7474Hi 00/070/21 
7493H; 00/070/21 



1 



2 



ucjy 7490M1 00/070/21 



27 


0a27 


28 


0828 


29 


0829 


30 


0s30 


31 


Os31 ] 


32 


0b32 


33 


0833 


34 




35 




36 





UCY 749>»| 00/070/21 
UCY 7490S» 00/070/21 



37 


O0IOI 


38 


0s102 


39 


08103 


40 


0s104 


41 


0e105 


42 


0e106 


43 


0b107 


44 


oaioe 


45 




46 




47 


i 08201 


48 


0s202 


49 


0s203 


50 


0s204 


51 


0s205 


52 


0e206 


53 


08207 


54 


08206 


55 


08209 


56 


08210 


57 


08211 



UCY 7447* 00/070/21 



UMf 7711H 00/070/21 



UCY 741921 00/070/21 



OCY 74193H> 00/070/21 
UCY 74301 00/070/21 
UCY 74H74N 00/070/21 
UCY 74H741 00/070/21 
. UOY 74HOOW; 00/070/21 
ULY 77411 06/070/21 
MB 74374 



58 



59 

60 



63 

64 

65 

66 
67 
66 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 



OsHOI 'I 
O 0IIO2 J 

O0I2OI 



0i}2101 



O0220I 

0o2202 

0q2203 

0o2204 

0h22O5 



UA 709 

ULY 77411 00/070/21 

mA 709 
txA 709 

ULY 77411 00/070/21 



ilk 709 






/ 






2 



77 

70 

79 

BO 

Of 



0n3301 

0d3302 



UCv 



OCY 






f'O/o70/?l 

(iO/o70/?1 



82 083401 

83 083402 
04 



UI.Y 774 IN 00/070/^1 
U!.Y 7741N 00/070/21 



05 

B6 

87 

00 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 
9'^ 

97 

98 

99 
lOCf 
101 
10^> 
1(13 
'04 

105 

106 
107 



Ob3501 

0a3502 

Oo3503 

Oo3504 

0o3505 

083506 



084201 



084301 



0s6l01 

0s6l02 

0s6l03 

0s6104 



ULY 7741* 00/U70/21 
ULY 7741N 00/070/21 
MA 7090 
MA 709C 
MA 7150 

ULY 7741B 00/070/21 



ULY 7741 N 00/070/21 



UL1 49611 



UCY 7400N» (X)/070/2l 
ULY 7741N 00/070/21 
ULY 774tN 00/070/21 
HAA723 



QUARZRBOONATORKN 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Q1 

Q2 



Q5401 



b 

9 



onbool 



RS3011/A 11 
IUj301l/A 10 Mill 

RS3406 100 mis 

QUARZGI:;NKRAT0R 
GWH«5>1 5 MHz 



_£ 3 

ZIFFKl:ANZKIfit:» 

to W»OI-»307 0QYP74| 25/055/04 

1 1 
1 ?. 

HIKROAMPEimKTER 

13 M1001 IIP^2A-0-60pA N?e| Maustub rmch C-30-33U 

14 

15 HPOOI MP-2A-0-6CMA RPei Maeatab miuh C-30-5311 

16 

17 M3001 HF-2A-0-60piA HPet Mauutab nnnb C-30-5312 

to 

19 

UUTSPRECHER 

20 024301 M0D4 

21 
22 



SOHMRLZSTdPSEX. 

23 Bt6001 WTAf 250/10 

24 B46002 WHAT 250/400 

25 Bt6003 WTAT 250/400 

26 

27 

28 BtGlOl WfATO 250/4 

29 



RETZPItTER 

31 P6001 KPpa - 016 

32 

33 

RRUI J 

34 Pk6001 H15 Hr kat. i‘jlO-UM-1012 

35 





T16-BFY90 





P102 I 



a - j 

Dekodierer und ZiHeranzeiger 

0E(MSSA«0flR7ALIIj5PMy5 
Oh 321 






Os 101 
I/CYM47W 










G506/4 

C569 

G506/3 




Umschalter des Einstellreglers 

fmmmmsnim 

Or-327 



o o 













Schaltplane des Hochfrequenzmdfcsers 

hur METER WIRING DIAGRAM 
OT-327 







I 

I 










3518 3Z01 3202 




Hochfrequenzieistungsmesser 

H.F. POWER METER 

OT-327 




±a'il 




AmmTOR 




T 



7 





Begrenzer 

LIMITER 





i- 12 V 



'R 35 D 3 :i 505 U 507 R 3510 



Uk i2n 



12 n 14 k 
R 3503 /.jgJf® 

Zn4 I 



0S350S ^ 

/«A 709 ,r 2 j 



R 3520 



.R 5517 

C 35 M 

jin 22 

Tv, ^3534. « 

11^3518 In, 

\lk 5 85543 

^ T 



— jNieder- 
I frequenz- 
, ausgang 



cmz 3501 
Ml I 



G 5003 



835 M 46 K 4 



R35f5 J4k7 



C35/2-L 

5 Jn’J‘ 



>35231 KR3522 
35281 1R3527 nR3526 

8k2 Ij 22 k 



»540 83541 
2k2 36k 



18 - 2423 



6d8/bktl7S0 ^s 
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BZP£fK 3 V 6 1 
I 




“C 3527 1 

L 47 /I 




1 
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Detektor und Filters 




DETmOem FILTERS 



I 










Hochfrequenzspannungsregler und SchwebungsverstSrker 



H.E VOLTAGE f^BGULAJOfi 
AND BEAT AMPLIFIEP 



oT-sn 




Frequenzteiier 

FliEmNCY DMDER 
ar-327 



54 ^ 540S 



Cuarzgenerator und Mischer 
iS^34M 



18-2157 



L50(D "jcJOfS 1C5014 
1 
I 
I 

_ _ J 



5501 6502 

Filter imd Verstnrker 



550foYK? 



~2_ L50I3 



L50I2 “fc5015 ICSOffi 



5503 o 

5504 



W:_2iM I 



I 



Scholtpian der Einlage WOl 

mniMimimimM 










M5003 



mm 



W500I 



Schaltplone der Einlagtn ab W02 bis W12 




0H27 










R51U ^5116 










H.F AMPLIFIBR 










CW5 C5406 




mmemnAmmHiyEii 

OT-327 






FILmAmmPLIFIER 

Or-327 





PONER SUPPLY 

OT-327 










H ochfrequ ‘ lej stur ^smesser 







(S-t=i— f 



U' I 




ri •• f *7DCii-3 T Moscniussreiiaiui 

Dampter ZrrAu- « 

ATJENmiOR ZPFM3-T fERMIMINB RESISTOR 

OT-327 OT-327 





PRZEDSipiORSTWO DO^WIADCZALNO-PRODUKCYJNE 
ELEKTRONICZNEJ APARATURY POMIAROWEJ "EUREKA" 
00-227 WARSZAWA ul. FRETA 39 



UZUPELNIENIE do OT-^327 CZ^C B 
UWAGA iNlekt6re podzeepoly wchodz^ce w eklad 
ZPFM3 mog^ by6 wykonywana zgodnla Z9 Bohamataml , za- 
wartyrol w ninlejszym uzupelnleniu* 

SUPPLEMENT to OT-327 PART B 
NOTE I Some aub-assembllaa of ZPFM3 can ba ma» 
nufactured according to tha diagrams containad In 
this supplamant. 
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WYKAZ ELEMENTOW 



GENERATOR M.CZ. 
L,F. GENERATOR 




UZUPELNIENIE 

SUPPLEMENT 




R1101 
R1102 
8 I R1103 
R1104 

10 R1105 

11 R1106 

12 R1107 

13 R11O0 

14 R1109 

15 R1110 
R1111 
R1112 
R1113 
R1114 
R1115 
R1116 

22 R1117 

23 R1118 

24 R1119 

25 R1120 

26 R1121 

27 R1122 

28 R1123 

29 R1124 

30 R1125 

31 R1126 

32 R1127 

33 R1128 

34 R1129 

35 R1130 

36. R1131 

37 R1132 

36 R1133 

39 R1 1 34 



typ 1 dana technlczna 



EMI 02-1 0kS?t59i-lin-0.25%-1W-walek 32 P-1 
DM102-10kili5%-lln-0.25%-1W-walek 20 P-1 
DM102-47oai5:)6-lln-0.25%-lW-walek 32 P-1 



MFR*0.125W-2.52k -0.59< I TWR-100 
MFR-0.125W-5.''''’t-0.59« I TWR-100 
MFP-0.l25W-5.69k-0.59< I TWR-100 
MFR-0.125W-15.4k -0.59< I TWP-100 
MFR-0.125W-38.8k -0.59« |TWR -100 
MFR-0.125W-52.3k0.59< I TWR-100 
MFB-0.125W-2.52k -0.594 » TWR-100 
MFR-0.l25W-5.1lk-0.594 I TWR-100 
MFR-0.125W-5. 69k -0.594 I TWR-100 
MFR-0.125W-15.4k -0.594 » TWR-100 
MFR-0.125W-38.8k -0.594 I TWR-100 
MFR-0.125W-52.31f 0.594 » TWR-100 

TVP114}1kfi 
TVPl14j1kfl 

HFH-0.125W-2.4k -0.594 t TWR-100 
MFK-0.125W-2.4k -0.594 I TWR-100 
MLT-0. 125W-470fl-/il094/-55/125/21 
MLT-0 . 1 25W-470fl-/il 094/-55/125/21 
MLT-0 . 1 25W-5 . 1 k/U/i594/-55/'125/21 
MLT-0 . 1 25W-330kS-/l594/-55/1 25/21 
MLT-0 . 1 25W-10Qfl-/il 094/-55/1 25/21 
MLT-0. 125W-3. 3kA-/il094/ -55/125/21 
TVP114;1kfi 

MLT-0 . 1 25W-4 . 7kil-/il 094/-55/1 25/21 
MLXr0.125W-10kfl-/l594/-55/125/21 
MLT-0 . 1 25W-750kS-/i594/-55/1 25/21 
TVP114j22ki2 

MLT-0. 125W-150kfl-/-594/-55/125/2l 
MLT-0 . 1 25W-1 00«-/il 094/-55/1 25/21 
MLT-0. 125W-200kR-/i594/-55/125/21 
MLT-0 . 125W-1 . 5kfl-/il094/-55/1 25/21 
MLT-0. 125W-12fl-/±1094/-55/125/21 
MLT-0 . 1 25W-200kfl-/i594/-55/1 25/21 
MLT-0 . 1 25W-1 kfl-/i594/-55/1 25/^21 



t TWR-100 
I TWR-100 








WYKAZ ELEMENTOW 



GENERATOR M.CZ. 
L.F. GENERATOR 



UZUPELNIENIE ^ ,, 
SUPPLEMENT 



Lp. 



dznacz, 

Gchem. 



40 

41 

42 

43 



R1135 



44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 
61 
62 

63 

64 

65 

66 



R1201 
R1202 
R1203^| 
R1204 > 
R1205 
HI 206 
R1207 
R1208 
R1209 
R1210 
R1211 
R1212 
R1213 
R1214 
R1215 
R1216 
R1217 
R1218 
R1219 
R1220 
R1221 



67 



68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 



C1101 

C1102 

C1103 

C1104 

C1105 

C1106 

C1107 

C1108 

C1109 



79 



Typ 1 dane techniczne 
MLT-0 . 1 25W-1 005-/-1 (W/-55/ 125/21 



KPR-0, 125W-4028 -Ijtj TWR-100 
MLT-0.125W-20Qfl-/i59i/-55/125/21 

HPR-0,125W-5698 -0,551: CTR-100 



MFH-0, 1 25W-768S - 0 , 55^1 WR- 100 
MFR-0,125W-5,05fi -0,55t: TWR-100 
MFR-0, 125W-10, Ik -0,5;*:TWfi-100 
KFR-0,125W-264fl-0,55t» TWR-100 

MFR-0, 125W-505a -0,5^: TWR-100 

MPRr-0, 125W-3888 -0,5^1 TWH- 100 
MPR-0, 125W-5.05S -0,55^: TWR-100 
MLT-0 . 1 25W-5 1ii-/i55«/-55/ 125/21 
MLT-0 . 1 25W-20k«-/i596/-55/1 25/21 
MtT-0 . 1 25W-20kS-/i59«/-55/ 1 25/21 
MLT-0 . 1 25W-1 0ka-/il054/-55/1 25/21 
TVPm|4.7kil 

MFR-0, 125W-200a -0,5^: TWR-100 



KSF-022 i 357000pFi0 . 55^ ) 63V ; A65 

KSF-022 : 3570ppi0 , 556 ; 63V j 465 

KSF-022 J 1 0OOOOpFio . 556 J 63V } 465 

KSF-022 ; 1 0OOpFlO . 556 } 1 0OV {465 

04/U-220pF/16V 

KSF-024 { 1 500pFil 056 { 25V ; 668 

04/U-220JJF/16V 

04/U-47juF/16V 

KSF-020 1 220pFil 056 { 25V( 567 



Cl 112 



04/U-47juF/16V 








WYKAZ ELEMENTOW 









"opti irra rg?n (Mhii 









































WYKAZ -ELEMENTC5W 



oznacz. 

8chem« 




SCHEMAT POLACZEN MIERNIIU WC, 
HF METER WIRING DIAGRAM 



Typ l_dane technlczna 




UZUPEENIENIK 

SUPPLEMENT 




1 R3011 MLT-0.125W-1k52./ll096/-55/125/2J^ 

R501 2 MLT-0 . 25W-6805-/-109^/-55/1 25/21 



C3001 

C3002 

C3003 

C3004 

C3005 

C3006 

C3008 

C3010 

C3011 

C3012 

C3013 

C3014 

C3015 




KFRp-2E-3x8-100d-/04-100/»250-23/083/04 



23 

24 D3003 

25 

26 

27 M3001 



CQXP01 25/070/04 



MP-2A-0-60fiA NFe;skala wg rya.C-30-53l2 









WYKAZ ELEMENTOW 



TLUMIK 

ATTENUATOR 



UZUPELNIENIE 

SUPPLEMENT 



OT-327 



Lp, 


oznacz« 

schem,. 


Typ i dane techniczne 




R3101 


MiT-0,125W-16Jl-/t55S/-55/125/21 




R3102 


MST-0 , 1 25W- 1 6A-/i555/-55/1 25/2 1 




R3103 


MPR-0 . 1 25V/-37 . 9SI-0 . 5^ ! TWA- 1 00 ' 




R3104 


MPR-0.125W-47.5ii-1% i TVfR-100 




R3105 


MM-0 , 1 25W- 1 6JU/i5?6/-55/ 1 25/2 1 




R3106 


MJ^0.125W-21 ; TWR-100 




R3107 


MPH-0.125W-61 .2«-0.59« j TWR-100 


8 


R3108 


MLT-0.125W-12fl-/il0?</-55/125/21 


9 


R3109 


MLT-0.125W-10kfl-/ilCW/-55/125/21 


10 


R3110 


MLT-0.125W-1 .5Rn-/il09«/-55/125/21 


11 


R3111 


MLT-0. l25W-330«-/ilOj6/ -55/125/21 


12 


R3112 


MLT-0.125W-2203J-/il0%/-55/ 125/21 


13 


R3113 


MtT-0 . 1 25W-753J-/i5?4/-55/1 25/21 


14 


R3114 


lllLT-0.125W-3.3ltfl-/-10%/-55/125/21 


15 


R3115 


MLT-0 . 1 25W-560i2-/il 096/-55/1 25/21 


16 


R3116 


MLT-0.l25W-3305?-/llO?6/-55/125/21 


17 


R3117 


Mi.T-0 . 1 25W-22QR-/il 096/-55/1 25/21 


18 


R3118 


MLT-0.125W-100P-/S1096/-55/125/21 


19 


R3119 


MLT-0 . 1 25W-27R-/il05</-55/1 25/21 


Km 


R3120 


MtT-0 . 125W-1 0QS2-/t 1 0?</-55/ 1 25/21 


m 


R3121 


MLT-0.125W-1 .81dJ-/il09</-55/1^5/2l 


22 


R3122 


MLT-0 . 1 25W-330P-/il 0«/-55/ 1 25/ 2 1 


23 


R3123 


MLT-0 . 1 25W-470«-/il09«/-55/ 1 25/21 


24 


R3124.. 


MLT-0 . 1 25W-51iJ-/i5%/-55/1 25/21 


25 

26 


R3125 


MLT-0 . 1 25W-51il-/i59</-55/l25/21 


27 






28 







29 

30 

31 C3101 KCPf-lB-N-8x0-82-K-25-658 

32 C3102 KCPf-1B-N-8x8-02-K-25-658 

33 C3103 KCP -1B-N-5-6.8-D-250-658 

34 C3104 KCPf-lB-N-8x8-82-K-25-658 

35 C3105 KCP-1B-N-5-8. 2-0-250-656 

36 C3106 KCP-1B-N-6-22-K-160-658 

37 C3107 KFPf-2F-16x16-68n-Z-25-668 

38 C3108 KCPf-1B-N-8x8-82-K-25-658 

39 C3109 KCP-1B-N-5-3. 3-0-500-658 

40 C3110 KFPf-2F-6x6-10n-2-25-668 









WYKAZ ELE3^NT(3W 



TLUMIK 

ATTENUATOR 






UZUPELNIENIE 

SUPPLEfteNT 



Lp. 



oznacz. 

schem* 



Typ 1 dane techniczne 



41 

42 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 



C3111 

C3112 



T3101 

T3102 

T3103 



04/U-10pF/16V 

KCPf-1 B-N-8 x8-82-K-25-658 



BF 479 
BF 479 
BF 479 
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WYKAZ ELEMENTOW 






MIESZACZ 

MIXER 



schem^' ^ dane technlczne 




UZUPELNIENIE f,T 
SUPPLEMENT 



R3201 MLT-0.l25W-6asl-yif09</-55/125/2l 

R3202 MLT-0 . 1 25W-1 2fi-/il 0%/-55/1 25/21 

R3203 MLT-0 . 1 25W-10RS-/-1 <W/-55/ 125/21 

R3204 MLT-0. l25W-1.5kU-/±10%/-55/125/2l 
R3205 MLT-0 . 1 25W-330d!-/il 0%/-55/1 25/21 

R3206 MLT-0 . 1 25W-220A-/11 094/-55/1 25/21 

R3207 MLT-0 . 1 25W-75SZ-/i5«/-55/ 125/21 

R3208 MLT-0 . 1 25W-3 . 3kj?-/il 0?6/-55/1 25/21 

R3209 MLT-0 . 1 25W-56051-/±1 0%/-55/1 25/21 

R3210 MLT-0. 125W-33QS2-/il09</-55/l25/2l 
R321 1 MLT-0 . 1 25W-220I2-/± 109«/-53/ 125/21 

R321 2 MLT-0 . 1 25W-1 Oafl-/llO%/ -55/1 25/21 

R321 3 MLT-0 . 1 25W-27ft-/-1 W/-55/125/21 

R3214 MLT-0 . 1 25W-10kS2-/il 0?</-55/1 25/21 

R321 5 MLT-0 . 1 25W-1 . 8k«-/il 09«/_55/1 25/21 

R3216 MLT-0 . 1 25W-330fl-/il 096/-55/1 25/21 

R3217 MLT-0 . 1 25W-47Q5?-/il094/-55/1 25/21 

R3218 MLT-0 . 1 25W-515J-/-59^/-55/1 25/21 

R3219 MLT-0. 125W-51fl-/i55</-55/l25/21 
R3220 MLT-0 . 1 25W-22CW-/il 096/-55/1 25/21 
R3221 MLT-0. 125W-5.6k«-/il09</-55/l25/2l 
R3222 MLT-0 . 1 25W-6 . 8kfl-/il 094/-55/1 25/21 
R3223 MLT-0 , 1 25W-6afl-/±109i/-55/1 25/21 
R3224 HLT-0 . 1 25W-A . 7kjt-/il OJ</-55/1 25/21 
R3225 MLT-0 . 1 25W-470I2-/tl OJ6/-55/1 25/21 
R3226 MLT-0 . 1 25W-6 . 8k«-/il09</-55/1 25/21 

R3227 MLT-0 . 1 25W-82kH-/il 0%/-55/1 25/21 

R3228 MLT-0 . 1 25W-6 . 6kS!-/ll054/-55/1 25/21 
R3229 MLT-0. 125W-10Qfl-/il09«/-55/125/2l 
R3230 MLT-0 . 1 25W-2 . 2kR-/il 094/-55/1 25/21 

R3231 MLT-0. 125W-51il-/i5?</-55/125/21 
R3232 MLT-0. 125W-6ali-/±109</-55/125/21 



C3201 KFPf-2F-6x6-10n-Z-25-668 



C3203 



KFPf-2F-6x6-10n-Z-25-668 













VfYKAZ ELEMENTdW 



Lp. 


oznacz. 

schem. 


40 


C320A 


41 


C3205 


42 


C3206 


43 


C3207 


44 


C3208 


45 


C3209 


46 


C3210 


47 


C3211 


48 


C3212 


49 


C3213 


50 


C321A 


51 


C3215 


52 


C3216 


53 


C3217 


54 


C3218 


55 


C3219 


56 


C3220 


57 


C3221 


58 




59 




60 




61 




62 




63 


T3201 


64 


T3202 


65 


T3203 


66 


T3204 


67 


T3205 


63 




69 




70 




71 




72 




73 




74 




75 




76 




77 




78 





MIESZACZ 

MIXER 



Typ 1 dane techniczne 




ZUPELNIENIE 

UPPLEMENT 



KCP-1 B-N-5-8 . 2-D-250-658 

KC P- 1 B-N-6-22-K- 160-658 

KFPf-2F-6x6-1 On-Z-25-666 

04/U-10fiF/16V 

KFPf-2F-6x6-10n-Z-25-668 

KCP-1 B-N-5-3. 3-D-500-658 

KFPf-2F-1 6x1 6-68n-Z-25-668 

KFPf-2F-6x6-10n-Z-25-668 

KCP-1 B-U-6-A7-K-1 60-658 

04/U-10fjF/16V 

KFPf-2F- 1 6x1 6-68n-Z-25-668 

KSF-020-1 50pF I i59i } 25V j 567 

KSF-020 j 680pF | i59< » 25 V 1 567 

KSF-020 1 1 50pF I i5?« J 25V J 567 

KFP-2E-5-1n-S-250-658 

KFPf-2F-16xl6-68n-Z-25-668 

KFPf-2F-16x16-68n-Z-25-668 

KCP-1 B-U-6-47-K-160-658 



BF A79 
BF A79 
BF A79 
BF A79 

BC 177A 25/085/0A 







WYKAZ ELEMENTOW 



Lp* 



DETEKTOR I FILTRY 
DETECTOR AND FILTERS 



UZUPELNIENIE 
13 ISUPPLEMENT ' 






oznacz. 

schem. 


Typ 1 dane techniczne 


R3501 


MPH-0,125W-249fl-1;* I TWR-100 


R3502 


MFR-0,125W-249i?-15« ;TWR-100 


R3503 


MPR-0,125W-4492 -1^ jTWR-100 


R350^ 


MPR-O,125W-60,1k -1^; TWR-100 


R3505 


MFR-0,125W-68, Ik ^1^;TtfR-100 


R3506 


MLT-0 . 1 25W-100i?-/il 056/-55/125/21 


R3507 


MLT-0 . 1 25W-1 00il-/il 096/-55/ 125/21 


R3508 


MFR-0,125W-14,0k TWR-100 ’ 


R3509 


MPR-0,125W- 14,0k -1?6;TWR-100 


R3510 


MFR-0, l25W-U#0k TWR-100 


R3511 


MLT-0. 125W-75kfi-/i59^/-55/125/2l 


R3512 


MLT-0. 125W-100a-/il0%/-55/125, '21 


R3513 


MLT-0. 125W-100iZ-/il0?6/-55/1 25/21 


R3514 


MPR-0, 125W-46,4k -15«: TWR-100 


R3515 


MFR-0, 125W-H,7k -1;;6; TWR-100 


R3516 


MLT-0 . 1 25W-lMil-/il 056/-55/1 25/21 


R3517 


MLT-0 . 1 25W-51i2-/i5%/-55/125/21 


R3518 


MLT-0 . 1 25W-1 . 5kfl-/il 09«/-55/1 25/21 


R5519 


MLT-0 . 1 25W-51fi-/i59^/-55/1 25/21 


R3520 


MLT-0 . 1 25W-51«-/i5l6/-55/1 25/21 


R3521 


HLT-0 . 1 25W-36ka-/l596/-55/1 25/21 


R3522 


TVPll4;22kJl 


R3523 


TVP114;4.7kii 


R3524 


TVP11A;2.2k^l 


R3525 


TVP114;A70X2 


R3526 


MLT-0 . 1 25W-22kS.-/il 0?«/-55/1 25/21 


R3527 


MLT-0 . 1 25W-8 . 2 Wi-/il 056/-55/1 25/21 


R3528 


MLT-0 . 1 25W-3 . 3WI-/-1 0%/-55/1 25/21 


R3529 


MLT-0 . 1 25W-820fl-/il CW/-55/1 25/21 


R3530 


MLT-0. 125W-1kji-/il096/-55/l25/21 


83531 


TVP1l4;1k5l 


R3532 


MLT-0 . 1 25W- 1 00fl-/i 1 0%/-55/ 125/21 


R3533 


MLT-0. 125W-1.5k«-/±10?6/-55/125/21 


R3534 


MLT-0 . 1 25W-68QS-/il 09«/-55/1 25/21 


R3535 


MLT-0 . 1 25W-51fl-/i5?«/-55/1 25/21 


R3536 


MLT-0 . 1 25W-3 . 6k«-/i5%/ -55/1 25/21 


R3537 


' MLT-0 . 1 25W-1 00k^l-/il 0?6/-55/1 25/21 


R3538 


MLT-0 . 1 25W-1 OO^l-/il 0?«/-55/1 25/21 


R3539 


MLT-0 . 1 25W-lM*-/il 09«/-55/1 25/21 











VYKAZ ELEMENTOW 



DETEKTOR I FILTRY 
DETECTOR AND FILTERS 



Lp, 


oznacz. 

schem. 


Typ 1 dane techniczne 


40 


R35AO 


MLT-0 . 1 25W-2 . 2ki2-/il W/-55/ 1 25/21 


41 


R35A1 


MtT-0 . 1 25W-36k3J-/i596/-55/1 25/21 


42 


R35A2 


MLT-0 . 1 25W-6 . 8k5?-/ll 0%/-55/1 25/21 


43 


R3543 


MLT-0 . 1 25W-1 W?-/ll 094/-55/1 25/21 


44 


R35AA 


TVPl1A}A70iZ 


45 


R3545 


TVP114|A703Z 


46 


R3546 


TVP11A|1kil 


47 


R35A7 


MLT-0 . 1 25W-5605l./i51t/-55/1 25/21 


48 


R35A8 


MLT-0 . 1 25W-560i2-/l59«/-55/125/21 


49 


R35A9 


MLT-0 . 1 25W-1 k5l./±1 OJ4/-55/1 25/21 


50 


R3550 


MLT-0 , 1 25W-A7CW-/il 0H/-55/125/21 


51 


R3551 


MLT-0 . 1 25Vf-330iR-/il 09</-55/1 25/21 


52 


R3552 


MLT-0 . 1 25W-33QR-/il 096/-55/1 25/21 


53 


R3553 


MLT-0.125W-68kR-/i59«/-55/l25/21 


54 


R3554 


MLT-0 . 1 25W-6 . 8kJZ-/l 1 0?«/-55/ 125/21 


55 


R3555 


MLT-0. 125W-220ki2-/tlOj6/-55/1 25/21 


56 


R3556 


MLT-0. 125W-1 . 5kJl-/il09«/-55/1 25/21 


57 


R3557 


MLT-0. 125W-330Q-/ilO?«/-55/1 25/21 


58 






59 






60 


C3501 


KSF-022 j 5lOOOpF+29i J 63V j465 


61 


C3502 


KSF-022 j 2AOOOpFi29« j 63V j465 


62 


C3503 


KFPf-2F-6x6-1 On-Z-25-668 


63 


C350A 


KFPf-2F-6x6-10n-Z-25~668 


64 


C3505 


KSF-022 J 1 2000pFi25f 1 63V | A65 


65 


C3506 


KSF-022 } 1 2000pFi2?i J 63V J 465 


66 


C3507 


KSF-022 ; 1 2000ppt2l6 j 63V j 465 


67 


C3508 


KSF-020 ; 2400pFi29« 1 63V ; 567 


68 


C3509 


KFPf -2F-6x6- 1 On-Z-25-668 


69 


C3510 


KFPf-2F-6x6-10n-Z25-668 


70 


C3511 


KSF-022 ; 5 1 000pFi2% ; 63V 1 465 


71 


C3512 


KSF-022 ; 51 000pFi2% } 63V j 465 


72 


C3513 


KFPf-2F-6x6-1 On-Z-25-668 


73 


C3514 


KSF-020 } 220pFi 1 09« ; 25V > 567 


74 


C3515 


KCPf-1 B-N-6 x6-47-K-25-658 


75 


C3516 


KFPf-2F-6x6-1 On-Z-25-668 


76 


C3517 


KSF-020 : 220pFil Oj6 j 25V ; 567 


77 


C3518 


04/U-10fiF/16V 


78 


C3519 


04/U-l00pF/l6V 






WYKAZ ELEMENTOW 



mwm 





UZUPELNIENIE 


\msm 


SUPPLEMENT 



Lp. 


bznacz, 

schem. 


Typ 1 dane technlczne 


79 


I C3520 


KCP-1B-N-6-22-K-160-658 


80 


C3521 


; KFPm-2C-10x10-1^-M-63-455 - 


01 


03522 


' 0' /U-100jJiF/l6V 


02 

83 


C3523 


1 KCPf-lB-N-6x6-47-K^25-658 


84 


C3525 


KCP-1B-N-5-3. 3-D-.500-658 


85 


C3526 


04/U-1pF/63V 


86 


C3527 


04/U-47(iF/16V 


87 


C3528 


KCPm-1 B-C-1 0x1 0-3n3-K-63-454 


66 


j C3529 


KFPf-2F- 1 2x1 2-47n-Z-25-668 


89 


C3530 


KFPf-2F-1 2x1 2-A7n-Z-25-66a 


90 


C3531 


KFPf-2F-1 2x1 2-47n-Z-25-668 


91 


C3532 


KFPm-2C-5x5-1 00n-K-63-A55 


92 


C3533 


KCPm-lB*-C-8x8-560-K-.6 3-434 


93 


C3534 


KFP-2E-5-1 n-Z-250-658 


94 

95 

96 






97 


D3501 


BZP 611 C5V6 656 


98 


D3502 


BAYP 95 546 


99 


D3503 


BAYP 95 546 


100 

101 

102 


D350A 


DZP 611 C3V6 656 


103 


0s3501 


ULY 7741 N 00/070/21 


104 


0s3502 


ULY 7741N 00/070/21 


105 


083503 


pA 709C 


106 


0s5504 


pA 7090 


107 


083505 


pA 7090 


108 

109 

110 


083506 


ULY 774 IN 00/070/21 


111 

112 

113 

114 

115 

116 
117 


T3501 


m 1V7A 25 / 005 / 0-1 
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iflUZUPELNIENlE 

SUPPLEMENT 

DETEKTOR / FfLTRY 
DETECTOR AND FILTERS 



ass' 

eksploQipcum Ark /fliA-s^u 






\JVKL7 nrwrwTrtw POLACZENIA V/KLAnRK W04-W12 
WYKAZ ELEMENTOW plug-IN UNITS W0^1-W12 WIRINd ^7: 



oznacz. 

schem. 




R5004 

R5005 

R5005 

R5005 

R5005 



Typ i dane techniczne 



ZUPELNIENIE ,07 
UPPLEMGNT 



we wkladce. 



rwi02-10k ; 

MLT-0. 125W- 
MtT-O.T25'W. 
MET-0.125W- 
MLT’-O.ia^W- 
MLT-0.125W- 
MtT-0.125tf- 
MLT-0.125W- 



R5005 MI.T-0,125W- 



PLUG-IN N' 



5% lln 0.25%-IW-walek 20 P-1 0,^-12 

10kS-/i5^/~53/^?3/^^ 04-12 

1202-/i55^/-55/125/21 04-12 

10k«-/i5%/-55/1 25/21 04-12 

68k2-/l55«/-55/1 25/21 . 05 

110k2-/i59«/-55/l25/21 07 

150k2-/i5!i«/-55/125/21 09 

220W2-/l5%/-55/1 25/21 12 

47kSi -/t5S5/-55/125/21 04 




R5006 MLT-0 . 1 25W-68k2-/i5?6/-55/1 25/21 
R5006 MLT-0 . 1 25W-1 1 0k(2-/l59</-55/1 25/21 
R5006 MLT-0. 125W-150k2-/i59«/-55/1 25/21 
R5006 MLT-0 . 1 25W-220k2-/i59«/-55/1 25/21 
R5006 tffiT-O, 125W-47k9 -/^S^/- 55/ 125/21 



C5001 

C5002 

C5003 

C5004 

C5005 

C5006 

C5007 

C5008 

C5009 

C5010 

C5011 

C5012 



KFRp-2E-3x8- 1 000/-0+1 00/-250-25/085/4 



04-12 










fizielnik czesioiliwosci 
Frequency divider 
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5203 o-OT'— i-Onf\ 
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r I gfiMK-lOk I 85MJ0 

benerator w.ci. Bioe CD 

H.F. Generotor Dvnvut? i hm 
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L 
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H R Amplifier 
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5305 -± ■ ^ 
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UZUPELNIENIE 
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HF PLUG-IN UNITS ^ , 
W02^Wf2 WIRING DIAGRAM 



EUPEKA 



Ischemat nT-tO?*! 
ideoMO, . 

eksploamcwmiWk 20 U sm 








WYKAZ ELEMENTC3W 



DZIELNIK CZgSTOTLIWOSCI 
FREQUENCY DIVIDER 




UZUPELKIENIE 

SUPPLEMENT 



Lp, 


oznacz, 

schem. 


Typ 1 dane technlczne 


1 


R5201 


MLT-0,125W-685-/i5%/-55/1 25/21 


2 


R5202 


MLT-0.125W-12i2-/ilW/-55/1 25/21 


3 


R52Q3 


MLT-0 . 1 25W-5 . 6k5?-/-1 0;4/-55/1 25/21 


4 


R5204 


MLT-0.125W-68Qfl-/ll05«/-55/125/21 


5 


R5205 


MLT-0 . 1 25W-330fl-/il 0?«/-55/1 25/21 


6 


R5206 


MLT-0 . 1 25W-820«-/il096/-55/1 25/21 


7 


R5207 


MLT-0 . 1 25W-515-/i5%/-55/1 25/21 


8 


R5208 


MLT-0 . 1 25W-6 . 8kSl-/il O 96 /- 55 / 1 25/21 


9 


R5209 


MLT-0. 125W-68032-/il0?«/-55/1 25/21 


10 


R5210 


MLT-0. 125W-3305-/il096/-55/125/21 


11 


R5211 


MLT-0 . 1 25W-A70fl-/il 0%/-55/1 25/21 


12 


R5212 


MLT-0. 125W-5i;Z-/i5%/-55/125/21 


13 






14 


R5214 


MLT-0. 1 25W-5ia-/i5;»i/-55/1 25/21 


15 


R5215 


MLT-0. 125W-1 .5W?-/1i05«/-55/1 25/21 


16 


R5216 


MLT-0. 125W-278-/ilCW/-55/125/21 


17 


R5217 


MLT-0.125W-1,2k2-/i5?«/-55/125/2l 


18 


R5218 


MLT-0 . 1 25W-62QJJ,./i59«/-55/1 25/21 


19 


R5219 


MLT-0 . 1 25W-620JJ-/i55^/-55/1 25/21 


20 


R5220 


MLT-0. 125W-27fi-/ilO^/-55/125/21 


21 


R5221 


MLT-0 . 1 25W-1,2kfi-/i596/-55/125/21 


22 


R5222 


MLT-0 . 1 25W-1 2Cm-/il CW/-55/1 25/21 


23 


R5223 


MLT-0 . 25W-1 50i?-/tl 096/-55/1 25/21 


24 


R5224 


MLT-0 . 1 25W-470A-/ilO%/-55/1 25/21 


25 


R52-25 


MLT-0. 125W-470S-/il0?«/-55/1 25/21 


26 


R5226 


MLT-0 . 1 25W-1 . 5kfi-/i 1 0?6/-55/1 25/21 ■ 


27^ 


R5227 


MLT-0. 125W-1.5k;t-/ll0?«/-55/125/21 


28 


R5228 


MLT-0. 125W-120^/il0?«/-55/125/21 


29 


R5229 


MLT-0 . 1 25W-1 kfl-/ll 0?«/-55/1 25/21 


30 


R5230 


HLT-0 . 1 25W-8205-/i59«/-55/ 1 25/21 


31 


R5231 


MLT-0 . 1 25W-5 U-/i556/-55/1 25/21 


32 


R5232 


MLT-0 . 1 25W-1,Z k2-/i5?6/-55/1 25/21 


33 


R5233 


MLT-0. 125W-620a-/i5%/-55/1 25/21 


34 


R5234 


MLT-0 . 1 25W-620a-/i59«/-55/1 25/21 


35 


R5235 


MLT-0 . 1 25W-51.a-/i5%/-55/ 125/21 


36 


R5236 


MLT-0. 125W-1,2k2-/i596/-55/1 25/21 


37 


R5237 


MLT-0 . 1 25W-24QJL-/i5%/-55/1 25/21 


38 


R5238 


MLT-0. 125W-240a-/i5%/-55/1 25/21 


39 


R5239 


MLT-0 . 1 25W-100a-/il 0?6/-55/1 25/21 




04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 
04-12 
04-12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 

0 . 

0 - 
0 - 
0 - 
0 - 
Oi 
Oi 
Oi 
Oi 
Oi 
Oi 
OA 
04-12 
04-12 
04-12 
04-12 






WYKAZ ELEMENrOW 



D2IELNIK CZgSTOTLIWOSCI 
FREQUENCY DIVIDER 





I or.nacz* 
I schem. 


Typ 1 dane technlczne 


R52^tO 


MLT-0.125W-100n-/il09«/-55/l25/21 


R5241 


MLT-0. 125W-1 .5k5?-/“1W/-55/125/21 


R5242 


MtT-0.125Vf-1.5k;?-/-10%/-55/l25/2l 


R5245 


MiT-0.125W-2ACW-/i556/-55/125/2l . 


R5244 


MLT-0 . 1 25W-1 0%/-55/1 29/21 


R5245 


MLT-0 . 1 25W-820J?-/i556/-55/1 25/21 


R5246 


MtT-0. l25W-515-/i59</-55/125/21 


R5247 


MLT-0 . 1 25W- 1 , 2kfi-/±556/-55/1 25/21 


R5248 


MLT-0 , 1 25Vr-620fl-/i5%/-55/1 25/21 


R5249 


MtT-0 . 1 25W-620n-/-596/-55/1 25/21 


R5250 


MLT-0. 1 25W-51il-/i5%/-55/1 25/21 


R5251 


MLT-0 . 1 25W-1 , 2Ka./±55</_55/ 1 25/21 


R5252 


MLT-0. 125tf-2AQC-/i5%/-55/125/21 


R5253 


MLT-0. 125W-2A0n-/i5%/-55/125/2l 


R5254 


MLT-0 . 1 25W-1 OCJ?-/ilO%/-55/1 25/21 


R5255 


MLt- 0 . 1 25W-1 OOn-/il096/-55/1 25/21 


R5256 


MLT-0. 125W-1 .5ki4./il05^/-55/125/2l 


R5257 


MLT-0. 125W-1 . 5kfl-/il09</-55/l25/2l 


R5258 


MLT-0 . 1 25W-2AQfl-/i596/-55/ 1 25/21 


C5201 


KFPf-2F-6x6-10n-2-25-668 


C5202 


KCP-1 B-N-5-3 . 3-D-500-658 


C5203 


KFPf-2F-6x6-l0n-Z-25-668 


C5204 


KCP-1B-N-6-15-J-160-658 


C5206 


KFPf-2F-6x6-10n-Z-25-668 


C5207 


KCP-1 B-N-5-4 . 7-D-400-658 


C5208 


KFPf-2F-6x6-10n-Z-25-668 


C5209 


KCP-1B-N-5-3 . 3-D-500-658 


C5210 


KCPf-lB-U-8x8-180-K-25-658 


C5210 

C5210 


KCPf-lB-N-10-l20-K-50-658 
KC Pf- 1 B-N-8-. 39- J-50-658 


C5210 


KCP-1B-N-6- I^J-160-658 


C5210 


KCPf-1B-U-8x3-180-K-25-658 


C5211 


KCFf-lB-U-8x8-l8O-K-25-650 


C5211 


KCPf-lB-N-10-120-K-50-65S 



UZUPELNIENIE 

supplement 



vre wkiedoe 
PLUG-IN No 




CH-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 



04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

05 

07 

09 

12 

04 







WYKA7 PT PMPMTrtw D2IELNIK CZpSTOTLIWOSCI 
WYKAZ ELEMENTOW prequei^CY DIVIDER 



oznacz, 

schem. 



Typ i dane techniczn© 



C521 1 KCPf-1B-N-8— 39-J-50-658 
C5211 KCP-1B-N-6-18-J-160-658 

C5211 KCPf-1B-U-8x8-180-K- 25-658 




UZUPELNIENIE 

SUPPLEMENT 



we wkladce 
PLUG-IN No 



C5212 KFPf-2F-6x6-i0n-2-25-668 

C5213 KFPf-2F-6x6-lOn-Z-25-668 

C521 4 KFPf-2F-6x6- 1 On-2-25-668 
C5215 KFPf-2F-6x6-lOn-Z-25r668 

C521 6 KCP-1 B-N-5-3 , 3-D-500-658 ? 

C5217 KFPf-2F-6x6-l0n-2-25-658 

C5218 KCPf-lB-N-10x10-150-K-25-658 

C5218 KCPf-lB-N-l0-120-K-50-658 

C52 1 8 KCPf-1 B-N-8x8-62-J -25-658 

C5218 KCPJf-1B-N-6x6-39-J-25-658 

C5218 KCPf-1B-U-10-240-J-50-658 



04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

05 

07 

09 

12 



C52 1 9 KCPf- 1B-U- 10-240- J-50-658 
C5219 KCPf-lB-N-10x10-150-K-25-658 

C5219 KCPf-1B-N-10-120-K-50-658 
C5219 KCPf-lB-N-8x8-62-J -25-658 
C5219 KCPf-1B-N-6x6-39-J-25-658 



C5220 KCP-1B-N-6-15-J-160-658 

C5221 KFPf-2F-6x6-lOn-Z-25-668 

C5222 KFPf-2F-6x6-lOn-Z-25-668 

C5223 KFPf-2F-6x6-lOn-Z-25-668 

C5224 KFPf-2F-6x6-lOn-Z-25-668 

C5225 KCP-1 B-N-5-3 , 3-D- 500-658 

C5226 KFPf-2F-6x6-10n-Z-25-668 

C5227 KFPf-2F-6x6- 1 On-Z-25-668 
C5228 KSF-020 ; 390pFi5% ; 25V ( 567 

C5228 KCPf-lB-U-10-240-J-50-658 

C5228 KCPf-1 B-N-1 0x1 0-1 50-K-25-658 

C5228 KCPf-lB-N-l0-l20-K-50-658 

C5228 KSP-020;5lOpF;^5:;S;25V;567 



04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

04-12 

05 

07 

09 

12 



C5229 KSF-020 ; 390pF+596 ; 25V ; 567 





Lp. 


oznacz. 

schera* 


Typ i dane techniczne 


we wk3;adce 
PLUG-IN No 


1 ? 


C5229 


KC Pf - 1 B-U- 1 0-240-J-50-658 


07 


- 


C5229 


KCPf-1B-N-10xl0-150-K-25“658 


09 




C5229 


KCPf-1B-N-10-12Q-K-50-658 


12 


m 


C5229 


KSF-020)510pF|i5?S;25V|567 


04 


91 


C5230 


KCP-1B-N-6-15-J-160- 658 


04-12 


92 


C5231 


KFPf-2F-6x6- 1 On-Z-25-668 


04-12 


93 


C5232 


KFPf-2F-6x6-10n-Z*25-668 


04-12 


94 


C5233 


KFPf-2F-6x6-1 On-Z-25-668 


04-12 


95 


05231 * 


KFPf-2F-6x6-10n-2-25-668 


04-12 


96 


C5235 


KFPf-2F-6x6-lOn-2-25-668 


04-12 


97 


C5236 


KFPf-2F-6x6-10n-Z-25-668 


04-12 


98 








99 








100 








101 


D5201 






102 


D5202 






103 


D5203 


lBAP 7941546 


04-12 


104 


D5204 






105 


D5205 






106 


D5206 






107 








108 








109 








110 


T5201 






111 


T5202 






112 


T5203 






113 


T5204 






114 


T5205 




- 


115 


T5206 






116 


T5207 






117 


T5208 


- 




118 


T5209 


>BP 479 


04-12 


119 


T5210 






120 


15211 






121 


T5212 






122 


T5213 


< 




123 


T5214 






124 


T5215 






125 


T5216 






126 


T5217 






127 








128 








129 








130 












WYKAZ ELEMENTdW 



W2MACNIACZ W.CZ, 
H.F. AMPLIFIER 



Lp, 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

.11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 



4.m 



25 

26 



oznacz j 
schem. 






U2UPELNIENIE _ 
SUPPLEMENT 



Typ 1 dane techniczna 



wa wk3;adce 
PLUG-IN N° 



R5301 


MLT-0 . 1 25W-68Jt-/±1 CW/-55/1 25/21 


04-12 


R5302 


MLT-0.125W-12S-/-1W/-;55/125/211 


04-12 


R5303 


MLT-0.125W-10Wl-/il096/-55/1 25/21 


04-12 


R5304 


MLT-0. 125W-1 . 5WJ"/-10?«/-55/1 25/21 


04-12 


R5305 


MLT-0.125W-330^-/il05S/-55/125/21 


04-12 


R5306 


MLT-0.125W-220A-/-KW/-55/125/21 


04-12 


R5307 


MLT-0 , 1 25W-75il-/-594/-55/1 25/21 


04-12 


R5308 


MLT-0 . 1 25W-3 . 3kfl-/il 09</-55/1 25/21 


04-12 


R5309 


MtT-0 . 1 25W-560fl-/- 1 0?«/-55/1 25/21 


04-12 


R5310 


MLT-0 . 1 25W-330fl-/il 0?«/-55/1 25/21 


04-12 


R5311 


MLT-0. 1 25W-220ia-/ilC«/-55/1 25/21 


04-12 


R5312 


MLT-0 . 1 25W-1 00fi-/il 0?«/-55/1 25/21 


04-12 


R5314 


MLT-0. 125W-10kS-/il09(!/-55/l25/21 


04-12 


R5315 : 


MLT-0 . 1 25W-1 . 8k5l-/ll W/-55/1 25/21 


04-12 


R5316 


MLT-0 . 1 25W-330a-/ilO?4/-55/1 25/21 


04-12 


R5317 


MLT-0 . 1 25W-470«-/ilOj</-55/1 25/21 


04-12 


R5318 


MLT-0 . 1 25W-51^?-/i5«/-55/1 25/21 


04-12 


C5301 


KFPf-2F-6x6-1 On-Z-25-668 


04-12 


C5302 


KFPf-2F-1 6x1 6-68n-Z-25-668 


04-12 


C5303 


KCP-1B-N-5-1O-0-16O-658 


04-09 


C5303 


KCP-1 B-N-5-4 . 7-D-400-658 


12 


C5304 


KFPf-2F-6x6- 1 On-Z-25-668 


04-12 


C5305 


KCP-1B-N-6-15-J-160-658 


04-07 


C5305 


KCP-1 B-N-5-8 . 2-D-250-658 


09 


C5305 


KCP-1 B-N-5-A . 7-0-^*00-658 


12 


C5307 


KFPf-2F-6x6-1 On-Z-25-668 


04-12 


C5308 


KCP-1B-N-6-15-J-160-658 


O4;05 


C5308 


KCP-1 B-N-5-10-D-1 60-658 


07-09 


C5308 


KCP-1 B-N-5-6 . 8-D-250-658 


12 



27 

28 






WYKAZ ELEMENTOW ' 

H.F.Af^PLIFIER' 




U2UPELNIENIE ,^'7 

SUPPLEMENT 


2^+ 


Lp, 




Typ i dane techniczne 


we wkladce 

PLUG-IN No 


29 


C5310 


0A/U-10|jF/16V 


04-12 


30 


C5311 


KFPin-2C-5x5-100n-M-6 3-^59 


.04-12 


31 


C5312 


KFPf-2I'-6x6-10n-Z-25-66e 


04-12 


32 


C5313 


KFPf-2F-6x6-10n-Z-25-668 


04-12 


33 


C5314 


KCP-1B-N-5-10-B-460-658' “ 


04; 05 


- 


C5314 


KCP- 1 B-N-g-4 . 7-D-'*00-658 


07-09 


- 


C5314 


KCP-1B-N-5-3. 3-D-500-658 


12 


34 


C5315 


KCP-1 B-N-6-22-J-1 60-658 


04; 05 


- 


C5315 


KCP-1 B-N-5-10-D-1 60-658 


07-09 


- 


C5315 


KCP-1 E-N-5-6 . *-0-250-658 


« 


12 


35 


C5316 


KCP- 1 B-N-6-22-J-1 60-658 


04:05 

/ I 


- 


C5316 


KCP-1B-N-5-10-D-160-658 


07-09 ! 


• 


C5316 


KCP-1 B-N-5-6 . 8-0-250-658 


12 


36 


C5317 


I 

KCP-1 B-N-5-8 . 2-0-250-658 


O4;05 


- 


C5317 


KCP-1 B-N-5-A . 7-0-400-658 


07-09 


** 


C5317 


KCP- 1 B-tN-5-3 . 5-500-658 


12 


37 








38 








39 








hO 






- 


41 


T53o1 


BF k79 


04-12 


42 


T5302 


BF 479 


■ 


04-12 


43 


T5303 


BF 479 


04-12 


44 








45 








46 








, 47 








40 













I. Gniozda wejscioyve zemstanego pomioru cz^hflmoki 
Z.Wskoimki cyfrowe. 

3. Pfzetcicznik funkcji n^ioscComieua 

4. Nasfoivnik cz^stoHiwosa generohra i^.cz. 

5. Kofekhr ptgnnej zmiany cz^sbHiyJom.genefatora w.cz. 
d.Pokf^Ho piynnej immg cz^shHimsci. 

7. ivybcznii phnnei zmiony czgshflimki. 

8. Opfuczny mmim synchronizmu generohra ^.cz. 

9. in/yfgcznik sunchronizmu . 

IQ. Mierr\ik i^ycnyhifjy mkozujacy nop/ecie m.cz. i deMOsjg generohra iv.cz. 

II. Miernik tvychyfoh/y mkozujQcg zniekszhlcenia, szum, napiedei moc m.cz. 
iZ.Miermk wucnyhi^ry mkazujacy moc w.cz. idBMiocjg mierzonego nodajnika. 

13. Przehcznik dem'Qcji generohra n.cz. 

l4:l/VyfQcznik modu/QC/l 

15 Pfzehcznik nophcia \frgjsciowego generohra m.cz. 

IS. Przehcznik rezyshncjt mscmej generohra m.cz. 

17. Gniozdo mscioive genera/ora m.cz. 

W. Pokrpfh ptynnej zmiony demcji generohra tv.cz. i nopipcio wgjscmego generohra m.cz. 
tg PQkrpHo plynnej zmiony czpshmmsa generohra m.cz. 

20 . Gniozdo modufacji zempirznej. 

21 Pizehcznik czesiollimki punkhwych. 

22. Przefacznik zokresow czpshHiivoki generohra m.cz. 

23. P/zehcznik preemfozy generohra tv.cz. 

24 Przehcznik funkcji miernika m.cz. 

25. Pfzehcznik zokresow zniekszhlceri .szumu, nopipcia imocg m.cz. 

2G Gniozdo tve/kiotve miernika m.cz. 

27 Pokfpfto kolibrocji szumu. 

28 kQfekcja foiyptzy eliminocji skhdotvej I kHz. 

29. Gniozdo tvgjscione miernika m.cz. 

2Q. Pakrplh korekcji czpshflitvosci przy eliminocji skhdowej 1kHz. 

31 iNyhcznik mtvnpfnnego pofaczenia miernika w.cz. z miernikiem m.cz. 

32. Pfzekcznik rezushncji trejsciow^ miernika m.cz. 

33 Przehcznik filtrotv i deemfozy miernika tu.cz. 

34 Przehcznik zokresdtv deMOc/i miernika tv.cz. 

35 Przehcznik mocy w.cz. 

39. Gniozdo rvejsciowe no zokresy mocy tu.cz. 2;5 i 5 \rj. 

37 Gniozdo nejschwe no zakres mocy tv.cz. 0,5kM. 

38 Sygnofizocja i no pis oshzegotvczy przy pomiorze odbiornika. 

39. Gniozdo tugjsciotve m.cz. miernika w cz. 

40 Gniozdo tuujscioiue regulohro nopipcia tu. cz. 

41. Przehcznik skokomj zmiony nopipcia w.cz. 

42. Pokrplh plynnej zmiony nopipcia tv.cz. 

43. Pokrpllo sirojenia generohra tv.cz. 

41 PoktpHo gfosnosci dudnr&i. 

45. Ghinik . 

46. PJyhcznik zosi/onia 

47 Przelacznik nopipcia zosi/ania. 




VnfKAZ BLEI'INTOW 



OliimUiTOR W.CZ, W04 
H.F.GENERATOR W04 



rzz 




'mm 


ut-^2Y| 



m 


oznacz. 

schem. 


typ i dane technlczne 


1 


R5101 


MIiT-0,125W-2,2k% -55/125/21 




R5102 


TVP 1145 22k® 






IQiT-O, 125W-2,2k4 /-^0%/ -55/125/21 




R5104 


MiT-0,125W-2,7k9 /ilOjS/ -55/125/21 




R5105 


7aT-0,125W-1k2 /ilO^/ -55/125/21 




415106 


MI.T-0,125W-47k2 /il05«/ -55/125/21 




R5107 


HI,T-0,125W-47k9 /-tO^/ -55/125/21 


8 


R5108 


I®T-0,125W-51S /^555/ -55/125/21 


9 


R5109 


M£T-0,125W-5ia /i5?f/ -55/125/^1 


10 


R5110 


rffiI-0,125W-10k9 /ilO?{/ -55/125/21 


11 


R5111 


MIiT-0,l25W-3,9kS /^S/V -55/125/21 


12 


R5112 


I®T-0,125W-47k9 /i^O%/ -55/125/21 


13 


R5113 


M2.T-0,125W-1ka /-10^/ -55/125/21 


14 


R5114 


MJ.T-0,125W-1ki /^lOjS/ -55/125/21 


15 


R5115 


IffiT-0,125W-1ka -55/125/21 


16 


R5116 


TVP 114; ika 


17 


R5117 


TVP 114; 1k5 


18 


R5118 


I'l2,T-0,125W-7,5k9 -55/125/21 


19 


R5119 


I'H,T-0,125W-27k9 /±10jt/ -55/125/21 


20 







21 

22 

23 C5 1 0 1 04/U- 1 OO^P/257 

24 C5102 KCP-1B-N-5-3,3-D-500-658 

25 C5103 KCP-1B-N-5-3,3-D-500-658 

26 C5104 KCP-1B-N-5-6,8-D-250-658 

27 C5105 KI'Pf-2P-6x6-10000-/“20+80/-25-668 

28 C5107 KFPf-2F-6x6-10000-/-20+e0/-25-668 

29 C5 1 08 KCR- 1 P-W- 2x6-0 , 62-C-250-666 

30 C5 1 09 KCR- 1 P-W-2x6-0 ,62-0-250-666 

31 05110 KCP- 1 B-N-5-0 , 2-D-250-658 

32 05111 KCP- 1 B-N-5-4 , 7-D-400-658 

33 05112 KPPm-2C-5x5-100000-20-63-455 

34 051 13 KFP-2E-5-1000-/-20+50/-250-658 

35 05114 KCP-1B-N-5-3,3-B-500-658 

36 05115 KCPf-1B-N-8x8-82-J-25-658 

37 051 16 K0Pf-1B-N-8x8-82-J-25-658 

38 05117 KCPm-1E-U-4x4-x-47-K-63-43 

39 








